ResMed AirSense 10
AirCurve 10
Lumis series

ENGLISH

Refer to the AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis
device user guide for information regarding
warnings, cautions and instructions for setting up
the HumidAir humidifier.

Notes:
The humidifier may be washed in a dishwasher on
the delicate or glassware cycle (top shelf only). It

should not be washed at temperatures higher than
65°C.



FRANCAIS CANADIEN

Veuillez consulter le manuel d'utilisation de
IAirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis pour prendre
connaissance des avertissements, précautions
et instructions a propos de la configuration de
I"humidificateur HumidAir.

Remarque :

L'humidificateur peut étre lavé au lave-vaisselle
au cycle délicat ou verrerie (panier supérieur
seulement). Il ne doit pas étre lavé a une
température supérieure a 65 °C (149 °F).

DEUTSCH

Informationen zu Warnungen, Vorsichtshinweisen
und Anweisungen zur Einrichtung des
HumidAirAtemluftbefeuchters finden Sie in der
Gebrauchsanleitung des AirSense 10-/AirCurve 10-/
Lumis 10-Gerétes.

Hinweise:

Der Befeuchter kann in der Spllmaschine (nur

im oberen Korb) im Schon- oder Glaserspllgang
gewaschen werden. Er sollte nicht bei Temperaturen
Uiber 65 °C gewaschen werden.



FRANCAIS

Veuillez consulter le manuel utilisateur de
IAirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis pour prendre
connaissance des avertissements, précautions
et instructions a propos de la configuration de
I'humidificateur HumidAir.

Remarques :

'humidificateur peut étre lavé dans un lave-vaisselle
sur le cycle délicat ou verrerie (uniqguement dans

le panier supérieur). Il ne doit pas étre lavé & une
température de plus de 65 °C.

ITALIANO

Vedere la guida per |'utente del dispositivo
AirSense 10/ AirCurve 10 / Lumis per informazioni
su avvertenze, precauzioni e istruzioni per la
configurazione dell’'umidificatore HumidAir.

Note

L'umidificatore puo essere lavato in lavastoviglie
impiegando il ciclo delicato o quello per articoli
di vetro (ponendolo esclusivamente sul ripiano
superiore). Non lavarlo a temperature superiori a
65 °C.



NEDERLANDS

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de
AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis voor informatie
over waarschuwingen, aandachtspunten en
instructies voor het gebruiksklaar maken van de
HumidAirbevochtiger.

NB:

De bevochtiger kan in een vaatwasser worden
gewassen met het programma voor breekbare
voorwerpen of glazen (alleen bovenste rek). Hij mag
niet worden gewassen bij een temperatuur hoger
dan 65 °C.

ESPANOL

Consulte el manual del usuario de los dispositivos
AirSense 10/ AirCurve 10 / Lumis para obtener
informacién sobre advertencias, precauciones

e instrucciones para configurar el humidificador
HumidAir.

Notas:
El humidificador puede lavarse en un lavavaijillas
en el ciclo delicado o para cristal (rejilla superior

solamente). No debera lavarse a temperaturas
superiores a 65 °C.



PORTUGUES

Consulte o manual de utilizador do dispositivo
AirSense 10 /AirCurve 10 /Lumis para obter
informacoes relativamente a avisos, precaucoes e
instrugcdes para configurar o humidificador HumidAir.

Notas:

O humidificador pode ser lavado numa méquina de
lavar loica no ciclo para artigos delicados ou de vidro
(apenas no cesto superior). Nao deve ser lavado a
temperaturas superiores a 65 °C.

SVENSKA

L&s bruksanvisningen for AirSense 10 /

AirCurve 10 /Lumis for information om varningar,
sakerhetsforeskrifter och installationsanvisningar for
HumidAirbefuktaren.

Obs!
Befuktaren kan diskas i diskmaskin med en mild
cykel eller en cykel for glas (endast i 6verkorgen).

Den far inte tvattas vid temperaturer som ar hogre
an 65 °C.



SUOMI

Katso AirSense 10/ AirCurve 10 / Lumis -laitteen
kayttdohjeesta tiedot varoituksista ja huomioitavista
seikoista seké ohjeet HumidAirkostuttimen
kayttdonotosta.

Huomautukset:

Kostutin voidaan pesté astianpesukoneessa
helldvaraisella ohjelmalla tai lasinpesuohjelmalla
(vain ylatasolla). Vesiséiliota ei saa pesta yli 65 °C:n
lampédtiloissa.

DANSK

Se brugervejledningen til AirSense10/

AirCurve 10/Lumis for oplysninger om advarsler,
forsigtighedsregler og vejledning om klargering af
HumidAirfugteren.

Bemeerk:

Fugteren kan vaskes i opvaskemaskine (indstilling til
naensom vask/glas) (kun everste hylde). Fugteren ma
ikke vaskes ved temperaturer over 65 °C.



NORSK

Se brukerveiledningen til AirSense 10 / AirCurve 10 /
Lumis -enheten for informasjon om advarsler,
forsiktighetsregler og instruksjoner for & sette opp
HumidAirfukteren.

Merknader:

Fukteren kan vaskes i oppvaskmaskin pa delikat eller
glassyklus (kun everste hylle). Den ma ikke vaskes
ved hgyere temperatur enn 65 °C.

EESTI

HumidAir6huniisutajaga seotud hoiatuste,
ettevaatusabindude ja seadistusjuhiste kohta teabe
saamiseks vt AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis
seadme kasutusjuhendit.

Markused.

Niisutit tohib pesta ndudepesumasinas
kergestipurunevate voi klaasist ndude reziimil
(ainult Glemisel riiulil). Seda ei tohi pesta korgemal
temperatuuril kui 65°C.



EAAHNIKA

AvaTpECTE OTIC 0ONYIEC XPrONG TNG CUOKELNC
AirSense 10/ AirCurve 10/ Lumis yia TAnpo®opieg
OXETIKA [E TIPOEISOTTOINOELS, TTPOPUAAEELC KAl 0ONYieC
yla T puBuIon Tou Lypavthpa HumidAir.

2 NUEINOEIG:

O vypavtipag Umopei va mAUBEl Ge TTAUVTHPIO TIATWY,
OTOV KUKAO yla evaioBnta mpoidvta fi yudAva €idn
(HOvo oTo emavw PAeL). Aev Ba TIPEMEL va TTAEVETAL OE
Bepuokpaciec vPnAdTEPEC amd 65 °C.

TURKCE

HumidAir nemlendiricinin kurulumu ile ilgili uyarilar,
onlemler ve talimatlari 6grenmek icin AirSense 10 /
AirCurve 10 / Lumis cihaz kullanim kilavuzuna bakiniz.
Notlar:

Satin aldiginiz Ulke veya bolge disinda kullanirsaniz
tedavi verileriniz iletilmeyebilir.



POLSKI

Ostrzezenia, przestrogi i instrukcje konfiguracji
nawilzacza HumidAir zamieszczono w przewodniku
uzytkownika urzadzenia AirSense 10 / AirCurve 10 /
Lumis.

Uwagi:
Nawilzacz mozna my¢ w zmywarce z uzyciem
cyklu delikatnego lub cyklu do mycia szkfa (tylko

gorna potka). Nie nalezy go myé w temperaturze
przekraczajacej 65°C.

PYCCKUI

ViHcbopmaumio o npeaynpexneHuax,
NPefoCTEPEXEHNAX U MHCTPYKLMM MO YCTaHOBKE
yBnaxHutena HumidAir cMoTpuTe B pyKOBOACTBE
nonb3osatena AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis.

MpumevaHusa:

YBRaxkKHUTENb MOXHO MbITb B MOCYA0MOEYHON
MallVHe B IeNIMKaTHOM pexnme nuam pexume ana
MbITbA CTEKSIAHHON NOCYbl (TONIbKO Ha BEpXHEN
nosnke). Ero Heo6xoaMMo MbITb NpW TeMnepaType, He
npesblwatolLen 65°C.



CESKY

Upozornéni, varovani a pokyny k nastaveni
zvihé¢ovace HumidAir najdete v uzivatelské prirucce k
ptistroji AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis.

Poznamky:

Zvlhéovat se mlze myt v myéce nadobi na jemném
cyklu nebo cyklu pro sklo (pouze horni pfihradka).
Nesmi se myt pfi teploté nad 65 °C.

SLOVENCINA

Informéacie o vystrahach, upozorneniach a pokynoch
pre nastavenie zvih¢ova¢a HumidAir néjdete v
pouzivatelskej prirucke pre pomaocky AirSense 10/
AirCurve 10/Lumis.

Poznamky:

Zvlh¢ova¢ mozno umyvat v umyvacke riadu na
jemnom cykle alebo cykle na sklo (len na hornej
priehradke). Nesmie sa umyvat pri vy$sej teplote nez
65 °C.



MAGYAR

A figyelmeztetéseket, ovintézkedéseket

és a HumidAir parasité berendezés
bedllitdsaval kapcsolatos utasitdsokat lasd az
AirSense 10 / AirCurve 10 / Lumis készulék
hasznélati Utmutatdjéban.

Megjegyzések:

A paréasité mosogathaté a mosogatégép torékeny
vagy Uvegedényekhez valo ciklusaval (kizarolag a
legfelsé polcon). Nem szabad 65 °C-n&l magasabb
hémérsékleten mosogatni.
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