ResMed AirCurve 10

Knappen Hjem til pa ethvert tidspunkt at
vende tilbage til skeermbilledet Hjem
Start/Stop-knappen til at starte behandling

Reguleringsknap til at navigere og &ndre optioner

Luftudtag til tilslutning af luftslangen

Hurtig startvejledning
Dansk



Lees hele AirCurve™ 10 brugervejledningen fer brug.

Klarggring

Seet apparatet pa en stabil jeevn overflade. Seet stikket i bag pa apparatet. Seet
den ene ende af el-ledningen i
stremforsyningsenheden og den anden
ende i stikkontakten.

@

Seet luftslangen godt fast i luftudtaget pa Seet luftslangens frie ende godt fast pa den
bagsiden af apparatet. samlede maske. Tryk pa Start/Stop for at
begynde behandling.

AirCurve 10 med HumidAir

Hvis du har et AirCurve 10-apparat med HumidAir™, skal fugteren fyldes pa falgende méade:

—
Abn fugteren, og fyld den med vand op til Luk fugteren, og szt den ind i siden af
meerket for maksimalt vandniveau. apparatet.

Opvarmet fugtning giver lindring for terhed og tilstopning og er beregnet til at gere behandlingen mere
behagelig. Hvis du ikke har et AirCurve 10-apparat med HumidAir, kan du overveje at kebe HumidAir
og ClimateLineAir™ opvarmet luftslange.



Tilveenning til behandling

Hvis du er ferstegangsbruger, har du muligvis brug for nogen tid til at veenne dig til behandlingen.
Dette er ikke useedvanligt, da det tager én til to uger for de fleste patienter at veenne sig til
lufttrykket.

Overvindelse af symptomer ved at andre komfortindstillingerne

Hvis du har sveert ved at vaenne dig til behandlingen, kan du benytte komfortfunktionerne pa

AirCurve 10 til at hjeelpe dig med at fa en bedre sgvn.

e Besveer med at falde i sgvn—Hvis du har sveert ved at falde i sevn med hgijt tryk, kan du teende
for Rampe eller age Rampetid.

e Oppustet fornemmelse—Hvis du oplever en lettere oppustet fornemmelse fra at sluge luft, kan
du teende for Rampe eller age Rampetid.

¢ Fglelse af ikke at fa nok luft—Huvis du feler, at du ikke far nok luft, kan du seette Rampetid pa Fra.
Sadan &ndres Rampetid:

Hjem

Mine optioner f Mine optioner al Mine optioner

o,

< Hjem < Hjem

Rampetid
Rampetid 20min. Rampetid 30min.
. . Maske Nasal Maske Nasal
Mine optioner
Kor masketilpas. Kor masketilpas.

Flyfunktion Flyfunktion

Sgvnrapport
1. Tryk pa 2. Drejreguleringshjulet 3. Drej 4. Tryk pa
reguleringsknappen for at fremhaeve reguleringshjulet reguleringshjulet
for at angive Mine Rampetid, og tryk for at justere til for at gemme
Optioner. derefter for at din foretrukne andringen.
veelge den. indstilling.

Hvis du har et AirCurve 10-apparat med HumidAir, har du flere komfortfunktioner til radighed, hvilket

medvirker til at gere din behandling mere behagelig.

* Naese der Igber eller er tgr—Huvis din naese lgber eller er ter, kan du justere Fugtigh. Niv. ved at
skrue op for det.

e Vanddraber (kondensation)—Hvis der kommer vanddraber pa din naese eller p& masken eller
luftslangerne, kan du justere Fugtigh. Niv. ved at skrue det ned.



ResMed

Renggring

1. Vask luftslangen i varmt vand tilsat et mildt rengeringsmiddel.
De ma ikke vaskes i opvaske- eller vaskemaskine.

2. Skyl luftslangen grundigt, og lad den terre pa et sted, hvor den ikke udsaettes for direkte sollys
og/eller varme.

3. Tor apparatet af udvendigt med en ter klud.
Hvis du har et AirCurve 10-apparat med HumidAir, rengeres fugteren ifelge trin 1 og 2.
Naermere anvisninger om rengering af masken findes i brugervejledningen til masken.

Regelmaessig kontrol og udskiftning af delene

Det er vigtigt for din komfort og dit helbred, at du kontrollerer og udskifter dine dele og forsyninger
regelmaessigt. Regelmaessig udskiftning af dine dele og forsyninger medvirker til at sikre, at du
modtager optimal behandling og fortsat komfort.

Neermere anvisninger om kontrol af apparatet findes i brugervejledningen til AirCurve 10. Kontakt din
behandler for at fa oplysninger om tidsplanen for udskiftning.

Serienummer Apparatnummer
Masketype og -starrelse Opseetningsdato
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