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ENGLISH

Welcome
The AirSense™ 10 AutoSet™ for Her is a premium auto-adjusting pressure device.

/\ WARNING
¢ Read this entire guide before using the device.
e Use the device according to the intended use provided in this guide.

e The advice provided by your prescribing doctor should be followed ahead of the
information provided in this guide.

Indications for use

AirSense 10 AutoSet for Her

The AirSense 10 AutoSet for Her self-adjusting device is indicated for the treatment of obstructive
sleep apnoea (OSA) in female patients weighing more than 30 kg. It is intended for home and
hospital use.

The humidifier is intended for single patient use in the home environment and re-use in a
hospital/institutional environment.

Clinical benefits

The clinical benefit of CPAP therapy is a reduction in apnoeas, hypopnoeas and sleepiness, as well
as improved quality of life.

The clinical benefit of humidification is the reduction of positive airway pressure related side effects.

Contraindications

Positive airway pressure therapy may be contraindicated in some patients with the following
pre-existing conditions:

e severe bullous lung disease

e pneumothorax

e pathologically low blood pressure

e dehydration

o cerebrospinal fluid leak, recent cranial surgery, or trauma.

Adverse effects

You should report unusual chest pain, severe headache, or increased breathlessness to your
prescribing physician. An acute upper respiratory tract infection may require temporary
discontinuation of treatment.

The following side effects may arise during the course of therapy with the device:
e drying of the nose, mouth, or throat

e nosebleed

e bloating

e ear or sinus discomfort

e eye irritation

e skin rashes.
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At a glance
The AirSense 10 includes the following:

Device

HumidAir™ humidifier (if supplied)
Air tubing

Power supply unit

Travel bag

SD card (not available in all devices).

Contact your care provider for a range of accessories available for use with the device including:

Air tubing (heated and non-heated): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAir Oxy, Standard
Side cover for use without the humidifier

Filter: Hypoallergenic filter, standard filter

Air10™ DC/DC converter

SD card reader

Air10 oximeter adapter

Air10 USB adapter

Power Station Il

Air10 tubing elbow.



About your device

Air outlet
Air filter cover
Power inlet

A WO N -

Serial number and device number

About the control panel

|I| Start/Stop button

O Dal

Home button

HumidAir humidifier
Screen

Adapter cover
SD card cover

W N O o

Press to start/stop therapy.
Press and hold for three seconds to enter power save
mode.

Turn to navigate the menu and press to select an option.
Turn to adjust a selected option and press to save your
change.

Press to return to the Home screen.

Different icons may be displayed on the screen at different times including:

A Ramp Time
Ramp Time Auto
e Humidity

599 Humidifier warming
AAA

ﬁ’# Humidifier cooling

l||| Wireless signal strength (green)

]

l||| Wireless transfer not enabled (grey)
]

l@ No wireless connection

,). Airplane Mode
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A\ cauTion

Do not overfill the humidifier as water may enter the device and air tubing.

1.
2.

Place the device on a stable level surface.

Plug the power connector into the rear of the device. Connect one end of the power cord into
the power supply unit and the other end into the power outlet.

Connect the air tubing firmly to the air outlet located on the rear of the device.

Open the humidifier and fill it with water up to the maximum water level mark.
Do not fill the humidifier with hot water.

Close the humidifier and insert it into the side of the device.

Connect the free end of the air tubing firmly onto the assembled mask.
See the mask user guide for detailed information.

Recommended masks are available on www.resmed.com.



Starting therapy

1. Fit your mask.

2. Press Start/Stop or breathe normally if SmartStart™ is enabled.

You will know that therapy is on when the Sleep Report screen is displayed.

[P — The current treatment pressure is shown in green.

During ramp time the pressure is gradually increasing and you will see a

Pressure 12.0-20.0
o

spinning circle. Once the prescribed treatment pressure is reached, the entire
circle will be green.

The screen will go black automatically after a short period of time. You can press Home or the dial to
turn it back on. If power is interrupted during therapy, the device will automatically restart therapy
when power is restored.

The AirSense 10 device has a light sensor that adjusts the screen brightness based on the light in
the room.

Stopping therapy

1. Remove your mask.

2. Press Start/Stop or if SmartStart is enabled, therapy will stop automatically after a few seconds.
The Sleep Report now gives you a summary of your therapy session.

Usage hours-Indicates the number of hours of therapy you received last
session.

Sleep Report

< Homa

lemae Mask Seal-Indicates how well your mask sealed:

hours

© Good mask seal.
Mask

= e . Needs adjusting, see Mask Fit.
Humidifier

Humidifier-Indicates if your humidifier is working properly:
© Humidifier working.

. Humidifier might be faulty, contact your care provider.

If set by your care provider, you will also see:
Events per hour—Indicates the number of apnoeas and hypopnoeas experienced per hour.
More Info-Turn the dial to scroll down to view more detailed usage data.

English



Power save mode

Your AirSense 10 device records your therapy data. In order to allow it to transmit the data to your
care provider, you should not unplug the device. However, you can put it into power save mode to
save electricity.

To enter power save mode:

e Press and hold Start/Stop for three seconds.
The screen goes black.

To exit power save mode:

e Press Start/Stop once.
The Home screen is displayed.

My Options
Your AirSense 10 device has been set up for your needs by your care provider, but you may find you
want to make small adjustments to make your therapy more comfortable.

Highlight My Options and press the dial to see your
current settings. From here, you can personalise your
options.

Home My Options

< Home

Ramp Time
Humidity Level
Mask

Run Mask Fit
Airplane Mode
Sleep Report

Ramp Time

Designed to make the beginning of therapy more comfortable, Ramp Time is the period during
which the pressure increases from a low start pressure to the prescribed treatment pressure.

You can set your Ramp Time to Off, 5 to 45 minutes or Auto. When Ramp Time is set to Auto, the
device will detect when you have fallen asleep and then automatically rise to the prescribed
treatment pressure.

My Options el To adjust Ramp Time:

1. In My Options, turn the dial to highlight Ramp
Time and then press the dial.

2. Turn the dial to adjust the ramp time to your

preferred setting and press the dial to save the
change.

Ramp Time

Ramp Time Auto
Humidity Level 4
Mask Nasal

Run Mask Fit >

Ajrplane Mode Off




Humidity Level

The humidifier moistens the air and is designed to make therapy more comfortable. If you are
getting a dry nose or mouth, turn up the humidity. If you are getting any moisture in your mask, turn
down the humidity.

You can set the Humidity Level to Off or between 1 and 8, where 1 is the lowest humidity setting
and 8 is the highest humidity setting.

My Options : My Options Ll To adjust the Humidity Level:

<H ; : T .
Eluis T 1. In My Options, turn the dlgl to highlight Humidity

Ramp Time Auto Level and then press the dial.

2. Turn the dial to adjust the humidity level and press
the dial to save the change.

Mask

Run Mask Fit

Ajrplane Mode

If you continue to get a dry nose or mouth, or moisture in your mask, consider using ClimateLineAir
heated air tubing. ClimateLineAir together with Climate Control delivers more comfortable therapy.

Mask Fit

Mask Fit is designed to help you assess and identify possible air leaks around your mask.

My Optiens ! To check Mask Fit:
1. Fit the mask as described in the mask user guide.

2. In My Options, turn the dial to highlight Run Mask Fit and then press the
dial.
The device starts blowing air.

3. Adjust the mask, mask cushion and headgear until you get a Good result.

Mask Fit

d

Stop Mask Fit

To stop Mask Fit, press the dial or Start/Stop. If you are unable to get a good mask seal, talk to your
care provider.

More options

There are some more options on your device which you can personalise.

Pressure Relief* When Pressure Relief is enabled, you may find it easier to breathe out. This
can help you get used to therapy.
SmartStart* When SmartStart is enabled, therapy starts automatically when you breathe

into your mask. When you remove your mask, it stops automatically after a
few seconds.

*When enabled by your care provider.
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Caring for your device

It is important that you regularly clean your AirSense 10 device to make sure you receive optimal
therapy. The following sections will help you with disassembling, cleaning, checking and
reassembling your device.

A\ WARNING

Regularly clean your tubing assembly, humidifier and mask to receive optimal therapy and to
prevent the growth of germs that can adversely affect your health.

Disassembling

1. Hold the humidifier at the top and bottom, press it gently and pull it away from the device.
2. Open the humidifier and discard any remaining water.

3. Hold the cuff of the air tubing and gently pull it away from the device.

4. Hold both the cuff of the air tubing and the swivel of the mask, then gently pull apart.

Cleaning

You should clean the device weekly as described. Refer to the mask user guide for detailed
instructions on cleaning your mask.

1. Wash the humidifier and air tubing in warm water using mild detergent.
2. Rinse the humidifier and air tubing thoroughly and allow to dry out of direct sunlight and/or heat.
3. Wipe the exterior of the device with a dry cloth.



Notes:

e The humidifier may be washed in a dishwasher on the delicate or glassware cycle (top shelf only).

It should not be washed at temperatures higher than 65°C.
e Do not wash the air tubing in a dishwasher or washing machine.

o Empty the humidifier daily and wipe it thoroughly with a clean, disposable cloth. Allow to dry out
of direct sunlight and/or heat.

Checking
You should regularly check the humidifier, air tubing and the air filter for any damage.
1. Check the humidifier:

e Replace it if it is leaking or has become cracked, cloudy or pitted.

e Replace it if the seal is cracked or torn.

e Remove any white powder deposits using a solution of one part household vinegar to
10 parts water.

2. Check the air tubing and replace it if there are any holes, tears or cracks.

3. Check the air filter and replace it at least every six months. Replace more often if there are any
holes or blockages by dirt or dust.

To replace the air filter:

1. Open the air filter cover and remove the old air filter.
The air filter is not washable or reusable.

2. Place a new air filter onto the air filter cover and then close it.
Make sure the air filter is fitted at all times to prevent water and dust from entering the device.

Reassembling
When the humidifier and air tubing are dry, you can reassemble the parts.
1. Connect the air tubing firmly to the air outlet located on the rear of the device.

2. Open the humidifier and fill it with room temperature water up to the maximum water level
mark.

3. Close the humidifier and insert it into the side of the device.
4. Connect the free end of the air tubing firmly onto the assembled mask.
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Therapy data

Your AirSense 10 device records your therapy data for you and your care provider so they can view
and make changes to your therapy if required. The data is recorded and then transferred to your care
provider wirelessly, if a wireless network is available, or via an SD card.

Data transmission

Your AirSense 10 device has the capability of wireless communication so that your therapy data can
be transmitted to your care provider to improve the quality of your treatment. This is an optional
feature that will only be available if you choose to benefit from it and if a wireless network is
available. It also allows your care provider to update your therapy settings in a more timely manner
or upgrade your device software to ensure you receive the best therapy possible.

The data is usually transmitted after therapy has stopped. In order to make sure that your data is
transferred, leave your device connected to the mains power at all times and make sure that it is not
in Airplane Mode.

Notes:

e Therapy data might not be transmitted if you use it outside of the country or region of purchase.
o Wireless communication depends on network availability.

o Devices with wireless communication might not be available in all regions.

SD card

An alternative way for your therapy data to be transferred to your care provider is via the SD card.
Your care provider may ask you to send the SD card by mail or to bring it in. When instructed by
your care provider, remove the SD card.

Do not remove the SD card from the device when the SD light is flashing, because data is being
written to the card.

To remove the SD card:

1. Open the SD card cover.

2. Push in the SD card to release it. Remove the SD card from the device.
Place the SD card in the protective folder and send it back to your care provider.

For more information on the SD card refer to the SD card protective folder provided with your
device.

Note: The SD card should not be used for any other purpose.



Travelling

You can take your AirSense 10 device with you wherever you go. Just keep the following in mind:
e Use the travel bag provided to prevent damage to the device.

e Empty the humidifier and pack it separately in the travel bag.

e Make sure you have the appropriate power cord for the region you are travelling to. For
information on purchasing, contact your care provider.

o If you are using an external battery, you should turn off the humidifier in order to maximise the
life of your battery. Do this by turning the Humidity Level to Off.

Travelling by plane

Your AirSense 10 device may be taken on board as carry-on luggage. Medical devices do not count
toward your carry-on luggage limit.

You can use your AirSense 10 device on a plane as it meets the Federal Aviation Administration
(FAA) requirements. Air travel compliance letters can be downloaded and printed from
www.resmed.com.

When using the device on a plane:

o Make sure the humidifier is completely empty and inserted into your device. The device will not
work without the humidifier inserted.

e Turn on Airplane Mode.
My Optians My Optians 2l To turn on Airplane Mode:
1. In My Options, turn the dial to highlight Airplane
Mode and then press the dial.
2. Turn the dial to select On and then press the dial to
save the change.

The Airplane Mode icon ’*‘ is displayed at the top
right of the screen.

< Home

Airplane Made

R Ti
amp 1ima < Cancel

Off
On

Humidity Lavel
Mask

Run Mask Fit

Airplane Mode Off

/\ cAUTION

Do not use the device with water in the humidifier on a plane due to the risk of inhalation of
water during turbulence.

English n



Troubleshooting

If you have any problems, have a look at the following troubleshooting topics. If you are not able to
fix the problem, contact your care provider or ResMed. Do not try to open the device.

General troubleshooting

Problem/possible cause Solution

Air is leaking from around my mask

Mask may be fitted incorrectly. Make sure your mask is fitted correctly. See your mask user
guide for fitting instructions or use the Mask Fit function to
check your mask fit and seal.

| am getting a dry or blocked nose
Humidity level may be set too low. Adjust the Humidity Level.

If you have ClimateLineAir heated air tubing, see the
ClimateLineAir user guide.

| am getting droplets of water on my nose, in the mask and air tubing
Humidity level may be set too high. Adjust the Humidity Level.

If you have ClimateLineAir heated air tubing, see the
ClimateLineAir user guide.

My mouth is very dry and uncomfortable
Air may be escaping through your mouth. Increase the Humidity Level.

You may need a chin strap to keep your mouth closed or a
full face mask.

Air pressure in my mask seems too high (it feels like | am getting too much air)
Ramp may be turned off. Use the Ramp Time option.

Air pressure in my mask seems too low (it feels like | am not getting enough air)

Ramp may be in progress. Wait for air pressure to build up or turn Ramp Time off.

My screen is black

Backlight on the screen may have turned off. It turns off Press Home or the dial to turn it back on.

automatically after a short period of time.

Power may not be connected. Connect the power supply and make sure the plug is fully
inserted.

| have stopped therapy, but the device is still blowing air

Device is cooling down. Device blows a small amount of air in order to avoid
condensation in the air tubing. It will stop automatically after
30 minutes.



Problem/possible cause

Solution

My humidifier is leaking
Humidifier may not be assembled correctly.

Humidifier may be damaged or cracked.

My therapy data has not been sent to my care provider

Wireless coverage may be poor.

The No wireless connection icon (@l is displayed on the
top right of the screen. no wireless network available.

Device may be in Airplane Mode.
Data transfer is not enabled for your device.
My screen and buttons are flashing

Software upgrade is in progress.

Check for damage and reassemble the humidifier correctly.

Contact your care provider for a replacement.

Make sure that the device is placed where there is coverage
(ie, on your bedside table, not in a drawer or on the floor).
The Wireless signal strength icon alll indicates good
coverage when all bars are displayed, and poor coverage
when fewer bars are displayed.

Make sure that the device is placed where there is coverage
(ie, on your bedside table, not in a drawer or on the floor).

If instructed to do so, send the SD card to your care provider.

The SD card also contains your therapy data.
Turn off Airplane Mode, see Travelling by plane.

Talk to your care provider about your settings.

Software upgrade takes approximately 10 minutes to
complete.

Device messages

Device message/possible cause

Solution

High leak detected, check your water tub, tub seal or side cover

Humidifier may not be inserted properly.

Humidifier seal may not be inserted properly.

High leak detected, connect your tubing
Air tubing may not be connected properly.

Mask may be fitted incorrectly.

Tubing blocked, check your tubing
Air tubing may be blocked.

Make sure the humidifier is correctly inserted.

Open the humidifier and make sure that the seal is correctly
inserted.

Make sure the air tubing is firmly connected at both ends.

Make sure your mask is fitted correctly. See your mask user
guide for fitting instructions or use the Mask Fit function to
check your mask fit and seal.

Check the air tubing and remove any blockages. Press the
dial to clear the message and then press Start/Stop to
restart the device.
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Device message/possible cause

Solution

SD card error, remove your card and press Start to begin therapy

SD card may not be inserted correctly.

Remove and reinsert the SD card.

Read only card, please remove, unlock and re-insert SD card

SD card switch may be in the lock (read-only) position.

System fault, refer to user guide, Error 004

Device may have been left in a hot environment.

Air filter may be blocked.

Air tubing may be blocked.

There may be water in the air tubing.

Move the switch on the SD Card from the lock position *]
to the unlock position B and then re-insert it.

Allow to cool before re-use. Disconnect the power supply
and then reconnect it to restart the device.

Check the air filter and replace it if there are any blockages.
Disconnect the power supply and then reconnect it to restart
the device.

Check the air tubing and remove any blockages. Press the
dial to clear the message and then press Start/Stop to
restart the device.

Empty the water from the air tubing. Disconnect the power
supply and then reconnect it to restart the device.

All other error messages, for example, System fault, refer to user guide, Error 0XX

An unrecoverable error has occurred on the device.

Contact your care provider. Do not open the device.




Reassembling parts

Some parts of your device are designed to easily come off in order to avoid damage to the parts or

the device. You can easily reassemble them as described below.

To insert the humidifier seal:

1. Place the seal into the lid.
2. Press down along all edges of the seal until it is firmly in place.

To reassemble the humidifier lid:

1. Insert one side of the lid into the pivot hole of the base.
2. Slide the other side down the ridge until it clicks into place.
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A\ WARNING

Make sure that you arrange the air tubing so that it will not twist around the head or neck.

Regularly inspect power cords, cables, and power supply for damage or signs of wear.
Discontinue use and replace if damaged.

Keep the power cord away from hot surfaces.

If you notice any unexplained changes in the performance of the device, if it is making
unusual sounds, if the device or the power supply are dropped or mishandled, or if the
enclosure is broken, discontinue use and contact your care provider or your ResMed
Service Centre.

Do not open or modify the device. There are no user serviceable parts inside. Repairs and
servicing should only be performed by an authorised ResMed service agent.

Beware of electrocution. Do not immerse the device, power supply or power cord in water.
If liquids are spilled into or onto the device, unplug the device and let the parts dry. Always
unplug the device before cleaning and make sure that all parts are dry before plugging it
back in.

Supplemental oxygen must not be used while smoking or in the presence of an open
flame.

Always make sure that the device is turned on and airflow generated before the oxygen
supply is turned on. Always turn the oxygen supply off before the device is turned off, so
that unused oxygen does not accumulate within the device enclosure and create a risk of
fire.

Do not perform any maintenance tasks while the device is in operation.

The device should not be used adjacent to or stacked with other equipment. If adjacent or
stacked use is necessary, the device should be observed to verify normal operation in the
configuration in which it will be used.

The use of accessories other than those specified for the device is not recommended. They
may result in increased emissions or decreased immunity of the device.

Regularly check the antibacterial filter for signs of moisture or other contaminants,
particularly during nebulization or humidification. Failure to do so could result in increased
breathing system resistance.

A\ cauTioN

Use only ResMed parts and accessories with the device. Non-ResMed parts may reduce the
effectiveness of the treatment and/or damage the device.

Use only vented masks recommended by ResMed or by the prescribing doctor with this
device. Fitting the mask without the device blowing air can result in rebreathing of exhaled
air. Make sure that the mask vent holes are kept clear and unblocked to maintain the flow
of the fresh air into the mask.

Be careful not to place the device where it can be bumped or where someone is likely to
trip over the power cord.

Blocking the air tubing and/or air inlet of the device while in operation could lead to
overheating of the device.

Keep the area around the device dry, clean and clear of anything (eg, clothes or bedding)
that could block the air inlet or cover the power supply unit.

Do not place the device on its side as water might get into the device.

Incorrect system setup may result in incorrect mask pressure reading. Ensure the system is
correctly set up.



e Do not use bleach, chlorine, alcohol, or aromatic-based solutions, moisturising or
antibacterial soaps or scented oils to clean the device, the humidifier or air tubing. These
solutions may cause damage or affect the humidifier performance and reduce the life of
the products. Exposure to smoke, including cigarette, cigar or pipe smoke, as well as ozone
or other gases, may damage the device. Damage caused by any of the foregoing, will not
be covered by ResMed's limited warranty.

e If you use the humidifier, always place the device on a level surface lower than your head
to prevent the mask and air tubing from filling with water.

e Leave the humidifier to cool for ten minutes before handling to allow the water to cool and
to make sure that the humidifier is not too hot to touch.

o Make sure that the humidifier is empty before transporting the device.
Note: For any serious incidents that occur in relation to this device, these should be reported to
ResMed and the competent authority in your country.

Technical specifications
Units are expressed in cm H20 and hPa. 1 cm H20 is equal to 0.98 hPa.

90W power supply unit
AC input range: 100-240V, 50-60Hz 1.0-1.5A, Class Il
115V, 400Hz 1.5A, Class Il (nominal for aircraft use)
DC output; 20V — — — 375A
Typical power consumption: 53W (57VA)
Peak power consumption: 104W (108VA)

Environmental conditions

Operating temperature: +5°C to +35°C
Note: The air flow for breathing produced by this therapy
device can be higher than the temperature of the room.
Under extreme ambient temperature conditions (40°C) the
device remains safe.

Operating humidity: 10 to 95% relative humidity, non-condensing

Operating altitude: Sea level to 2,591 m; air pressure range 1013 hPa to
738 hPa

Storage and transport temperature: -20°C to +60°C

Storage and transport humidity: 5 to 95% relative humidity, non-condensing

Electromagnetic compatibility

The AirSense 10 complies with all applicable electromagnetic compatibility requirements (EMC) according to
IEC 60601-1-2:2014, for residential, commercial and light industry environments. It is recommended that mobile
communication devices are kept at least 1 m away from the device.

Information regarding the electromagnetic emissions and immunity of this ResMed device can be found on
www.resmed.com/downloads/devices

Classification: EN60601-1:2006/A1:2013
Class Il (double insulation), Type BF, Ingress protection [P22.

Sensors

Pressure sensor: Internally located at device outlet, analog gauge pressure
type, 0 to 40 cm H.0 (0 to 40 hPa)

Flow sensor: Internally located at device inlet, digital mass flow

type, -70to +180 L/min

Maximum single fault steady pressure
Device will shut down in the presence of a single fault if the steady state pressure exceeds:
30 cm H:0 (30 hPa) for more than 6 sec or 40 cm H,0 (40 hPa) for more than 1 sec.
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Sound
Pressure level measured according to ISO 80601-2-70:2015 (CPAP mode):

SlimLine: 25 dBA with uncertainty of 2 dBA
Standard: 25 dBA with uncertainty of 2 dBA
SlimLine or Standard and humidification: 27 dBA with uncertainty of 2 dBA
Power level measured according to IS0 80601-2-70:2015 (CPAP mode):

SlimLine: 33 dBA with uncertainty of 2 dBA
Standard: 33 dBA with uncertainty of 2 dBA
SlimLine or Standard and humidification: 35 dBA with uncertainty of 2 dBA

Declared dual-number noise emission values in accordance with ISO 4871:1996.

Physical - device and humidifier

Dimensions (H x W x D): 116 mm x 255 mm x 150 mm

Air outlet (complies with 1SQ 5356-1:2015): 22 mm

Weight (device and cleanable humidifier): 1248 g

Housing construction: Flame retardant engineering thermoplastic

Water capacity: To maximum fill line 380 mL

Cleanable humidifier - material: Injection moulded plastic, stainless steel and silicone seal

Temperature

Maximum heater plate: 68°C

Cut-out: 74°C

Maximum gas temperature: <41°C

Air filter

Standard: Material: Polyester non woven fibre
Average arrestance: >75% for ~7 micron dust

Hypoallergenic: Material: Acrylic and polypropylene fibres in a polypropylene
carrier
Efficiency: >98% for ~7-8 micron dust; >80% for ~0.5 micron
dust

Aircraft use

ResMed confirms that device meets the Federal Aviation Administration (FAA) requirements (RTCA/DO-160, section 21,
category M) for all phases of air travel.

Wireless module

Technology used: 4G, 3G, 2G

It is recommended that the device is a minimum distance of 2 cm from the body during operation. Not applicable to masks,
tubes or accessories. Technology may not be available in all regions.

Declaration of Conformity (DoC to the Radio Equipment Directive) c €

ResMed declares that the AirSense 10 device (models 370xx or 371xx) is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). A copy of the Declaration of Conformity (DoC) can be found on
Resmed.com/productsupport

The 2G radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:
GSM 850/900: 35dBm
GSM 1800/1900: 32dBm

The 4G device can be used in all European countries without any restrictions.
All ResMed devices are classified as medical devices under the Medical Device Directive. Any labelling of the product and

printed material, showing c €(]123, relates to the Council Directive 93/42/EEC including the Medical Device Directive
amendment (2007/47/EC).
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Operating pressure range

AutoSet, AutoSet For Her, CPAP: 410 20 cm H20 (4 to 20 hPa)
Supplemental oxygen
Maximum flow: 4 1/min
Pneumatic flow path
1 2 3 4 1. Flow sensor
2. Blower
3. Pressure sensor
4. Mask
5. Air tubing
6. Humidifier
g 7 6 5 7. Device
8. Inlet filter
Design life
Device, power supply unit: 5 years
Cleanable humidifier: 2.5 years
Air tubing: 6 months
General
The patient is an intended operator.
Humidifier performance
Mask Pressure RH output % at 17°C  RH output % at 22°C  Nominal system output AH', BTPS?
cm H20 (hPa) ambient ambient
temperature temperature
Setting 4 Setting 8 Setting 4 Setting 8
4 85 100 6 >10
10 85 100 6 >10
20 85 90 6 >10
T AH - Absolute Humidity in mg/L
2BTPS - Body Temperature Pressure Saturated
Air tubing
Air tubing Material Length Inner diameter
ClimateLineAir Flexible plastic and electrical components 2m 15 mm
ClimateLineAir Oxy Flexible plastic and electrical components 19m 19 mm
SlimLine Flexible plastic 1.8m 15mm
Standard Flexible plastic 2m 19 mm

Heated air tubing temperature cut-out: <41°C

Notes:

o The manufacturer reserves the right to change these specifications without notice.

o The electrical connector end of the heated air tubing is only compatible with the air outlet at the device end and should
not be fitted to the mask.

o Do not use electrically conductive or antistatic air tubing.

o The temperature and relative humidity settings displayed are not measured values.
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Displayed values

Value Range Display resolution
Pressure sensor at air outlet:

Mask pressure 4-20 cm H0 (4-20 hPa) 0.1 cm H20 (0.1 hPa)
Flow derived values:

Leak 0-120 L/min 1 L/min

Value Accuracy

Pressure measurement':

Mask pressure? +[0.5 cm H20 (0.5 hPa) + 4% of measured value]

Flow and flow derived values':

Flow +6 L/min or 10% of reading, whichever is greater, at 0 to 150 L/min positive flow
Leak? +12 L/min or 20% of reading, whichever is greater, 0 to 60 L/min

" Results are expressed as STPD (Standard Temperature and Pressure, Dry).

2 Accuracy may be reduced by the presence of leaks, supplemental oxygen, tidal volumes <100 mL or minute ventilation <3 L/min.

3 Measurement accuracy verified as per EN ISO 10651-6:2009 for Home Care Ventilatory Support Devices (Figure 101 and Table 101) using
nominal ResMed mask vent flows.

Measurement system uncertainties
In accordance with ISQ 80601-2-70:2015 the measurement uncertainty of the manufacturer's test equipment is:

For measures of flow +1.5 L/min or + 2.7% of reading (whichever is greater)
For measures of volume (< 100 mL) +5mL or 6% of reading (whichever is greater)

For measures of volume (> 100 mL) +20 mL or 3% of reading (whichever is greater)

For measures of static pressure +0.15 cm H20 (hPa)

For measures of dynamic pressure +0.27 cm Hz0 (hPa)

For measures of time +10ms

Note: ISO 80601-2-70:2015 stated accuracies and test results provided in this manual for these items already include the
relevant measurement uncertainty from the table above.

Pressure accuracy
Maximum static pressure variation at 10 cm H20 (10 hPa) according to 1SO 80601-2-70:2015

Standard air tubing SlimLine air tubing
Without humidification +0.5cm H20 (+ 0.5 hPa) +0.5cmH0 (+ 0.5 hPa)
With humidification +0.5cmHz0 (£ 0.5 hPa) +0.5cm H0 (+ 0.5 hPa)

Maximum dynamic pressure variation according to IS0 80601-2-70:2015
Device without humidification and Standard air tubing / Device with humidification and Standard air tubing

Pressure [cm H20 (hPa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM
4 05/05 05/05 08/08
8 05/05 05/05 0.8/08
12 05/05 05/05 0.8/08
16 05/05 05/05 08/08
20 05/05 05/05 08/08
Device without humidification and SlimLine air tubing / Device with humidification and SlimLine air tubing
Pressure [cm H0 (hPa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM
4 05/05 05/05 0.8/08
8 05/05 05/05 08/08
12 05/05 05/05 08/08
16 05/05 05/05 0.8/08
20 05/05 05/05 0.8/08
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Flow (maximum) at set pressures
The following are measured accordingly to ISO 80601-2-70:2015 at the end of the specified air tubing:

Pressure AirSense 10 and AirSense 10, AirSense 10 and AirSense 10,
Standard humidificationand  SlimLine humidification and
Standard ClimateLineAir

cm H20 (hPa) L/min L/min L/min L/min

4 180 143 162 151

8 168 135 151 142

12 157 136 140 135

16 144 134 128 121

20 131 123 117 109

Resistance to flow
The table illustrates the resistance to flow of the air tubing:

Air tubing At flow (L/min) with Resistance to flow (cm H.0/L/min)

pressure of 20 cm H.0 Air tubing with tubing Air tubing only
elbow

Standard 30 0.006 0.005
15 0.005 0.004

SlimLine 30 0.008 0.007
15 0.006 0.006

ClimateLineAir 30 - 0.01
15 - 0.008

ClimateLineAir Oxy 30 - 0.004
15 - 0.002

Compliance

The table illustrates the compliance of the air tubing:

Air tubing Compliance (cm H20/L/min) with pressure of 60 cm H20
Air tubing with tubing elbow Air tubing only

Standard 1.074 1.056

SlimLine 0.467 0.454

ClimateLineAir - 0.482

ClimateLineAir Oxy - 0.729

Symbols

The following symbols may appear on the product or packaging.

@ Read instructions before use. A Indicates a warning or caution. DI Follow instructions before
use. d Manufacturer. European Authorised Representative. LOT Batch code.

IE Catalogue number. @ Serial number. @ Device number. (D On/ Off. Q Device
weight. IP22 protected against finger sized objects and against dripping water when tilted up to

15 degrees from specified orientation. — — — Direct current. [&] Type BF applied part. [0 Class Il
(t

" AN o) . L Lo
equipment. .g Humidity limitation. ,f Temperature limitation. i Non-ionising radiation.
@ Contains no China environmental hazardous substances @@ 10/20 years of China

environmental protection use period. Rx Onl"f Prescription only (In the US, Federal law restricts
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these devices to sale by or on the order of a physician). _AAMAX \aximum water level.
¥ Use distilled water only. @ Operating altitude. 26 Atmospheric pressure limitation.
@ Complies with RTCA DO-160 section 21, category M. flrl Date of manufacture. JQE"- Alarm

inhibit. % Importer. Medical device.

See symbols glossary at ResMed.com/symbols.

== Environmental information

This device should be disposed of separately, not as unsorted municipal waste. To dispose of your
device, you should use appropriate collection, reuse and recycling systems available in your region.
The use of these collection, reuse and recycling systems is designed to reduce pressure on natural
resources and prevent hazardous substances from damaging the environment.

If you need information on these disposal systems, please contact your local waste administration.
The crossed-bin symbol invites you to use these disposal systems. If you require information on
collection and disposal of your ResMed device please contact your ResMed office, local distributor
or go to ResMed.com/environment.

Servicing

The AirSense 10 device is intended to provide safe and reliable operation when operated in
accordance with the instructions provided by ResMed. ResMed recommends that the AirSense 10
device be inspected and serviced by an authorised ResMed Service Centre if there is any sign of
wear or concern with device function. Otherwise, service and inspection of the products generally
should not be required during their design life.

Limited warranty

ResMed Pty Ltd (hereafter 'ResMed') warrants that your ResMed product shall be free from defects
in material and workmanship from the date of purchase for the period specified below.

Product Warranty period

o Mask systems (including mask frame, cushion, headgear and tubingl—excluding 90 days
single-use devices

o Accessories—excluding single-use devices

o Flex-type finger pulse sensors

o Humidifier water tubs

o Batteries for use in ResMed internal and external battery systems 6 months
o Clip-type finger pulse sensors 1 year
e CPAP and bilevel device data modules

o Oximeters and CPAP and bilevel device oximeter adapters

o Humidifiers and humidifier cleanable water tubs

o Titration control devices

o CPAP, bilevel and ventilation devices (including external power supply units) 2 years
o Battery accessories

o Portable diagnostic/screening devices
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This warranty is only available to the initial consumer. It is not transferable.

During the warranty period, if the product fails under conditions of normal use, ResMed will repair or
replace, at its option, the defective product or any of its components.

This limited warranty does not cover: a) any damage caused as a result of improper use, abuse,
modification or alteration of the product; b) repairs carried out by any service organization that has
not been expressly authorized by ResMed to perform such repairs; ¢) any damage or contamination
due to cigarette, pipe, cigar or other smoke; d) any damage caused by exposure to ozone, activated
oxygen or other gases; and e) any damage caused by water being spilled on or into an electronic
device.

Warranty is void on product sold, or resold, outside the region of original purchase. For product
purchased in a country in the European Union ("EU") or European Free Trade Association ("EFTA"),
‘region" means the EU and EFTA.

Warranty claims on defective product must be made by the initial consumer at the point of
purchase.

This warranty replaces all other expressed or implied warranties, including any implied warranty of
merchantability or fitness for a particular purpose. Some regions or states do not allow limitations on
how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

ResMed shall not be responsible for any incidental or consequential damages claimed to have
resulted from the sale, installation or use of any ResMed product. Some regions or states do not
allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may
not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from
region to region. For further information on your warranty rights, contact your local ResMed dealer
or ResMed office.

Visit ResMed.com for the latest information on ResMed's Limited Warranty.

Further information

If you have any questions or require additional information on how to use the device, contact your
care provider.
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ITALIANO

Benvenuti

L'AirSense™ 10 AutoSet™ for Her € un dispositivo sofisticato con regolazione automatica della
pressione.

/\ AVVERTENZA
e Leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il dispositivo.
e Utilizzare il dispositivo secondo |'uso previsto indicato in questa guida.

e Le prescrizioni del medico curante hanno la precedenza sulle informazioni riportate in questa
guida.

Indicazioni per l'uso

AirSense 10 AutoSet for Her

L'apparecchio autoregolante AirSense 10 AutoSet for Her & indicato per il trattamento dell'apnea
ostruttiva nel sonno (OSA) in pazienti di sesso femminile di peso superiore a 30 kg. E previsto per uso
domiciliare e ospedaliero.

L'umidificatore & previsto per I'uso da parte di un unico paziente in ambito domiciliare e per essere
riutilizzato in ambito ospedaliero/sanitario.

Benefici clinici
Il beneficio clinico della terapia CPAP ¢ la riduzione delle apnee, delle ipopnee e della sonnolenza,

nonché una migliore qualita della vita.

Il beneficio clinico dell'umidificazione & la riduzione degli effetti collaterali della pressione positiva per
le vie aeree.

Controindicazioni

La terapia a pressione positiva per le vie respiratorie pud essere controindicata in alcuni pazienti che
presentano i seguenti disturbi:

e grave pneumopatia bollosa;

e pneumotorace;

e pressione sanguigna patologicamente bassa;

e disidratazione;

o fuoriuscita di fluido cerebrospinale, recente intervento chirurgico al capo o trauma.
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Effetti collaterali

Consultare il medico richiedente se si avvertono dolori insoliti al torace, forti mal di testa 0 aumento
dell’affanno. In caso di infezioni acute delle vie respiratorie superiori, pud essere necessario
interrompere temporaneamente il trattamento.

Nel corso del trattamento con il dispositivo possono insorgere i seguenti effetti collaterali:
e secchezza del naso, della bocca o della gola;

e epistassi,

e gonfiore addominale;

o disturbi all’orecchio o ai seni paranasali;

e irritazioni oculari;

e irritazioni cutanee.

Il dispositivo in breve

L'apparecchio AirSense 10 include i seguenti componenti:
e Apparecchio

o Umidificatore HumidAir™ (se fornito)

o Circuito respiratorio

e Alimentatore

e Borsa da viaggio

e Scheda SD (non disponibile in tutti gli apparecchi).

Contattare il fornitore di servizi per una gamma di accessori disponibili per I'uso con I'apparecchio, tra
cui:

o Circuito respiratorio (riscaldato e non riscaldato): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAir Oxy,
Standard

e Coperchio laterale per I'uso senza I'umidificatore
e Filtro: filtro ipoallergenico, filtro standard

e Convertitore CC/CC Air10™

e Lettore di schede SD

e Adattatore per ossimetro Air10

e Adattatore USB per Air10

e Power Station Il

e Tubo a gomito del circuito Air10.



Informazioni sui dispositivo

Umidificatore HumidAir

Display

Coperchio dell’adattatore

Coperchio dello slot della scheda SD

Presa di uscita dell'aria
Coperchio del filtro dell’aria
Presa di alimentazione

A WO N =

Numero di serie e numero identificativo del
dispositivo
Informazioni sul pannello di controllo

Premere per avviare/arrestare la terapia.
[II Pulsante di avvio/stop Tenerlo premuto per tre secondi per accedere alla
modalita di risparmio energetico.

Ruotare per scorrere tra le voci di menu e premere per
. ) selezionare un’opzione.
Selettore di regolazione L .
Ruotare per regolare un’opzione selezionata e premere
per salvare la modifica.
Pulsante Home Premere per tornare alla schermata Home.

Sul display possono comparire icone differenti in momenti differenti, tra cui:

A T. rampa l||| Intensita del segnale wireless (verde)
]
T. rampa auto Trasferimento wireless non abilitato (grigio)
P alll arig
O Umidita l@ Assenza di connessione wireless

Umidificatore in
999

riscaldamento ')' Modalita aereo

Umidificatore in
ﬁ‘: raffreddamento
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Configurazione

ME it
> €

/\ ATTENZIONE

Non riempire eccessivamente I'umidificatore, in quanto I'acqua potrebbe infiltrarsi nel
dispositivo e nel circuito respiratorio.

1.
2.

Collocare il dispositivo su una superficie piana e stabile.

Inserire il cavo di alimentazione sul retro del dispositivo. Collegare I'estremita del cavo di
alimentazione nell'alimentatore e I'altra estremita nella presa di corrente elettrica.

Collegare saldamente il circuito respiratorio alla presa di uscita dell'aria sul retro del dispositivo.

Aprire I'umidificatore e riempirlo con acqua fino alla tacca indicante il livello massimo dell’acqua.
Non riempire I'umidificatore con acqua calda.

Chiudere I'umidificatore e introdurlo lateralmente al dispositivo.

Connettere la maschera assemblata all’estremita libera del circuito respiratorio.
Per maggiori informazioni, consultare la Guida per I'utente relativa alla maschera.

Le maschere consigliate sono disponibili presso il sito www.resmed.com.



Avvio della terapia

1. Indossare la maschera.

2. Premere il pulsante di avvio/stop o respirare normalmente se ¢ abilitata la funzione SmartStart™.
Quando compare la schermata Rep. Sonno si ha la conferma che la terapia & attivata.

Rep. Sonno L'attuale pressione di trattamento & indicata in verde.

Durante la rampa, la pressione aumenta gradualmente, con la visualizzazione di

. un cerchio che ruota. Una volta raggiunta la pressione di trattamento prescritta,
Pressione 12.0-20.0 I . R
~ I'intero cerchio diventa verde.

4.0

59
&4

Il display si spegnera automaticamente dopo qualche istante; per riaccenderlo premere Home oppure
il selettore di regolazione. In caso di interruzione dell'alimentazione durante la terapia, il dispositivo
riavvia automaticamente la terapia quando viene ristabilita I'alimentazione.

Il dispositivo AirSense 10 dispone di un sensore di luce che regola la luminosita dello schermo in base
all'illuminazione della stanza.

Interruzione della terapia

1. Rimuovere la maschera.

2. Premere il pulsante di avvio/stop o se ¢ abilitata la funzione SmartStart, la terapia si interrompera
automaticamente dopo qualche secondo.

I Rep. Sonno ora fornisce un sommario della sessione di terapia.

Uso ore-Indica il numero di ore di terapia ricevute nel corso dell’ultima
sessione.

Rep. Sonno

Uso a
ore 7:15 Tenuta maschera-Indica il grado di tenuta della maschera:

Tenuta ©
e e Buona tenuta della maschera.

Umidificatore e . Necessita di regolazione; vedere Tenuta msc.

Umidificatore—Indica se I'umidificatore sta funzionando come previsto:
© Umidificatore funzionante.

. L'umidificatore potrebbe essere guasto. Contattare il fornitore di servizi.
Se il dispositivo & stato impostato dal fornitore di servizi, compariranno anche le voci seguenti:
Eventi per ora—Indica il numero di eventi di apnea e ipopnea verificatisi all'ora.

Maggiori informazioni—Ruotare il selettore di regolazione per scorrere verso il basso e visualizzare
maggiori dettagli sui dati di utilizzo.
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Modalita di risparmio energetico

Il dispositivo AirSense 10 registra i dati della terapia. Per consentirgli di trasmettere i dati al fornitore di
servizi, non si deve scollegare il dispositivo. Si puo tuttavia portarlo nella modalita di risparmio
energetico per risparmiare elettricita.

Per attivare la modalita di risparmio energetico:

e Tenere premuto per tre secondi il pulsante di avvio/stop.
|l display diventa scuro.

Per uscire dalla modalita di risparmio energetico:

e Premere una volta il pulsante di avvio/stop.
Verra visualizzata la schermata Home.

Le mie opzioni
Il dispositivo AirSense 10 e stato impostato in base alle esigenze dell’utilizzatore dal fornitore di servizi,
ma |'utilizzatore puo apportarvi delle piccole modifiche per rendere piu confortevole la terapia.

Evidenziare Le mie opzioni e premere il selettore per
osservare le impostazioni correnti. Da questa posizione
si possono personalizzare le opzioni.

Heme

D?)

Le mie opzioni

< Home
T. rampa Auto
Livello Umidita 4

Le mie opzioni

Maschera Nasale
Esegui ten masc >
Modalitd aereo Off

Rep. Sonno

T. Rampa

La rampa (T. rampa), prevista per rendere piu confortevole I'inizio della terapia, € il periodo durante il
quale la pressione aumenta da un valore iniziale basso fino a raggiungere la pressione di trattamento.

L"utilizzatore pud impostare il valore T. rampa su Off, da 5 a 45 minuti oppure su Auto. Quando il
valore T. rampa & impostato su Auto, il dispositivo rileva quando I'utilizzatore si &€ addormentato e poi
la pressione salira automaticamente al valore prescritto per il trattamento.

Le mie opzioni . Le mie opzioni . Per la regolazione della rampa, procedere nel modo
< Home seguente.

T. rampa . . . . .
T. rampa Auto 1. In Le mie opzioni, ruotare il selettore di regolazione

Livello Umidita 4 per evidenziare T. rampa e poi premere il selettore.

2. Ruotare il selettore per regolare la rampa
all'impostazione preferita, poi premere per salvare la
Esegui ten masc > modifica.

Maschera Nasale

Modalitd aereo Off




Livello di umidita

L'umidificatore umidifica I'aria e rende la terapia piu confortevole. In caso di naso o bocca secca,
regolare I'umidificatore su un valore piu elevato. Se invece si nota presenza di umidita all'interno della
maschera, abbassarlo a un valore inferiore.

E possibile impostare il livello di umidita su Off oppure tra 1 e 8, dove 1 & I'impostazione di umidita piu
bassa e 8 quella pilu elevata.

Le mie opzioni . Le mie opzioni . Per la regolazione del livello di umidita, procedere
< Home nel modo seguente.
Livelle Umidita . . . . . .
T.rampa 1. In Le mie opzioni, ruotare il selettore di regolazione
per evidenziare Livello Umidita e poi premere il
selettore.

Maschera Nasale . - . s
2. Ruotare il selettore per regolare il livello di umidita,

Eseguiten masc > poi premere per salvare la modifica.
Modalitd aerec Off

Se si continua ad avere naso o bocca oppure umidita all'interno della maschera, prendere in
considerazione I'opportunita di utilizzare il circuito respiratorio riscaldato ClimateLineAir. Il circuito
ClimateLineAir insieme a Climate Control eroga una terapia piu confortevole.

Test di tenuta della maschera

L'opzione Tenuta msc. & prevista per consentire di valutare e identificare possibili perdite d'aria
attorno alla maschera.

Le mie opzioni . Per verificare la tenuta della maschera, procedere nel modo seguente.

1. Indossare la maschera come descritto nella relativa guida all’'uso.
Tenuta msc

2. In Le mie opzioni, ruotare il selettore di regolazione per evidenziare Esegui
ten masc e poi premere il selettore.
[l dispositivo inizia a soffiare aria.

3. Regolare la maschera, il relativo cuscinetto e il fissaggio sulla testa per
ottenere una Buona tenuta.

Per disattivare I'opzione Tenuta msc., premere il selettore di regolazione o il pulsante di avvio/stop. Se
non si riesce ad avere una buona tenuta della maschera, rivolgersi al fornitore di servizi.

Altre opzioni
L'apparecchio dispone di altre opzioni personalizzabili.

Aiuto espiratorio* Quando ¢ abilitata I'opzione Aiuto espiratorio, potrebbe risultare piu facile
espirare. Cio consente all'utilizzatore di abituarsi alla terapia.

SmartStart* Quando ¢ abilitata I'opzione SmartStart, la terapia si avvia automaticamente
quando si respira dentro la maschera. Quando ci si toglie la maschera, la
terapia si interrompe automaticamente dopo qualche secondo.

*Se attivata dal fornitore di servizi.
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Cura del dispositivo

Per assicurarsi di ricevere terapia ottimale, € importante pulire con regolarita il dispositivo AirSense 10.
Le sezioni che seguono forniscono informazioni su smontaggio, pulizia, verifica e riassemblaggio del
dispositivo.

A\ AVVERTENZA

Per ricevere terapia ottimale e prevenire la proliferazione dei germi che possono influire
negativamente sulla salute, pulire con regolarita il circuito respiratorio, I'umidificatore e la
maschera.

Smontaggio

1. Tenere I'umidificatore sulla sommita e sul fondo, premerlo delicatamente ed estrarlo dal
dispositivo.

2. Aprire I'umidificatore e gettare |'eventuale acqua rimasta.
3. Tenere il manicotto del circuito respiratorio e allontanarlo delicatamente dal dispositivo.

4. Tenere sia il manicotto del circuito respiratorio che lo snodo della maschera, quindi staccarli con
cautela.

Pulizia

Pulire il dispositivo con frequenza settimanale come descritto. Consultare la guida all’'uso della
maschera per istruzioni dettagliate sulla pulizia della maschera.

1. Lavare I'umidificatore e il circuito respiratorio in acqua tiepida usando un detergente delicato.

2. Sciacquare bene I'umidificatore e il circuito respiratorio e lasciarli asciugare al riparo dalla luce
diretta del sole e/o da fonti di calore.

3. Passare un panno asciutto sull’'esterno del dispositivo.



Note

e |'umidificatore pud essere lavato in lavastoviglie impiegando il ciclo delicato o quello per articoli di
vetro (ponendolo esclusivamente sul ripiano superiore). Non lavarlo a temperature superiori a
65 °C.

e Non lavare il circuito respiratorio in lavastoviglie o lavatrice.

e Svuotare |'umidificatore ogni giorno e passarlo accuratamente con un panno pulito monouso.
Lasciare asciugare al riparo dalla luce diretta del sole e/o da fonti di calore.

Verifica

Verificare con regolarita che I'umidificatore, il circuito respiratorio e il filtro dell’aria non presentino
segni di danni.

1. Verifica dell'umidificatore:
e Sostituirla se perde o appare incrinata, opaca o usurata.
e Sostituire la camera di umidificazione se la relativa guarnizione ¢ incrinata o lacerata.

e Rimuovere eventuali depositi di calcare utilizzando una soluzione di una parte di aceto per uso
domestico e 10 parti di acqua.

2. Controllare il circuito respiratorio e sostituirlo se si nota la presenza di fori, lacerazioni o incrinature.

3. Controllare il filtro dell’aria e sostituirlo come minimo ogni sei mesi. Sostituirlo con maggiore
frequenza se si notano fori o ostruzioni causate da sporcizia o polvere.

Per sostituire il filtro dell’aria procedere come segue.

1. Aprire il coperchio del filtro dell’aria ed estrarre il vecchio filtro.
I filtro dell’aria non ¢& lavabile né riutilizzabile.

2. Installare un nuovo filtro sul relativo coperchio e poi chiudere il coperchio.
Assicurarsi che il filtro dell’aria sia sempre installato, per impedire all'acqua e alla polvere di
penetrare nel dispositivo.

Riassemblaggio
Quando I'umidificatore e il circuito respiratorio sono asciutti, si possono riassemblare i componenti.
1. Collegare saldamente il circuito respiratorio alla presa di uscita dell’aria sul retro del dispositivo.

2. Aprire I'umidificatore e riempirlo di acqua a temperatura ambiente fino alla tacca indicante il livello
massimo dell’acqua.

3. Chiudere I'umidificatore e introdurlo lateralmente al dispositivo.
4. Connettere la maschera assemblata all’'estremita libera del circuito respiratorio.

Italiano
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Dati terapia

L'apparecchio AirSense 10 registra i dati della terapia sia a beneficio dellutilizzatore che del fornitore
di servizi, in modo da consentire a quest’ultimo di apportare modifiche alla terapia se necessario. | dati
vengono registrati e poi inviati al fornitore di servizi in modo wireless (se & disponibile una rete
wireless) o tramite una scheda SD.

Trasmissione dei dati

L"apparecchio AirSense 10 & predisposto per la comunicazione wireless che permette di trasmettere i
dati della terapia al fornitore di servizi e migliorare la qualita della terapia. Si tratta di una funzione
opzionale disponibile solo se si decide di farne uso e se e disponibile una rete wireless. Consente
anche al fornitore di servizi di aggiornare le impostazioni della terapia in modo piu tempestivo o
eseguire I'aggiornamento del software dell'apparecchio per garantire che il paziente riceva la migliore
terapia possibile.

| dati vengono solitamente trasmessi al termine della terapia. Per assicurare il trasferimento dei dati,
lasciare I'apparecchio sempre collegato alla rete elettrica e accertarsi che non sia nella modalita aereo.

Note:

e La trasmissione dei dati della terapia potrebbe non riuscire se |'apparecchio viene usato in una
nazione o regione geografica diverse da quelle in cui € stato acquistato.

e La comunicazione wireless dipende dalla disponibilita della rete.

o Gli apparecchi con comunicazione wireless potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni
geografiche.

Scheda SD

La scheda SD costituisce un metodo alternativo per trasferire al fornitore di servizi i dati della terapia.
[l fornitore di servizi potrebbe chiedere all'utilizzatore di inviargli la scheda SD per posta oppure di
consegnarla personalmente. Quando indicato dal fornitore di servizi, rimuovere la scheda SD.

Non estrarre la scheda SD dall’apparecchio quando la relativa spia lampeggia, poiché i dati sono in
fase di scrittura sulla scheda.

Per rimuovere la scheda SD, procedere nel modo seguente.

1. Aprire il coperchio dello slot della scheda SD.

2. Spingere la scheda SD per disinserirla. Estrarre la scheda SD dal dispositivo.
Introdurre la scheda SD nella busta protettiva e inviarla al fornitore di servizi.

Per ulteriori informazioni sulla scheda SD, vedere |'apposita busta protettiva in dotazione con il
dispositivo.

Nota: non usare la scheda SD per altri fini.



Viaggi

Il dispositivo AirSense 10 & completamente trasportabile. E sufficiente tenere presente quanto segue:
o Utilizzare I'apposita borsa da viaggio per evitare danni al dispositivo.

e Svuotare I'umidificatore e imballarlo a parte nella borsa da viaggio.

e Assicurarsi di avere il cavo di alimentazione adatto alla regione geografica di destinazione. Per
informazioni sull'acquisto, rivolgersi al fornitore di servizi.

e Se si utilizza una batteria esterna, spegnere I'umidificatore per massimizzare la durata d'uso della
batteria. Per fare questo impostare su Off il Livello Umidita.

Viaggi in aereo

Il dispositivo AirSense 10 pud essere portato nella cabina dell’aereo come bagaglio a mano. |
dispositivi medici non rientrano nei limiti imposti per i bagagli a mano.

E consentito utilizzare il dispositivo AirSense 10 in aereo in quanto risponde ai requisiti dell’ente
statunitense Federal Aviation Administration (FAA). Le lettere di conformita per i viaggi aerei possono
essere scaricate e stampate dal sito www.resmed.com.

Quando si utilizza il dispositivo in aereo:

e Accertarsi che I'umidificatore sia completamente vuoto e inserito nel dipositivo. Il dispositivo non
funziona se I'umidificatore non & inserito.

e Attivare la Modalita aereo.

Le mie opzioni . Le mie opzioni 2l Per attivare la Modalita aereo:

< Home = 1. In Le mie opzioni, ruotare il selettore di regolazione
Meodalita aerec . K N . K
T. rampa Auto per evidenziare Modalita aereo e poi premere il

<€ Annulla
Livello Umidita al selettore.

2. Ruotare il selettore per selezionare On e poi
premerlo per salvare la modifica.
L'icona della Modalita aereo » viene visualizzata in
Modalith asreo alto a destra del display.

Maschera Nasale

Esegui ten masc >

A\ ATTENZIONE

In aereo, non usare il dispositivo con acqua nell’'umidificatore, per evitare il rischio di inalare
I'acqua in caso di turbolenza.
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Risoluzione dei problemi

Si si riscontrano problemi, esaminare quanto di seguito riportato. Se non si riesce a risolvere il
problema, contattare il fornitore di servizi o ResMed. Non tentare di aprire il dipositivo.

Risoluzione dei problemi di ordine generale

Problema/Possibile causa

Soluzione

Presenza di perdite d’aria attorno alla maschera

La maschera potrebbe essere stata indossata nel modo
errato.

Naso secco o ostruito

Il livello di umidita potrebbe essere impostato su un livello
troppo basso.

Accertarsi di indossare la maschera nel modo corretto. Per
istruzioni su come indossare correttamente la maschera
consultare la guida all'uso della maschera oppure utilizzare la
funzione Tenuta msc per controllare la tenuta della maschera.

Regolare il livello di umidita.

Se si utilizza il circuito respiratorio riscaldato ClimateLineAir,
vedere la guida all’'uso del ClimateLineAir.

Presenza di goccioline d'acqua sul naso, nella maschera e nel circuito respiratorio

Il livello di umidita potrebbe essere stato impostato su un
valore troppo elevato.

Bocca molto asciutta e secchezza delle fauci

Potrebbe esserci fuoriuscita di aria dalla bocca.

Regolare il livello di umidita.

Se si utilizza il circuito respiratorio riscaldato ClimateLineAir,
vedere la guida all’'uso del ClimateLineAir.

Aumentare il livello di umidita.

Per mantenere chiusa la bocca potrebbe essere necessario
utilizzare una mentoniera oppure una maschera oro-nasale.

Sensazione di pressione eccessiva dell’aria all'interno della maschera (troppa aria)

La rampa potrebbe essere disattivata.

Usare I'opzione T. rampa.

Sensazione di pressione insufficiente dell’aria all'interno della maschera (sensazione di non ricevere abbastanza

aria)

La rampa potrebbe essere in funzione.

Il display e nero

La retroilluminazione del display potrebbe essere stata
disattivata. Si spegne automaticamente dopo un breve
tempo.

L'alimentazione potrebbe non essere collegata.

Attendere che la pressione dell‘aria salga, o disattivare T.
rampa.

Premere Home oppure il selettore di regolazione per
riattivarla.

Collegare I'alimentatore e assicurarsi che la spina sia inserita
fino in fondo.



Problema/Possibile causa Soluzione

La terapia e stata interrotta, ma il dispositivo continua a soffiare aria

L"apparecchio si sta raffreddando. L'apparecchio genera una piccola quantita di aria per evitare
condensa nel circuito respiratorio. Si interrompera
automaticamente dopo 30 minuti.

Perdite dall’'umidificatore

L'umidificatore potrebbe non essere assemblato Controllare che non vi siano danni e riassemblare in modo
correttamente. corretto I'umidificatore.
L'umidificatore potrebbe essere danneggiato o incrinato. Richiedere al proprio fornitore di servizi una camera di

umidificazione di ricambio.

| dati della terapia non sono stati inviati al fornitore di servizi

La copertura della rete wireless potrebbe essere Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato in modo da
insufficiente. consentire la comunicazione wireless (ovvero che sia
appoggiato sul comadino, e non riposto in un cassetto o sul
pavimento).
L'icona dell'intensita del segnale wireless alll indica una

buona copertura quando vengono visualizzate tutte le barre, e
una copertura insufficiente quando compaiono poche barre.

L'icona indicante I'assenza di collegamento wireless @l Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato in modo da

viene visualizzata sull'angolo in alto a destra del display. consentire la comunicazione wireless (ovvero che sia

Assenza di rete wireless. appoggiato sul comadino, e non riposto in un cassetto o sul
pavimento).

Se si sono ricevute istruzioni in tal senso, inviare la scheda
SD al fornitore di servizi. La scheda SD contiene anche i dati
sulla terapia.

Il dispositivo potrebbe essere in Modalita aereo. Disabilitare la Modalita aereo; vedere Viaggiare in aereo.

Il trasferimento dei dati non & abilitato per I'apparecchio in  Discutere le impostazioni con il fornitore di servizi.
uso.

Lo schermo e i pulsanti lampeggiano

E in corso I'aggiornamento del software. L'aggiornamento del software si completa in 10 minuti circa.

Messaggi del dispositivo

Messaggi del dispositivo/Possibile causa Soluzione

Alte perdite, verifica vasca, guarnizione o coperchio laterale
L'umidificatore potrebbe non essere inserito correttamente.  Accertarsi di averlo inserito nel modo corretto.

La guarnizione dell'umidificatore potrebbe non essere stata  Aprire I'umidificatore e assicurarsi che la guarnizione sia
inserita correttamente. inserita correttamente.

Alte perdite rilevate, collegare il circuito

Il circuito respiratorio potrebbe non essere collegato Assicurarsi che entrambe le estremita del circuito respiratorio
correttamente. siano collegate correttamente.
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Messaggi del dispositivo/Possibile causa

Soluzione

La maschera potrebbe essere stata indossata nel modo
errato.

Circuito ostruito, verificare il circuito

Il circuito respiratorio potrebbe essere ostruito.

Accertarsi di indossare la maschera nel modo corretto. Per
istruzioni su come indossare correttamente la maschera
consultare la guida all'uso della maschera oppure utilizzare la
funzione Tenuta msc per controllare la tenuta della maschera.

Controllare il circuito respiratorio e rimuovere eventuali
ostruzioni. Premere il selettore di regolazione per eliminare il
messaggio, quindi premere il pulsante di avvio/stop per
riavviare il dispositivo.

Errore scheda SD, rimuovere scheda e premere Avvio per avviare terapia

La scheda SD potrebbe non essere inserita correttamente.

Rimuovere la scheda SD e reinserirla.

Scheda in sola lettura. Togli, shlocca e reinserisci scheda SD

L'interruttore della scheda SD potrebbe essere nella
posizione di blocco (sola lettura).

Guasto di sistema, vedere guida per I'utente. Errore 004

Il dispositivo potrebbe essere stato lasciato in un ambiente
caldo.

Il filtro dell'aria potrebbe essere ostruito.

Il circuito respiratorio potrebbe essere ostruito.

Possibile presenza di acqua nel circuito respiratorio.

Spostare l'interruttore della scheda SD dalla posizione di
blocco ﬁ a quella di sblocco C poi reinserire la scheda.

Lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo nuovamente.
Staccare I'alimentatore e poi ricollegarlo per riawviare il
dispositivo.

Controllare il filtro dell'aria e sostituirlo se presenta
ostruzioni. Staccare |'alimentatore e poi ricollegarlo per
riavviare il dispositivo.

Controllare il circuito respiratorio e rimuovere eventuali
ostruzioni. Premere il selettore di regolazione per eliminare il
messaggio, quindi premere il pulsante di avvio/stop per
riavviare il dispositivo.

Svuotare I'acqua dal circuito. Staccare |'alimentatore e poi
ricollegarlo per riavviare il dispositivo.

Tutti gli altri messaggi di errore, ad esempio, Guasto di sistema, vedere guida per I'utente. Errore 0XX

Si e verificato un errore irrimediabile sul dispositivo.

Rivolgersi al fornitore di servizi. Non aprire il dispositivo.




Riassemblaggio delle parti

Alcune delle parti del dispositivo sono previste per staccarsi facilmente, per evitare di provocare danni
alle parti stesse. Sono facilmente riassemblabili come descritto sotto.

Per inserire la guarnizione dell’'umidificatore procedere nel modo seguente.

1. Collocare la guarnizione nel coperchio.
2. Premere sulla guarnizione tutto attorno ai bordi fino a posizionarla bene in sede.

Per riassemblare il coperchio dell’'umidificatore procedere nel modo seguente.

1. Inserire un lato del coperchio nel foro a perno della base.
2. Far scivolare I'altro lato lungo il bordo in rilievo finché non scatta in sede.
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A\ AVVERTENZA

Assicurarsi di disporre il circuito respiratorio in modo che non si leghi attorno alla testa o al
collo.

Verificare regolarmente che i cavi di alimentazione, I'alimentatore e gli altri cavi non
presentino segni di danneggiamento o usura. In caso contrario, interrompere I'uso e
sostituire.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.

In caso di cambiamenti inspiegabili relativamente alle prestazioni del dispositivo, rumori
insoliti se avvertiti, caduta o uso improprio del dispositivo o dell’alimentatore o rottura
dell'involucro, interrompere |'uso e rivolgersi al fornitore di servizi o al centro assistenza
ResMed della propria zona.

Non aprire né modificare il dispositivo. Il dispositivo non contiene parti la cui manutenzione
e riparazione possano essere effettuate dall'utente. Le riparazioni e la manutenzione devono
essere eseguite esclusivamente da personale tecnico autorizzato ResMed.

Pericolo di folgorazione. Non immergere in acqua il dispositivo, I"alimentatore o il cavo di
alimentazione. Nel caso in cui il dispositivo, internamente o esternamente, dovesse venire a
contatto con dei liquidi, scollegarlo dall’alimentazione e lasciare che i componenti si
asciughino. Scollegare sempre il dispositivo dalla presa di corrente prima della pulizia e
verificare che tutte le parti siano asciutte prima di ricollegarlo.

Non utilizzare ossigeno supplementare mentre si fuma o in presenza di fiamme libere.

Prima di attivare I'erogazione di ossigeno verificare sempre che il dispositivo sia acceso e
che generi un flusso d’aria. L'erogazione di ossigeno va sempre disattivata prima di
spegnere il dispositivo, di modo che I'ossigeno inutilizzato non si accumuli all’interno
dell’involucro del dispositivo, con conseguente rischio di incendio.

Non eseguire interventi di manutenzione mentre il dispositivo & in funzione.

L'apparecchio non va utilizzato in prossimita di altri dispositivi o sopra o sotto di essi. Se
fosse necessario farlo, I'apparecchio deve essere monitorato per verificarne il corretto
funzionamento in tale configurazione.

Si sconsiglia I'uso di accessori diversi da quelli specificati per I'apparecchio. Essi potrebbero
infatti causare un aumento delle emissioni o una diminuzione dell'immunita
dell'apparecchio.

Controllare regolarmente il filtro antibatterico per verificare la presenza di umidita o di altri
elementi di contaminazione, in particolare durante la nebulizzazione o I'umidificazione. Se
tale procedura non viene applicata, potrebbero crearsi resistenze all’interno del circuito
respiratorio.

A\ ATTENZIONE

Con questo dispositivo usare esclusivamente componenti e accessori ResMed. | componenti
non forniti da ResMed possono ridurre I'efficacia del trattamento e/o danneggiare il
dispositivo.

Con questo dispositivo usare esclusivamente maschere con sistema di esalazione per la CO:
raccomandate da ResMed o prescritte dal medico curante. Indossando la maschera senza
che il dispositivo cominci a insufflare aria si rischia di reinspirare I’aria espirata. Assicurarsi
che i fori di sfiato della maschera siano aperti e non ostruiti, per mantenere il flusso corretto
di aria nella maschera.

Assicurarsi che il dipositivo non sia collocato in una posizione dove possa venire urtato o
dove qualcuno possa inciampare nel suo cavo d’alimentazione.

L'ostruzione del circuito respiratorio e/o dell’'ingresso dell'aria del dispositivo durante il
funzionamento puo comportare il surriscaldamento del dispositivo stesso.

Mantenere |I'ambiente circostante il dipositivo asciutto, libero, da biancheria da letto,
indumenti o altri oggetti che possano ostruire I'ingresso dell’aria o coprire |'alimentatore.



¢ Non posizionare il dispositivo su un lato, per impedire che I'acqua possa penetrare al suo
interno.

¢ Una configurazione errata del sistema puo comportare una lettura erronea della pressione
nella maschera. Verificare che il sistema sia configurato correttamente.

e Per la pulizia del dispositivo, dell’'umidificatore o del circuito respiratorio, non usare
soluzioni a base di candeggina, cloro, alcool o sostanze aromatiche e neppure oli profumati
o saponi idratanti o antibatterici. Tali soluzioni possono causare danni o influire
negativamente sulle prestazioni dell’'umidificatore e ridurre la durata d'uso dei prodotti.
L'esposizione al fumo, compreso il fumo di sigaretta, sigaro o pipa, nonché all'ozono o ad
altri gas, puo danneggiare il dispositivo. | danni causati da quanto sopra non sono coperti
dalla garanzia limitata di ResMed.

e Se si utilizza I'umidificatore, appoggiare sempre il dispositivo su una superficie piana a un
livello piu basso della testa per impedire che la maschera e il circuito respiratorio si
riempiano di acqua.

e Lasciare raffreddare I'umidificatore per dieci minuti prima di toccarlo per consentire
all’acqua di raffreddarsi e assicurarsi che 'umidificatore non sia eccessivamente caldo al
tatto.

e Prima di trasportare il dispositivo, assicurarsi che I'umidificatore sia vuoto.

Nota: Qualora si verificassero gravi incidenti in relazione a questo dispositivo, informare ResMed e le

autorita competenti nel proprio Paese.
Dati tecnici
Le unita sono espresse in cm H20 e hPa. 1 cm H20 equivale a 0,98 hPa.

Alimentatore da 90 W

Intervallo di ingresso c.a.: 100-240V, 50-60 Hz 1,0-1,5 A, Classe Il
115V, 400 Hz, 1,5 A, Classe Il (valori nominali per I'uso in
aereo)

Uscita in c.c.: 20\ — — — 375A

Assorbimento medio di potenza: 53 W (57 VA)

Assorbimento massimo di potenza: 104 W (108 VA)

Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio: tra+b°Ce+35°C
Nota: il flusso d'aria prodotto da questo dispositivo
terapeutico per la respirazione puo avere una temperatura
superiore alla temperatura dell’'ambiente. Il dispositivo pud
essere usato in sicurezza anche in presenza di condizioni
termiche ambientali estreme (40 °C).

Umidita di esercizio: 10-95% di umidita relativa non condensante

Altitudine d'esercizio: Dal livello del mare a 2,531 m; intervallo di pressione
dell'aria: da 1,013 hPa a 738 hPa

Temperatura di conservazione e trasporto: tra-20 °C e +60 °C

Umidita di conservazione e trasporto: 5-95% di umidita relativa non condensante

Compatibilita elettromagnetica

L"apparecchio AirSense 10 e conforme a tutti i requisiti di compatibilita elettromagnetica (EMC) disposti dalla norma
CEI 60601-1-2:2014 per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera. Si consiglia di tenere i dispositivi di
comunicazione mobile ad almeno 1 m di distanza dall’apparecchio.

Le informazioni su emissioni e immunita elettromagnetica di questo apparecchio ResMed si trovano sul sito
www.resmed.com/downloads/devices

Classificazione: EN 60601-1:2006/A1:2013
Classe Il (doppio isolamento), Tipo BF, grado di protezione IP22 contro |'ingresso.
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Sensori
Sensore di pressione:

Sensore di flusso:

Situato internamente in corrispondenza dell’uscita
dell'apparecchio, di tipo a pressione relativa, tra 0 e

40 ¢cm H:0 (tra 0 e 40 hPa)

Situato internamente in corrispondenza dell’ingresso
dell’apparecchio, di tipo a portata di massa digitale, tra-70 e
+180 L/min

Pressione massima in regime stazionario in condizione di singolo guasto
Il dispositivo si spegne in presenza di un singolo guasto se la pressione in regime stazionario supera:
30 cm H20 (30 hPa) per piti di 6 s 0 40 cm H,0 (40 hPa) per piti di 1 s.

Emissione acustica

Livello di pressione misurato in conformita alla norma ISO 80601-2-70:2015 (modalita CPAP):

SlimLine:
Standard:
SlimLine o Standard e umidificazione:

25 dBA con incertezza di 2 dBA
25 dBA con incertezza di 2 dBA
27 dBA con incertezza di 2 dBA

Livello di potenza misurato in conformita alla norma ISO 80601-2-70:2015 (modalita CPAP):

SlimLine:
Standard:
SlimLine o Standard e umidificazione:

33 dBA con incertezza di 2 dBA
33 dBA con incertezza di 2 dBA
35 dBA con incertezza di 2 dBA

Numero binario emissioni acustiche dichiarate secondo la norma 1SO 4871:1996.

Caratteristiche fisiche (dispositivo e umidificatore)
Dimensioni (A x L x P):

Presa di uscita dell’aria (conforme allo standard
ISO 5356-1:2015):

Peso (dispositivo e umidificatore riutilizzabile):
Fabbricazione dell’involucro:

Capacita d"acqua:

Materiale dell’'umidificatore riutilizzabile:

Temperatura

Piastra riscaldante (max):
Soglia dell'interruttore termico:
Temperatura massima del gas:

Filtro dell’aria
Standard:

Ipoallergenico:

Uso in aereo

116 mm x 255 mm x 150 mm
22 mm

1,248 g
Materiale termoplastico ignifugo
380 ml fino alla linea massima di riempimento

Plastica stampata a iniezione, acciaio inossidabile e
guarnizione in silicone

68 °C
74°C
<41°C

Materiale: Fibra di poliestere non tessuta

Arrestanza media: >75% per particelle di polvere da 7 micron
Materiale: Fibre di acrilico e polipropilene su di un supporto
in polipropilene

Efficacia: >98% per particelle di polvere da 7-8 micron; >80%
per particelle di polvere da 0,5 micron

ResMed attesta che il dispositivo & conforme ai requisiti della sezione 21, categoria M della norma RTCA/DO-160 della FAA
(Federal Aviation Administration) ed & pertanto idoneo a tutte le fasi dei viaggi aerei.



Modulo wireless
Tecnologia usata: 4G, 3G, 2G

Si consiglia di tenere I'apparecchio a una distanza minima di 2 cm dal corpo durante il suo funzionamento. Questa
precauzione non vale per le maschere, i circuiti o gli accessori. La tecnologia potrebbe non essere disponibile in tutte le
regioni geografiche.

Dichiarazione di conformita (dichiarazione di conformita alla direttiva sulle apparecchiature radio) c €

ResMed dichiara che I'apparecchio AirSense 10 (modelli 370xx 0 371xx) & conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE (RED). Una copia della dichiarazione di conformita puo essere consultata
presso Resmed.com/productsupport

L'apparecchiatura radio 2G opera con le seguenti bande di frequenza e potenza massima in radiofrequenza:
GSM 850/900: 35 dBm
GSM 1800/1900: 32 dBm

Il dispositivo 4G puo essere utilizzato in tutti i paesi europei senza alcuna limitazione.
Tutti i dispositivi ResMed sono classificati come dispositivi medici ai sensi della Direttiva concernente i dispositivi medici. Le

etichette del prodotto e i materiali stampati recanti la marcatura c €0123 fanno riferimento alla Direttiva del Consiglio
93/42/CEE, incluso I'emendamento alla Direttiva sui dispositivi medici (2007/47/CE).

Gamma della pressione operativa

AutoSet, AutoSet For Her, CPAP: da4a20cm H,0 (da 4 a 20 hPa)
Ossigeno supplementare
Flusso massimo: 4 1/min
Percorso del flusso pneumatico
1 2 3 4 1. Sensore di flusso
2. Turbina
3. Sensore di pressione

4. Maschera

5. Circuito respiratorio
6. Umidificatore

g 7 6 5 7. Dispositivo

8. Filtro d'ingresso

Durata

Dispositivo, alimentatore: 5 anni
Umidificatore riutilizzabile: 2,5anni
Circuito respiratorio: 6 mesi

Informazioni di carattere generale
I paziente & I'operatore previsto.
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Prestazioni dell'um

Pressione in
maschera
c¢m H20 (hPa)

4
10
20

idificatore

Uscita % URa 17 °C
temperatura
ambiente
Impostazione 4

85

85

85

T UA - Umidita assoluta in mg/I
2BTPS — Temperatura corporea e pressione satura di vapore acqueo.

Circuito respiratorio

Circuito respiratorio
ClimateLineAir
ClimateLineAir Oxy
SlimLine

Standard

Soglia dell'interruttore termico del circuito respiratorio riscaldato: < 41 °C

Note

Materiale

Uscita % URa 22°C
temperatura
ambiente
Impostazione 8

100

100

90

Plastica flessibile e componenti elettrici
Plastica flessibile e componenti elettrici

Plastica flessibile
Plastica flessibile

Uscita nominale sistema UA', BTPS?

Impostazione 4
6
6
6

Lunghezza
2m

1.9m
1.8m

2m

o |l fabbricante si riserva il diritto di modificare queste specifiche senza preawviso.
e |'estremita con connettore elettrico del circuito respiratorio riscaldato & compatibile solo con |'uscita dell‘aria

all’estremita del dispositivo e non deve essere collegata alla maschera.

o Non usare circuiti respiratori elettricamente conduttivi o antistatici.
e e impostazioni di temperatura e umidita relativa visualizzate non sono valori misurati.

Valori visualizzati

Valore

Sensore di pressione alla presa di uscita dell'aria:
Pressione nella maschera

Valori derivati dal flusso:
Perdite
Valore

Gamma

4-20 cm H,0 (4-20 hPa)

0-120 I/min
Accuratezza

Misurazione della pressione':

Pressione nella maschera?

Flusso e valori derivati dal flusso':

Flusso

Perdite?

minuto <3 I/min.

Impostazione 8
>10
>10
>10

Diametro interno
15 mm
19 mm
15 mm
19 mm

Risoluzione di visualizzazione

0,1 cm H20 (0,1 hPa)

11/min

+[0,5 cm H20 (0,5 hPa) + 4% del valore misurato]

Valore maggiore tra +6 |/min 0 10% della lettura, a un flusso positivo compreso tra
0e 150 I/min

+12 1/min 0 20% della lettura, a seconda di quale e maggiore, tra 0 e 60 |/min
" risultati sono espressi in condizioni STPD (temperatura e pressione standard, asciutto).
2|\ grado di accuratezza puo essere ridotto dalla presenza di perdite d'aria, ossigeno supplementare, volume corrente <100 ml o ventilazione

3 Accuratezza della misurazione verificata ai sensi della norma 10651-6:2009 per gli apparecchi di supporto ventilatorio per uso domiciliare
(Figura 101 e Tabella 101) utilizzando i flussi nominali di ventilazione maschera ResMed.
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Incertezze del sistema di misurazione
In conformita alla norma ISO 80601-2-70:2015 I'incertezza di misura dell'apparecchiatura di test del fabbricante e:

Per le misure del flusso +1,51/min o +2,7% della lettura, a seconda di quale & maggiore
Per le misure del volume (<100 ml) +5ml 0 6% della lettura, a seconda di quale & maggiore

Per e misure del volume (=100 ml) +20 ml 0 3% della lettura, a seconda di quale & maggiore

Per le misure della pressione statica +0,15 cm H:0 (hPa)

Per le misure della pressione dinamica +0,27 cm H20 (hPa)

Per le misure del tempo +10ms

Nota: le precisioni indicate in ISO 80601-2-70:2015 e i risultati dei test forniti nel presente manuale per questi elementi
includono gia la relativa incertezza delle misurazioni indicata nella tabella precedente.

Grado di accuratezza della pressione
Massima variazione della pressione statica a 10 cm H,0 (10 hPa) secondo la norma 1SO 80601-2-70:2015

Circuito respiratorio Standard Circuito respiratorio SlimLine
Senza umidificazione +0,5cm Hz0 (£ 0,5 hPa) +0,5cm Hz0 (£ 0,5 hPa)
Con umidificazione +0,5cm Hz0 (£ 0,5 hPa) +0,5cm Hz0 (£ 0,5 hPa)

Massima variazione della pressione dinamica secondo la norma 1SQ 80601-2-70:2015

Apparecchio senza umidificazione e circuito respiratorio Standard / Apparecchio con umidificazione e circuito respiratorio
Standard

Pressione [cm H.0 (hPa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM
4 05/05 05/05 08/08
8 05/05 05/05 08/08
12 05/05 05/05 08/08
16 05/05 05/05 08/08
20 05/05 05/05 08/08

Apparecchio senza umidificazione e circuito respiratorio SlimLine / Apparecchio con umidificazione e circuito respiratorio
SlimLine

Pressione [cm H20 (hPa)] 10 BPM 15 BPM 20 BPM
4 05/05 05/05 08/08
8 05/05 05/05 08/08
12 05/05 05/05 08/08
16 05/05 05/05 08/08
20 05/05 05/05 08/08

Flusso (massimo) alle pressioni impostate

| valori seguenti sono misurati in conformita alla norma ISO 80601-2-70:2015 all’estremita del circuito respiratorio
specificato.

Pressione AirSense 10 e AirSense 10, AirSense 10 e AirSense 10,
Standard umidificazione e SlimLine umidificazione e
Standard ClimateLineAir

cm H20 (hPa) I/min I/min I/min I/min

4 180 143 162 151

8 168 135 151 142

12 157 136 140 135

16 144 134 128 121

20 131 123 117 109

Italiano

21



Resistenza al flusso
La tabella illustra la resistenza al flusso del circuito respiratorio:
Circuito respiratorio Al flusso (L/min) con una Resistenza al flusso (cm H20/L/min)
pressione di20cm H:0  Circuito respiratorio con gomito  Solo circuito respiratorio

Standard 30 0,006 0,005
15 0,005 0,004
SlimLine 30 0,008 0,007
15 0,006 0,006
ClimateLineAir 30 - 0,011
15 - 0,008
ClimateLineAir Oxy 30 - 0,004
15 - 0,002

Compliance
La tabella illustra la compliance del circuito respiratorio:

Circuito respiratorio Compliance (cm H20/L/min) alla pressione di 60 cm H.0
Circuito respiratorio con gomito Solo circuito respiratorio
Standard 1,074 1,056
SlimLine 0,467 0,454
ClimateLineAir - 0,482
ClimateLineAir Oxy - 0,729
Simboli

| seguenti simboli possono apparire sul prodotto o sulla confezione.

@ Leggere le istruzioni prima dell'uso. A Indica un'avvertenza o un messaggio di attenzione.

DI Seguire le istruzioni prima dell’uso. d Produttore Rappresentante autorizzato per
|"Europa. @ Codice partita. IE Numero di catalogo. @ Numero di serie. @ Numero del
dispositivo. O On / Off. A Peso del dispositivo. IP22 protetio dall'ingresso di oggetti di dimensioni
simili a un dito e da gocciolamento d'acqua quando inclinato fino a 15 gradi rispetto all’orientamento
specificato. — — — Corrente continua. IE Parte applicata di tipo BF. E Apparecchiatura di classe
Il ,@ Limite di umidita. :.-i”' Limite di temperatura ((':i”} Radiazione non-ionizzante. @ Logo 1 del
controllo dell'inquinamento per la Cina. @@ Logo 2 del controllo dell'inquinamento per la Cina.

Rx Onl‘f' Solo su prescrizione. (Negli Stati Uniti, la legge federale limita la vendita di questi dispositivi
solo per conto o per decisione di un medico.) _A_AM Livello massimo dell’acqua.

@ Usare esclusivamente acqua distillata. Altitudine d'esercizio. 26 Limite di pressione

atmosferica. @ E conforme alla sezione 21, categoria M della norma RTCA DO-160. Data di

fabbricazione. 22% Disattivazione allarme. @ Importatore. Dispositivo medico.

Vedere il glossario dei simboli presso ResMed.com/symbols.
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= Informazioni ambientali

Questo apparecchio deve essere smaltito separatamente e non insieme ai rifiuti urbani non
differenziati. Per smaltire I'apparecchio bisogna servirsi degli appositi sistemi di raccolta, riutilizzo e
riciclo disponibili nel proprio Paese. L'uso di questi sistemi di raccolta, riutilizzo e riciclo ha lo scopo di
ridurre I'impatto sulle risorse naturali e impedire a sostanze nocive di danneggiare I'ambiente.

Per informazioni su questi sistemi, contattare |'ente locale preposto allo smaltimento dei rifiuti. Il
simbolo del cestino barrato invita a fare uso di questi sistemi di smaltimento. Per informazioni sulla
raccolta e sullo smaltimento del proprio apparecchio ResMed, contattare la sede o il distributore
locale ResMed piu vicini, oppure visitare il sito www.resmed.com/environment.

Manutenzione

L"apparecchio AirSense 10 ¢ realizzato al fine di operare in maniera sicura e affidabile purché lo si
faccia funzionare secondo le istruzioni fornite da ResMed. In presenza di segni di usura o dubbi sul
suo corretto funzionamento, ResMed raccomanda che I'apparecchio AirSense 10 venga ispezionato e
sottoposto a manutenzione da parte di un centro di assistenza autorizzato ResMed. In tutti gli altri casi,
di norma manutenzione e ispezione non sono necessarie durante la durata di vita utile per la quale
|'apparecchio & progettato.

Garanzia limitata

ResMed Pty Ltd (di seguito "ResMed") garantisce il prodotto da difetti dei materiali o di fabbricazione
per il periodo sotto indicato a partire dalla data di acquisto.

Prodotto Periodo di garanzia
e Maschere (compresi telaio, cuscinetto, copricapo e tubi), esclusi gli apparecchi 90 giomi
monouso

e Accessori, esclusi gli apparecchi monouso

o Sensori delle pulsazioni da dito di tipo flessibile

o Camere dell'acqua per umidificatori

e Batterie per I'uso in sistemi di alimentazione a batteria interna o esterna ResMed 6 mesi
o Sensori delle pulsazioni da dito di tipo a clip 1 anno
o Moduli dati per apparecchi CPAP e bilevel

o (Ossimetri/saturimetri e relativi adattatori di apparecchi CPAP e bilevel

o Umidificatori e camere dell'acqua per umidificatori di cui e possibile la pulizia

e Apparecchi di controllo della titolazione

o Apparecchi CPAP, bilevel e di ventilazione (compresi gli alimentatori esterni) 2 anni
e Accessori per batterie

o Dispositivi di screening/diagnostica portatili

La garanzia e disponibile solo per I'acquirente originale. Non & trasferibile.

Durante il periodo della garanzia, se il prodotto dovesse risultare difettoso in condizioni d'uso normale,
ResMed provvedera a riparare o sostituire, a sua discrezione, il prodotto difettoso o i suoi
componenti.

Questa garanzia limitata non comprende: a) danni causati da uso improprio, abuso, modifica o
alterazione del prodotto; b) riparazioni effettuate da tecnici non espressamente autorizzati da ResMed
a compiere tali riparazioni; ¢) danni o contaminazione causati da fumo di sigaretta, pipa, sigaro o altra
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fonte; d) danni causati dall'esposizione all'ozono, all'ossigeno attivato o ad altri gas; ed e) danni causati
da infiltrazioni d'acqua su un dispositivo elettronico o al suo interno.

La garanzia non si applica a prodotti venduti, o rivenduti, fuori dalla regione in cui sono stati
originariamente acquistati. Per un prodotto acquistato in un paese dell'Unione Europea ("UE") o
dell' Associazione europea di libero scambio ("AELS"), "regione" indica I'UE e I'AELS.

La garanzia in caso di difetti del prodotto puo essere fatta valere solo dall'acquirente originale presso il
luogo d'acquisto.

Questa garanzia sostituisce qualsiasi altra assicurazione, implicita o esplicita, ivi comprese le
assicurazioni implicite di commerciabilita e idoneita a un dato scopo. Alcuni Paesi o regioni non
consentono di fissare limitazioni temporali alle garanzie implicite, e la limitazione di cui sopra potrebbe
pertanto non essere applicabile nel vostro caso.

ResMed non si assume alcuna responsabilita per qualsivoglia danno collaterale o indiretto dovuto alla
vendita, all'installazione o all’'uso di uno dei suoi prodotti. Alcuni Paesi o regioni non consentono di
fissare limitazioni o esclusioni in materia di danni collaterali o indiretti, e la limitazione di cui sopra
potrebbe pertanto non essere applicabile nel vostro caso.

Questa garanzia conferisce all'acquirente diritti legali specifici, oltre a quelli eventualmente previsti
dalle singole regioni. Per ulteriori informazioni sui diritti previsti dalla garanzia, rivolgersi al fornitore o
ufficio ResMed locale.

Visitare ResMed.com per le ultime informazioni sulla garanzia limitata di ResMed.

Ulteriori informazioni

In caso di domande o necessita di ulteriori informazioni su come usare il dispositivo, rivolgersi al
fornitore di servizi.
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ESPANOL

Bienvenido
El AirSense™ 10 AutoSet™ for Her es un dispositivo de presion autoajustable premium.

/\ ADVERTENCIA
e Lea por completo el manual antes de usar el dispositivo.
e Utilice el dispositivo de acuerdo con el uso previsto indicado en esta guia.

e El asesoramiento proporcionado por el médico practicante tendra prioridad frente a la
informacion suministrada en esta guia.

Indicaciones para el uso

AirSense 10 AutoSet for Her

El dispositivo de autoajuste AirSense 10 AutoSet for Her esté indicado para el tratamiento de la apnea
obstructiva del sueno (AQOS) en pacientes del sexo femenino que pesan mas de 30 kg. Esta indicado
para uso hospitalario y en el domicilio.

El' humidificador estéa indicado para utilizarse en un solo paciente en el entorno domiciliario, y para
reutilizarse en un entorno hospitalario o institucional.

Beneficios clinicos

El beneficio clinico del tratamiento con CPAP es la reduccién de las apneas, de las hipopneas y de la
somnolencia, asi como una mejor calidad de vida.

El beneficio clinico de la humidificacién es la reduccion de los efectos secundarios relacionados con la
presion positiva de las vias respiratorias.

Contraindicaciones

El tratamiento con presion positiva en las vias respiratorias puede estar contraindicado en algunos
pacientes con las siguientes afecciones preexistentes:

¢ enfermedad pulmonar bullosa grave

e neumotoérax

e presion arterial patolégicamente baja

e deshidratacion

o fuga de liquido cefalorraquideo, cirugia craneal reciente o traumatismo.
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Efectos secundarios

Debera informar al médico practicante de cualquier dolor toracico inusual, cefalea grave o aumento en
su dificultad respiratoria. Una infeccion aguda en las vias respiratorias superiores puede requerir la
suspension temporal del tratamiento.

Los siguientes efectos secundarios pueden surgir en el transcurso del tratamiento con el dispositivo:
e sequedad de la nariz, boca o garganta

e hemorragia nasal

e hinchazoén

e molestias en los oidos o sinusales

e irritacién ocular

e erupciones cutaneas.

A primera vista

El AirSense 10 incluye lo siguiente:

e Dispositivo

o Humidificador HumidAir™ (si se suministra)

e Tubo de aire

e Fuente de alimentacion

e Bolsa de transporte

e Tarjeta SD (no disponible en todos los dispositivos).

Péngase en contacto con su proveedor de asistencia sanitaria para conocer la gama de accesorios
disponibles para utilizar con el dispositivo, incluidos:

e Tubo de aire (caliente y no caliente): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAir Oxy, Estandar
e Cubierta lateral para uso sin el humidificador

o Filtro: filtro hipoalergénico, filtro estandar

o Transformador CC/CC Air10™

e Lector de tarjetas SD

o Adaptador del oximetro Air10

e Adaptador USB Air10

e Power Station Il

e Codo del tubo Air10.



Acerca de su dispositivo

Humidificador HumidAir
Pantalla

Salida de aire
Cubierta del filtro de aire
Entrada de alimentacion Cubierta del adaptador

Cubierta de la tarjeta SD

A W N -
0 N O o

Numero de serie y numero del dispositivo

Acerca del panel de control

Pulse este botén para iniciar/detener el tratamiento.
[II Boton Inicio/Detencion Pulse este botén y manténgalo pulsado durante tres
segundos para pasar al modo de ahorro de energia.

Gire el botén para navegar por el menu y pulselo para

. seleccionar una opcién.
Boton ; . ; - .
Gire el botdn para ajustar una opcién seleccionada y

pulselo para guardar el cambio.
Botén Inicio Pulse el botén para volver a la pantalla Inicio.

Los diversos iconos que pueden mostrarse en la pantalla en momentos diferentes incluyen:

A T. rampa l||| Intensidad de la sefal inaldmbrica (verde)
]
Tiempo de rampa automatica |l||| Transferencia inaldmbrica no activada (gris)
O Humedad l@ No hay conexién inaldmbrica
599 Humidificador calentandose .). Modo avion
AAA

;,I(; Humidificador enfriando

Espafiol
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Configuracién

i Al {1

> €

/N ATENCION

No llene el humidificador demasiado ya que el agua podria entrar en el equipo y en el tubo de
aire.

1.
2.

Coloque el dispositivo sobre una superficie nivelada estable.

Enchufe el conector de alimentacion a la parte posterior del dispositivo. Conecte un extremo del
cable de alimentacion a la fuente de alimentacion y el otro extremo a la salida de alimentacion.

Conecte firmemente el tubo de aire a la salida de aire de la parte posterior del dispositivo.

Abra el humidificador y llénelo con agua hasta la marca de nivel madximo de agua.
No llene el humidificador con agua caliente.

. Cierre el humidificador e insértelo en el lateral del dispositivo.
. Conecte firmemente el extremo libre del tubo de aire a la mascarilla montada.

Consulte el manual del usuario de la mascarilla para obtener informacién detallada.

Las mascarillas recomendadas estan disponibles en www.resmed.com.



Inicio del tratamiento

1. Coldéguese la mascarilla.

2. Pulse el botén Inicio/Detencion o respire con normalidad si la opcién SmartStart esta activada.
Sabra que el tratamiento esta activado cuando se muestre la pantalla Infor. Sueno.

La presion actual del tratamiento se muestra en verde.

Durante el tiempo de rampa, la presién aumenta gradualmente y vera un
circulo que gira. Una vez alcanzada la presion del tratamiento, el circulo
completo seré verde.

La pantalla se apagara automaticamente tras un breve periodo de tiempo. Puede pulsar Inicio o el
botdn para volver a encenderla. Si la alimentacién se interrumpe durante el tratamiento, el dispositivo
reiniciara esté Ultimo automéaticamente una vez que la alimentacion se restablezca.

El dispositivo AirSense 10 posee un sensor de luz que ajusta el brillo de la pantalla de acuerdo con la
iluminacion en la sala.

Detencion del tratamiento
1. Quitese la mascarilla.

2. Pulse el botén Inicio/Detencion o, si la opcidon SmartStart esté activada, el tratamiento se detendra
automaticamente tras unos segundos.

Infor. Sueno ahora le proporciona un resumen de su sesion de tratamiento.
Horas de uso: indica el nUmero de horas de tratamiento que recibié en la
Ultima sesion.

— Ajuste de mascarilla: indica lo bien que se sell6 la mascarilla.

de uso

7:15

© Buen ajuste de la mascarilla.
Ajuste de

mascarilla

e . Necesita un ajuste, consulte Ajuste de mascarilla.

Humidifica. e

Humidifica.: indica si el humidificador esta funcionando correctamente.
© Humidificador en funcionamiento.
. Es posible que el humidificador no funcione correctamente; péngase en contacto con el

proveedor de asistencia sanitaria.

Si asfi lo ha configurado el proveedor de asistencia sanitaria, también vera:
Eventos por hora: indica el nimero de apneas e hipopneas experimentadas por hora.

Mas informacion: gire el botén para desplazarse hacia abajo con el fin de ver mas datos detallados
sobre el uso.
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Modo de ahorro de energia

El dispositivo AirSense 10 registra los datos de su tratamiento. Para que este transmita los datos al
proveedor de asistencia sanitaria, no lo desenchufe. Sin embargo, puede pasarlo al modo de ahorro
de energia para ahorrar electricidad.

Para pasar al modo de ahorro de energia:

e Pulse y mantenga pulsado el botén Inicio/Detencién durante tres segundos.
La pantalla se apagara.

Para salir del modo de ahorro de energia:

e Pulse el botén Inicio/Detencion una vez.
Apareceré la pantalla Inicio.

Mis opciones

El proveedor de asistencia sanitaria ha configurado el dispositivo AirSense 10 de acuerdo con sus
necesidades, pero es posible que desee realizar pequefos ajustes para que su tratamiento resulte
més comodo.

Resalte Mis opciones y pulse el boton para ver la
configuracion actual. A partir de aqui, podré personalizar
sSus opciones.

D?)

Inicio
< Inicio

T. rampa Auto

Nivel Humedad 4

Mis opciones

Masc Nasal
Ejec. ajuste masc. >
Modao avidn Apag

Infor. Suernc

T. rampa

El tiempo de rampa, disefado para que el inicio del tratamiento sea mas cémodo, es el periodo
durante el cual la presién aumenta desde una presion inicial baja hasta la presion de tratamiento
prescrita.

Puede desactivar el tiempo de rampa o configurarlo en Apagado, entre 5 y 45 minutos, o en Auto. Si
el tiempo de rampa esta configurado en Auto, el dispositivo detectara cuando se ha quedado dormido
y luego aumentara la presién automaticamente hasta la presion de tratamiento prescrita.

Mis opciones El Para ajustar el tiempo de rampa:

< Inicio — 1. En Mis opciones, gire el botén para resaltar
T. rampa Auto : T. rampay, a continuacion, pulse el botén.
Nivel Humedad 4 ) 2. Gire el botén para ajustar el tiempo de rampa en su

( . . g . ,

: 2‘” configuracion preferida y pulse el botén para guardar
Masc Nasal .

el cambio.

Ejec. ajuste masc. >

Modo avién Apag




Nivel Humedad

El humidificador humedece el aire y esta disefado para hacer que el tratamiento sea mas cémodo. Si
tiene la nariz o la boca secas, aumente la humidificacién. Si hay humedad en la mascarilla, reduzca la
humidificacion.

Puede configurar Nivel Humedad en Apagado o entre 1y 8, donde 1 es el ajuste de humedad més
bajo y 8 es el ajuste de humedad mas alto.

Mis opciones . Mis opciones Bl Para ajustar el nivel de humedad:

< Inicio : 1. En Mis opciones, gire el botdn para resaltar Nivel
Mivel Humedad L ., .
T G Humedad vy, a continuacién, pulse el botén.

2. Gire el botdn para ajustar el nivel de humedad y

pulse el botén para guardar el cambio.
Masc Nasal

Ejec. ajuste masc. >

Modo avién Apag

Si sigue teniendo la nariz o la boca secas, o humedad en la mascarilla, considere la posibilidad de usar
el tubo de aire caliente ClimateLineAir. El ClimateLineAir junto con Climate Control permite un
tratamiento mas comodo.

Ajuste de mascarilla

La opcién Ajuste de mascarilla esta disefada para ayudarle a valorar e identificar las posibles fugas de
aire alrededor de su mascarilla.

Para verificar el ajuste de mascarilla:

1. Coloque la mascarilla al paciente segun se describe en el manual del usuario
de la mascarilla.

2. En Mis opciones, gire el botén para resaltar Ejec. ajuste masc. vy, a
continuacion, pulse el botén.
El dispositivo empezaréa a insuflar aire.

3. Ajuste la mascarilla, la almohadilla de la mascarilla y el arnés hasta que
obtenga un resultado Bueno.

Para detener Ajuste de mascarilla, pulse el botdn o el botén Inicio/Detencién. Si no consigue una
buena hermeticidad de la mascarilla, hable con su proveedor de asistencia sanitaria.

Mas opciones
Existen algunas opciones del dispositivo que puede personalizar.

Alivio de presién* Si estéa activada la opcion Alivio de presion, puede que le resulte mas facil
exhalar. Esto puede ayudarle a acostumbrarse al tratamiento.

SmartStart* Si estd activada la opcion SmartStart, el tratamiento se inicia automaticamente
al respirar con la mascarilla. Si se quita la mascarilla, se detendra
automaticamente tras unos segundos.

* Cuando la haya activado el proveedor de asistencia sanitaria.
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Cuidado de su dispositivo

Es importante que limpie con regularidad el dispositivo AirSense 10 para asegurarse de que recibe un
tratamiento 6ptimo. Las secciones siguientes le ayudaran en el desmontaje, la limpieza, la
comprobacién y el montaje de nuevo del dispositivo.

A\ ADVERTENCIA

Limpie con regularidad el conjunto de tubos, el humidificador y la mascarilla para recibir un
tratamiento 6ptimo y prevenir el crecimiento de gérmenes que pueden afectar adversamente
su salud.

Desmontaje

f.l\

1. Sostenga el humidificador por la parte superior e inferior, presiénelo con suavidad y tire hacia
afuera del equipo.

2. Abra el humidificador y deseche el agua que pueda quedar.
3. Sostenga el manguito del tubo de aire y tire suavemente de él hacia afuera del dispositivo.

4. Sostenga el manguito del tubo de aire y la pieza pivotante de la mascarilla, y sepérelos con
cuidado.

Limpieza

Deberé limpiar el dispositivo como se describe una vez a la semana. Consulte el manual del usuario
de la mascarilla para obtener instrucciones detalladas sobre la limpieza de la mascarilla.

1. Lave el humidificador y el tubo de aire en agua tibia con un detergente suave.

2. Enjuague a fondo el humidificador y el tubo de aire y déjelos secar alejados de la luz solar directa o
del calor.

3. Limpie el exterior del dispositivo con un pafo seco.



Notas:

¢ El humidificador puede lavarse en un lavavaijillas en el ciclo delicado o para cristal (rejilla superior
solamente). No debera lavarse a temperaturas superiores a 65 °C.

o No lave el tubo de aire en una lavadora ni en un lavavajillas.

o Vacie el humidificador a diario y limpielo a fondo con un pafio desechable limpio. Déjelo secar al
aire alejado de la luz solar directa o del calor.

Comprobacién

Debera comprobar con regularidad que el humidificador, el tubo de aire y el filtro de aire no presenten
danos.

1. Compruebe el humidificador:
e Cambielo si presenta fugas o esté agrietado, nublado o agujereado.
e Cambielo si la junta esté agrietada o rasgada.

e Limpie los depdsitos de polvo blanco con una solucién a base de una parte de vinagre normal
diluido en 10 partes de agua.

2. Compruebe el tubo de aire y cdmbielo si detecta agujeros, rasgaduras o grietas.

3. Compruebe el filtro de aire y cdmbielo cada seis meses como minimo. Cdmbielo mas a menudo si
hay agujeros u obstrucciones por suciedad o polvo.

Para cambiar el filtro de aire:

1. Abra la cubierta del filtro de aire y retire el filtro de aire antiguo.
El filtro de aire no es lavable ni reutilizable.

2. Coloque un nuevo filtro de aire sobre la cubierta del filtro de aire y ciérrela.
Asegurese de que el filtro de aire esté instalado siempre para evitar que el agua y el polvo entren
en el dispositivo.

Montaje de nuevo
Cuando el humidificador y el tubo de aire estén secos, podra volver a montar las piezas.
1. Conecte firmemente el tubo de aire a la salida de aire de la parte posterior del dispositivo.

2. Abra el humidificador y llénelo con agua a temperatura ambiente hasta la marca de nivel maximo
de agua.

3. Cierre el humidificador e insértelo en el lateral del dispositivo.
4. Conecte firmemente el extremo libre del tubo de aire a la mascarilla montada.
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Datos de tratamiento

El dispositivo AirSense 10 registra los datos del tratamiento para usted y el proveedor de asistencia
sanitaria, de modo que puedan ver y realizar cambios en el tratamiento en caso necesario. Los datos
se registran y, posteriormente, se transfieren al proveedor de asistencia sanitaria por via inaldmbrica,
si hay una red inaldmbrica disponible, o mediante una tarjeta SD.

Transmision de datos

El dispositivo AirSense 10 incluye un sistema de comunicacion inaldmbrica integrado, de modo que
los datos del tratamiento pueden transmitirse al proveedor de asistencia sanitaria para mejorar la
calidad de su tratamiento. Esta es una funcién opcional que solo estara disponible si elige beneficiarse
de ella'y si hay una red inaldmbrica disponible. También permite que su proveedor de asistencia
sanitaria actualice la configuracién del tratamiento de forma mas oportuna o actualice el software de
SU equipo para garantizar que recibe el mejor tratamiento posible.

Los datos normalmente se transmiten una vez detenido el tratamiento. Para asegurarse de que los
datos se transfieran, deje conectado el equipo a la red eléctrica en todo momento y asegurese de que
no esté en Modo avion.

Notas:

e Es posible que los datos del tratamiento no se transmitan si lo utiliza fuera del pais o de la region
en los que lo adquirio.

e La comunicacion inaldmbrica depende de la disponibilidad de la red.
e Los dispositivos con comunicacién inaldmbrica pueden no estar disponibles en todas las regiones.

Tarjeta SD

Una forma alternativa de transmitir los datos del tratamiento al proveedor de asistencia sanitaria es
mediante la tarjeta SD. Es posible que el proveedor de asistencia sanitaria le solicite que envie la
tarjeta SD por correo o que se la lleve. Cuando asi se lo indigue el proveedor de asistencia sanitaria,
extraiga la tarjeta SD.

No retire la tarjeta SD del dispositivo cuando la luz SD esté parpadeando, porgue se estan escribiendo
datos a la tarjeta.

Para extraer la tarjeta SD:

1. Abra la cubierta de la tarjeta SD.

2. Empuije la tarjeta SD hacia dentro para que salga. Retire la tarjeta SD del dispositivo.
Coloque la tarjeta SD en la carpeta protectora y enviela al proveedor de asistencia sanitaria.

Para mas informacion sobre la tarjeta SD, consulte la carpeta protectora de la tarjeta SD que se
suministra con el dispositivo.

Nota: La tarjeta SD no debera utilizarse para ningun otro propdsito.
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Viajes

Puede llevar consigo el dispositivo AirSense 10 donde quiera que vaya. Solo debe tener esto en
mente:

o Utilice la bolsa de transporte suministrada para evitar dafios en el equipo.

o Vacie el humidificador y empéaquelo por separado en la bolsa de transporte.

e Asegurese de que dispone del cable de alimentacién adecuado para la regién a la que viaja. Para
mas informacion sobre cémo adquirirlo, péngase en contacto con su proveedor de asistencia
sanitaria.

o Si estd utilizando una bateria externa, deberé apagar el humidificador para maximizar la vida de la
bateria. Para ello, gire el Nivel Humedad a Apag.

Viajes en avidn
Puede llevar su dispositivo AirSense 10 en la cabina del avion como equipaje de mano. Los
dispositivos médicos no cuentan para el limite de equipaje de mano.

Puede utilizar el dispositivo AirSense 10 en un avién, ya que cumple los requisitos de la Direccién

Federal de Aviacién (FAA). Puede descargar cartas de conformidad con el transporte aéreo de

www.resmed.com e imprimirlas.

Cuando utilice el dispositivo en un avion:

e Asegurese de que el humidificador esté completamente vacio e insertado en el equipo. El
dispositivo no funcionara si el humidificador no esté insertado.

e Active Modo avion.

Mis opcianes Mis opciones 28 Para activar el Modo avioén:

1. En Mis opciones, gire el botdn para resaltar Modo
avion y, a continuacion, pulse el boton.

< Inicio
Mado avién
T. rampa Auto

< Cancelar

2. Gire el botén para seleccionar Ence vy, a continuacion,
pulse el botén para guardar el cambio.
Se mostraré el icono del Modo avién »- en la parte
superior derecha de la pantalla.

Nivel Humedad 4

Masc Nasal

Ejec. ajuste masc. >

Modo avidn Apag

A\ ATENCION

No utilice el equipo con agua en el humidificador en un avién, ya que existe peligro de inhalar
agua durante una turbulencia.
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Solucién de problemas

Si tiene problemas, consulte los temas de solucién de problemas siguientes. Si no puede solucionar
el problema, péngase en contacto con el proveedor de asistencia sanitaria o ResMed. No intente abrir

el dispositivo.

Solucion de problemas general

Problema/causa posible

Solucién

Hay una fuga de aire alrededor de mi mascarilla.

Es posible que la mascarilla esté mal ajustada.

La nariz se me seca o tapona.

Es posible que el nivel de humedad esté establecido en un
valor muy bajo.

Asegurese de que la mascarilla esté bien ajustada. Consulte
el manual del usuario de la mascarilla para conocer las
instrucciones de ajuste o utilice la funcién de ajuste de
mascarilla (Ajus masc) para comprobar el ajuste y la junta de
la mascarilla.

Ajuste el nivel de humedad.

Si dispone de un tubo de aire caliente ClimateLineAir,
consulte el manual del usuario de ClimateLineAir.

Se forman gotas de agua sobre mi nariz, en la mascarilla y en el tubo de aire.

Es posible que el nivel de humedad se haya establecido en
un valor muy alto.

Mi boca esta muy seca e incomoda.

Es posible que se esté escapando aire de la boca.

Ajuste el nivel de humedad.

Si dispone de un tubo de aire caliente ClimateLineAir,
consulte el manual del usuario de ClimateLineAir.

Aumente el nivel de humedad.

Es posible que necesite un barbuquejo para mantener la boca
cerrada 0 una mascarilla facial.

La presion del aire en mi mascarilla parece demasiado alta (parece que recibo demasiado aire).

Es posible que la rampa esté desactivada.

Utilice la opcion T. rampa.

La presion del aire en mi mascarilla parece demasiado baja (parece que no recibo suficiente aire).

Es posible que la rampa esté en curso.

Mi pantalla esta apagada.

Es posible que la retroiluminacién de la pantalla esté
apagada. Se apaga autométicamente después de un breve
periodo de tiempo.

Es posible que la alimentacién no esté conectada.

Espere a que la presion del aire aumente o desactive T.
rampa.

Pulse Inicio o el botén para volver a encenderla.

Conecte la fuente de alimentacion y asegtrese de que el
enchufe esté completamente insertado.



Problema/causa posible

Solucién

He detenido el tratamiento, pero el dispositivo sigue insuflando aire.

El dispositivo se esté enfriando.

Mi humidificador presenta una fuga

Es posible que el humidificador no esté montado
correctamente.

El'humidificador puede estar dafiado o agrietado.

El dispositivo insufla una pequefia cantidad de aire para
evitar la condensacién en el tubo de aire. Se detendra
automéaticamente tras 30 minutos.

Compruebe que no haya dafios y vuelva a montar el
humidificador correctamente.

Péngase en contacto con el proveedor de asistencia sanitaria
para que la cambie.

Los datos de mi tratamiento no se han enviado al proveedor de asistencia sanitaria.

Es posible que la cobertura inalémbrica sea deficiente.

Se mostrard el icono de No hay conexion inalémbrica l
en la parte superior derecha de la pantalla. No hay ninguna
red inaldmbrica disponible.

El dispositivo podria estar en el Modo avién.

La transferencia de datos no esta activada para su
dispositivo.

La pantalla y los botones parpadean.

La actualizacion de software estd en progreso.

Asegurese de que el dispositivo se cologue donde haya
cobertura (esto es, en su mesa de cabecera, no en un cajén o
en el suelo).

La cobertura es buena cuando se muestran todas las barras
del icono de intensidad de la sefal inaldmbrica .|I||; si se
muestra un menor nimero de barras, la cobertura es
deficiente.

Asegurese de que el dispositivo se cologue donde haya
cobertura (esto es, en su mesa de cabecera, no en un cajén o
en el suelo).

Si se le indica que lo haga, envie la tarjeta SD a su proveedor
de asistencia sanitaria. La tarjeta SD también contiene los
datos de su tratamiento.

Desactive el Maodo avién; consulte Viajar en avion.

Consulte sus parametros con su proveedor de atencion
médica.

La actualizacién de software toma aproximadamente 10
minutos en completarse.

Mensajes del dispositivo

Mensaje del dispositivo/causa posible

Solucién

Fuga elevada detectada: conecte cubeta de agua o ponga tapa lateral

Es posible que el humidificador no esté insertado
correctamente.

Es posible que la junta del humidificador no se haya
insertado correctamente.

Fuga elevada detectada: conecte el tubo

Es posible que el tubo de aire no esté conectado
correctamente.

Asegurese de que el humidificador esté insertado
correctamente.

Abra el humidificador y asegurese de que la junta se haya
insertado correctamente.

Asegurese de que el tubo de aire esté firmemente conectado
en ambos extremos.
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Mensaje del dispositivo/causa posible

Solucién

Es posible que la mascarilla esté mal ajustada.

Tubo obstruido: reviselo

Es posible que el tubo de aire esté obstruido.

Asegurese de que la mascarilla esté bien ajustada. Consulte
el manual del usuario de la mascarilla para conocer las
instrucciones de ajuste o utilice la funcion de ajuste de
mascarilla (Ajus masc) para comprobar el ajuste y la junta de
la mascarilla.

Examine el tubo de aire y elimine todas las obstrucciones.
Pulse el botén para borrar el mensaje y luego pulse
Inicio/Detencién para reiniciar el equipo.

Error tarjeta SD, retirela y pulse Inicio para iniciar tratamiento

Es posible que la tarjeta SD no esté insertada
correctamente.

Extraiga y vuelva a insertar la tarjeta SD.

Tarj de sélo lectura, retirela, desbloquee y vuelva a introd SD

Es posible que el interruptor de la tarjeta SD esté en la
posicién de blogueo (solo lectura).

Error de sistema, consulte manual del usuario, Error 004

Es posible que el dispositivo se haya dejado en un entorno

caliente.

Es posible que el filtro del aire esté bloqueado.

Es posible que el tubo de aire esté obstruido.

Es posible que haya agua en el tubo de aire.

Cambie el interruptor de la tarjeta SD de la posicion de
bloqueo a la posicion de desbloqueo ™) y luego vuelva
a insertarla.

Déjelo enfriar antes de volver a usarlo. Desconecte la fuente
de alimentacién y luego vuelva a conectarla para reiniciar el
dispositivo.

Compruebe el filtro del aire y sustittyalo si hay obstrucciones.
Desconecte la fuente de alimentacion y luego vuelva a
conectarla para reiniciar el dispositivo.

Examine el tubo de aire y elimine todas las obstrucciones.
Pulse el botén para borrar el mensaje y luego pulse
Inicio/Detencién para reiniciar el equipo.

Extraiga el agua del tubo de aire. Desconecte la fuente de
alimentacion y luego vuelva a conectarla para reiniciar el
dispositivo.

Todos los demas mensajes de error, por ejemplo: Error de sistema, consulte manual del usuario, Error 0XX

Se ha producido un error irrecuperable en el dispositivo.

Péngase en contacto con el proveedor de asistencia sanitaria.
No abra el dispositivo.




Montaje de nuevo de las piezas

Algunas piezas del dispositivo estan disefiadas para soltarse con facilidad con el fin de evitar que las
piezas o el dispositivo resulten dafiados. Puede volver a montarlas con facilidad como se describe a

continuacion.

Para insertar la junta del humidificador:

1. Cologue la junta en la tapa.
2. Presione hacia abajo a lo largo de todos los bordes de la junta hasta que quede colocada
firmemente en su sitio.

Para volver a montar la tapa del humidificador:

1. Inserte un lateral de la tapa en el orificio pivotante de la base.
2. Deslice el otro lateral hacia abajo por el borde hasta que encaje en su sitio.
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A\ ADVERTENCIA

Asegurese de que dispone el tubo de aire, de modo que no se enrosque alrededor de la
cabeza o el cuello.

Revise a menudo los cables, incluidos los de alimentacion, y la fuente de alimentacion por si
presentan dafos o signos de desgaste. Si se observan danos, deje de utilizar el dispositivo y
reemplacelo.

Mantenga el cable de alimentacion alejado de superficies calientes.

Si advierte cambios inexplicables en el rendimiento del dispositivo, si estd emitiendo
sonidos inusuales, si el dispositivo o la fuente de alimentacién se cayeron o sometieron a un
trato inadecuado o si la carcasa esta rota, interrumpa su utilizacidon y pongase en contacto
con su proveedor de asistencia sanitaria o centro de servicio técnico de ResMed.

No abra ni modifique el dispositivo. No hay dentro piezas que el usuario pueda reparar. Las
reparaciones y el servicio técnico deberan realizarse solamente por un agente de servicio de
ResMed autorizado.

Peligro de electrocucion. No sumerja en agua el dispositivo, la fuente de alimentacion ni el
cable de alimentacion. Si se derraman liquidos dentro del dispositivo o sobre este,
desenchufelo y deje que se sequen las piezas. Desenchufe siempre el dispositivo antes de
limpiarlo y asegurese de que todas las piezas estén secas antes de enchufarlo de nuevo.

No debe utilizarse oxigeno suplementario mientras se esta fumando o en presencia de una
llama expuesta.

Antes de encender el suministro de oxigeno, asegurese siempre de que el dispositivo esté
encendido y de que se esté generando flujo de aire. Antes de apagar el dispositivo, apague
siempre el suministro de oxigeno para que el oxigeno no utilizado no se acumule dentro de
la carcasa del dispositivo y cree un riesgo de incendio.

No realice ninguna tarea de mantenimiento mientras el equipo esté funcionando.

El dispositivo no se debe utilizar junto a otro equipo ni montado encima o debajo de él. Si
dicha proximidad o el hecho de que esté montado encima o debajo de otro equipo fuera
necesario, el dispositivo debera ser observado para verificar que funciona con normalidad
en la configuracion en la que sera utilizado.

No se recomienda el uso de accesorios distintos a los especificados para el dispositivo.
Podrian causar un aumento de las emisiones o una disminucion de la inmunidad del
dispositivo.

Compruebe regularmente el filtro antibacteriano en busca de signos de humedad u otros
contaminantes, especialmente durante la nebulizaciéon o humidificacién. De lo contario,
podria aumentar la resistencia del sistema respiratorio.

A\ ATENCION

Utilice solo piezas y accesorios ResMed con el dispositivo. Las piezas que no son ResMed
podrian reducir la efectividad del tratamiento o danar el dispositivo.

Con este dispositivo, utilice Unicamente mascarillas con ventilacion recomendadas por
ResMed o por el médico practicante. La colocacion de la mascarilla cuando el dispositivo no
insufla aire puede hacer que se vuelva a inhalar el aire exhalado. Asegurese de que los
orificios de ventilacién de la mascarilla se mantienen libres y no estan obstruidos para
mantener el flujo de aire fresco hacia el interior de la mascarilla.

Tenga cuidado de no colocar el dispositivo en un lugar donde pueda chocarse contra algo o
alguien o donde alguien pueda tropezarse con el cable de alimentacion.

Si se obstruye el tubo y/o la entrada de aire del dispositivo mientras esta funcionando, este
podria sobrecalentarse.

Asegurese de que el area alrededor del dispositivo esté seca y limpia, y de que no haya nada
(por ejemplo, prendas de vestir o ropa de cama) que pueda bloquear la entrada de aire o
cubrir la fuente de alimentacion.



¢ No coloque el dispositivo de costado, ya que podria entrar agua en él.
e La configuracién incorrecta del sistema podria provocar una lectura incorrecta de la presiéon
de la mascarilla. Asegurese de que el sistema esté correctamente configurado.

* No utilice blanqueadores, cloro, alcohol ni soluciones aromaticas, jabones humectantes o
antibacterianos, ni aceites aromaticos para limpiar el equipo, el humidificador o el tubo de
aire. Estas soluciones pueden causar dafnos o afectar al rendimiento del humidificador y
reducir la vida util de los productos. La exposicion al humo, incluido el de un cigarrillo, el de
un puro o el de una pipa, asi como al ozono u otros gases, puede dahar el dispositivo. La
garantia limitada de ResMed no cubrira los danos ocasionados por todo lo citado
anteriormente.

e Si utiliza el humidificador, coloque siempre el dispositivo en una superficie nivelada que
esté por debajo de su cabeza para que la mascarilla y el tubo de aire no se llenen de agua.

e Deje que el humidificador se enfrie durante diez minutos antes de manipularlo para que el
agua se enfrie y asegurese de que el humidificador no esté demasiado caliente para tocarlo.

e Asegurese de que el humidificador esté vacio antes de transportar el equipo.

Nota: En caso de que se produzcan incidentes graves relacionados con este dispositivo, debe
comunicérselo a ResMed vy a la autoridad competente de su pais.

Especificaciones técnicas
Las unidades se expresan en cm H20 y hPa. 1 cm H20 equivale a 0,98 hPa.

Fuente de alimentacion de 90 W

Intervalo de entrada de CA: 100-240V, 50-60 Hz, 1,0-1,5 A, clase Il
115V, 400 Hz, 1,5 A, clase Il (nominal para uso en un avion)
Salida de CC: 24N — — — 375A
Consumo eléctrico habitual: 53 W (57 VA)
Consumo méximo de electricidad: 104 W (108 VA)
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento: De +5°Ca+35°C

Nota: El flujo de aire para la respiracion generado por este
dispositivo terapéutico puede alcanzar una temperatura
superior a la ambiente. El dispositivo sigue siendo seguro en
condiciones de temperatura ambiente extrema (40 °C).

Humedad de funcionamiento: Del 10 % al 95 % de humedad relativa sin condensacion

Altitud para el funcionamiento: Nivel del mar a 2591 m; intervalo de presién del aire de
1013 hPa a 738 hPa

Temperatura de almacenamiento y transporte: De -20 °C a +60 °C

Humedad de almacenamiento y transporte: Del 5 % al 95 % de humedad relativa sin condensacion

Compatibilidad electromagnética

El dispositivo AirSense 10 cumple con todos los requisitos pertinentes en cuanto a compatibilidad electromagnética (CEM) de
acuerdo con la IEC 60601-1-2:2014 para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. Se recomienda mantener
los dispositivos de comunicacién méviles a 1 m de distancia del dispositivo como minimo.

Se puede encontrar informacion relativa a las emisiones e inmunidad electromagnéticas de este dispositivo ResMed en
www.resmed.com/downloads/devices

Clasificacion: EN 60601-1:2006/A1:2013
Clase Il (aislamiento doble), tipo BF, proteccion contra el ingreso IP22.
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Sensores

Sensor de presion: Situado internamente en la salida del dispositivo, tipo de
presién manométrica analégica, de 0 a 40 cm H20 (de O a
40 hPa)

Sensor de flujo: Situado internamente en la entrada del dispositivo, tipo de

flujo de masa digital, de -70a +180 L/min

Presion maxima de estado constante suministrada con una sola situacién de fallo
El dispositivo se apagara en caso de una sola situacion de fallo si la presién de estado constante supera:
30 cm H:0 (30 hPa) durante mas de 6 s 0 40 cm H,0 (40 hPa) durante méas de 1s.

Sonido

Nivel de presién medido de acuerdo con la I1SO 80601-2-70:2015 (modo CPAP):

SlimLine: 25 dBA con incertidumbre de 2 dBA
Estandar: 25 dBA con incertidumbre de 2 dBA
SlimLine o Estandar y humidificacion 27 dBA con incertidumbre de 2 dBA
Nivel de potencia medido de acuerdo con la ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP):

SlimLine: 33 dBA con incertidumbre de 2 dBA
Estandar: 33 dBA con incertidumbre de 2 dBA
SlimLine o Estandar y humidificacion 35 dBA con incertidumbre de 2 dBA

Valores de emisién de ruido de nimero doble declarados, conforme a la 1ISO 4871:1996.

Fisicas: dispositivo y humidificador

Dimensiones (alto x ancho x largo): 116 mm x 255 mm x 150 mm

Salida de aire (conforme con la norma 1SO 5356-1:2015): 22 mm

Peso (dispositivo y humidificador lavable): 1248 g

Construccion de la carcasa: Termopldstico de ingenierfa ignifuga

Capacidad de agua: Hasta la linea de llenado méaximo 380 ml

Humidificador lavable, material: Plastico moldeado por inyeccion, acero inoxidable y junta de
silicona

Temperatura

Méxima de la placa calefactora: 68 °C

Valor de corte: 74°C

Temperatura maxima de gas: <41°C

Filtro de aire

Estandar: Material: Fibra no tejida de poliéster
Arrestancia media: >75 % para polvo de ~7 micras

Hipoalergénico: Material: Fibras de polipropileno y acrilico en el soporte de
polipropileno

Eficiencia: >98 % para polvo de ~7-8 micras; >80 % para
polvo de ~0,5 micras
Uso en avién
ResMed confirma que el dispositivo cumple con los requisitos de la Direccién Federal de Aviacién (FAA) (RTCA/DO-160,
seccion 21, categorfa M) para todas las fases de viaje aéreo.
Madulo inaldmbrico
Tecnologia usada: 4G, 3G, 2G

Se recomienda que el dispositivo esté a una distancia minima de 2 cm del cuerpo durante su funcionamiento. No
corresponde a mascarillas, tubos o accesorios. Es posible que la tecnologia no esté disponible en todas las regiones.



Declaracion de conformidad (Declaracion de conformidad con la Directiva sobre los equipos

radioeléctricos) c

ResMed declara que el dispositivo AirSense 10 (modelos 370xx o 371xx) cumple los requisitos esenciales y otras
disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/UE (RED). En Resmed.com/productsupport encontrara un ejemplar de la
Declaracién de conformidad.

Los equipos radioeléctricos 2G funcionan con las bandas de frecuencia y con la potencia de radiofrecuencia maxima
siguientes:

GSM 850/900: 35dBm

GSM 1800/1900: 32dBm

Este dispositivo 4G puede usarse en todos los paises europeos, sin restriccion alguna.
Todos los dispositivos de ResMed tienen la clasificacion de dispositivos médicos en virtud de la Directiva relativa a los

Productos Sanitarios. Todas las etiquetas del producto y materiales impresos en los que figure c €0123 se refierenala
Directiva 93/42/CEE del Consejo, incluida la enmienda a la Directiva relativa a los Productos Sanitarios (2007/47/CE).

Intervalo de presion de funcionamiento

AutoSet, AutoSet For Her, CPAP: De 4220 cm H.0 (de 4 a 20 hPa)
Oxigeno suplementario
Flujo maximo: 4 1/min
Trayecto de flujo neumatico
1 2 3 4 1. Sensor de flujo
2. Ventilador
3. Sensor de presion
4. Masc

5. Tubo de aire

6. Humidificador

g 7 6 & 7. Dispositivo

8. Filtro de entrada

Vida prevista

Dispositivo, fuente de alimentacion: 5 afos
Humidificador lavable: 2,5 afios
Tubo de aire: 6 meses
General

Se prevé que el paciente utilice el equipo.

Rendimiento del humidificador

Presion de la % de salida de HR % de salida de HR Salida nominal del sistema HA', BTPS?
mascarilla al17°Cde a22°Cde
c¢m H20 (hPa) temperatura temperatura
ambiente ambiente
Parametro 4 Parametro 8 Parametro 4 Parametro 8
4 85 100 6 >10
10 85 100 6 >10
20 85 90 6 >10

"HA: humedad absoluta en mg/I
2 BTPS: temperatura corporal y presion saturada
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Tubo de aire

Tubo de aire Material Longitud Diametro interior
ClimateLineAir Componentes eléctricos y de plastico flexible 2m 15mm
ClimateLineAir Oxy Componentes eléctricos y de plastico flexible 1,9m 19 mm
SlimLine Pléstico flexible 1.8m 15 mm
Estandar Plastico flexible 2m 19mm

Valor de corte de la temperatura del tubo de aire caliente: <41 °C

Notas:

o Elfabricante se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.

o Elextremo con conector eléctrico del tubo de aire caliente solo es compatible con la salida de aire en el extremo del
equipo y no debe conectarse a la mascarilla.

o No utilice tubos de aire antiestaticos o conductores de electricidad.

e Los ajustes de temperatura y humedad relativa que se muestran no representan valores medidos.

Valores visualizados

Valor Rango Resolucion del valor mostrado
Sensor de presion en la salida de aire:

Presion de la mascarilla 4-20 cm H,0 (de 4 a 20 hPa) 0,1 cm H20 (0,1 hPa)

Valores derivados del flujo:

Fuga 0-120 I/min 11/min

Valor Precision

Medicién de presion':

Presion de la mascarilla? +[0,5 cm H20 (0,5 hPa) + 4 % del valor medido]

Flujo y valores derivados del flujo':

Flujo +6 I/min o 10 % de lectura, la que sea mayor, a un flujo positivo de 0 a 150 I/min
Fuga? +12 1/min 0 20 % de lectura, la que sea mayor, de 0-60 |/min

" Los resultados se expresan en STPD (temperatura y presion estandar, seco).
ZLa precision puede reducirse por la presencia de fugas, oxigeno suplementario, volimenes corrientes <100 ml o ventilacién minuto <3 I/min.

3 Precision de la medicion verificada segtn la norma EN SO 10651-6:2009 para dispositivos de soporte de ventilacion para uso domiciliario
(figura 101 y tabla 101) usando flujos de ventilacion nominales de mascarillas ResMed.

Incertidumbre del sistema de medida
De acuerdo con la norma IS0 80601-2-70:2015, la incertidumbre de medida del equipo de prueba del fabricante es:

Para medidas del flujo +1,51/mino+2,7 % de la lectura (lo que sea mayor)
Para medidas del volumen (< 100 ml) +5mlo6 % de la lectura (lo que sea mayor)

Para medidas del volumen (> 100 ml) +20ml o3 % de la lectura (lo que sea mayor)

Para medidas de la presion estatica +0,15 cm H20 (hPa)

Para medidas de la presion dindmica +0,27 cm H:0 (hPa)

Para medidas del tiempo +10ms

Nota: Las exactitudes indicadas en la norma ISO 80601-2-70:2015 y los resultados de las pruebas proporcionados en este
manual para estos articulos ya incluyen la incertidumbre de medida pertinente de la tabla anterior.

Precisién de la presion
Variacion maxima de la presion estatica a 10 cm H20 (10 hPa) de acuerdo con IS0 80601-2-70:2015

Tubo de aire Estandar Tubo de aire SlimLine
Sin humidificacion +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa) +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa)
Con humidificacion +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa) +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa)
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Variacion méaxima de la presion dinamica de acuerdo con IS0 80601-2-70:2015

Dispositivo sin humidificacién y tubo de aire Estandar /dispositivo con humidificacién y tubo de aire Estandar

Presion [cm H20 (hPa)] 10 RPM 15 RPM 20 RPM
4 05/05 05/05 08/08
8 05/05 05/05 08/08
12 05/05 05/05 08/08
16 05/05 05/05 08/08
20 05/05 05/05 08/08
Dispositivo sin humidificacion y tubo de aire SlimLine/dispositivo con humidificacion y tubo de aire SlimLine
Presion [cm H20 (hPa)] 10 RPM 15 RPM 20 RPM
4 05/05 05/05 08/08
8 05/05 05/05 08/08
12 05/05 05/05 08/08
16 05/05 05/05 08/08
20 05/05 05/05 08/08

Flujo (maximo) a presiones establecidas

Los siguientes valores se miden de acuerdo con la norma ISO 80601-2-70:2015 en el extremo del tubo de aire especificado:

Presion

cm H:0 (hPa)
4
8
12
16
20

Resistencia al flujo

AirSense 10y
Estandar

I/min
180
168
157
144
131

AirSense 10,
humidificaciény

Estandar
I/min

143

135

136

134

123

En esta tabla se muestra la resistencia al flujo del tubo de aire:

Al flujo (L/min) con una
presion de 20 cm H,0

Tubo de aire
Estandar
SlimLine
ClimateLineAir

ClimateLineAir Oxy

Distensibilidad

30
15
30
15
30
15
30
15

En esta tabla se muestra la distensibilidad del tubo de aire:
Distensibilidad (cm H20/L/min) con una presion de 60 cm H20
Tubo de aire con codo

Tubo de aire

Estandar

SlimLine
ClimateLineAir
ClimateLineAir Oxy

1,074
0,467

AirSense 10y
SlimLine

I/min
162
151
140
128
117

AirSense 10,

humidificacién y

ClimateLineAir

I/min
151
142
135
121
109

Resistencia al flujo (cm H20/L/min)
Tubo de aire con codo

0,006
0,005
0,008
0,006

Solo tubo de aire

0,005
0,004
0,007
0,006
0,011
0,008
0,004
0,002

Solo tubo de aire

1,056
0,454
0,482
0,729
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Simbolos
Los siguientes simbolos podrian aparecer en el producto o en el envase.

@ Lea las instrucciones antes de usar el producto. A Indica una advertencia o precaucion. Dl Siga
las instrucciones antes del uso. d Fabricante. Representante autorizado europeo.

@ Codigo de lote. IE Numero de catélogo. @ Numero de serie. @ Numero del
dispositivo. d) Encendido / apagado. Q Peso del dispositivo. P22 Protegido frente a objetos del
tamano de un dedo y frente al goteo de agua cuando se inclina hasta 15 grados con respecto a la

orientacion especificada. — — — Corriente continua. EI Pieza aplicada tipo BF. E Equipo Clase Il.

- o= ol
.g Limites de humedad. )( Limites de temperatura. (("i]*’ Radiacién no ionizante. @ Logotipo de

control de la contaminacion de China 1. @@ Logotipo de control de la contaminacion de China 2.

Rx Unlv Solo bajo prescripcién facultativa (en los EE. UU., la ley federal exige que estos dispositivos
los vendan Unicamente médicos o por orden de estos). _A_)\M Nivel maximo de agua.

sy Utilice solo agua destilada. @ Altitud para el funcionamiento. L‘h@' Limitacion de presion

atmosférica. @ Cumple con RTCA DO-160 seccién 21, categoria M. Fecha de fabricacion.

22% Inhibidor de alarma. @ Importador. Dispositivo médico.

Consulte el glosario de simbolos en ResMed.com/symbols.
|

= Informacién medioambiental

Este dispositivo debe eliminarse por separado, no como residuo municipal sin clasificar. Para eliminar
su dispositivo, debe hacer uso del sistema adecuado de recogida, reutilizacién o reciclaje que haya
disponible en su regién. El uso de estos sistemas de recogida, reutilizaciéon o reciclaje tiene por objeto
reducir la presién sobre los recursos naturales e impedir que sustancias peligrosas danen el medio
ambiente.

Si necesita informacién sobre estos sistemas de eliminacién, péngase en contacto con la
administracion de residuos de su localidad. El simbolo de cubo de basura tachado le invita a usar
estos sistemas de eliminacién. Si necesita informacion para la recogida y eliminacion de su dispositivo
de ResMed, pongase en contacto con su oficina de ResMed o su distribuidor local, o visite
www.resmed.com/environment.

Servicio técnico

El dispositivo AirSense 10 esta indicado para proporcionar un funcionamiento seguro y fiable cuando
se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas por ResMed. ResMed recomienda dejar la
revision y el servicio técnico del dispositivo AirSense 10 en manos de un centro de servicio técnico de
ResMed autorizado si observa cualquier sefal de desgaste o le preocupa algun aspecto del
funcionamiento del dispositivo. Aparte de esto, los productos no deberian requerir servicio técnico ni
revision en general durante su vida prevista.
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Garantia limitada

ResMed Pty Ltd (en adelante ‘ResMed’) garantiza que su producto de ResMed no presentara
defectos materiales ni de fabricacion a partir de la fecha de compra durante el plazo especificado a
continuacion.

Producto Plazo de la garantia

o Sistemas de mascarilla (incluye armazén de la mascarilla, almohadilla, arnés y 90 dias
tubos)—excluyendo dispositivos de un solo uso

o Accesorios—excluyendo dispositivos de un solo uso
e Sensores de pulso digital tipo flexible
e Cubetas de agua de humidificador

o Baterias para usarse en sistemas de ResMed que funcionan con baterfas internasy ~ 6 meses
externas

e Sensores de pulso digital tipo clip 1 afio
o Mddulos de datos de dispositivos CPAP y binivel

o QOximetros y adaptadores de oximetros de dispositivos CPAP y binivel

o Humidificadores y cubetas de agua lavables de humidificador

o Dispositivos de control del ajuste de la dosis

e Dispositivos CPAP, binivel y de ventilacion (incluidas unidades de suministro 2 afnos
eléctrico externas)

e Accesorios de la baterfa

o Dispositivos portatiles de diagnéstico/deteccion

Esta garantia solo es vélida para el comprador inicial. No es transferible.

Si el producto falla en condiciones de utilizacién normales durante el periodo de garantia, ResMed
reparard o reemplazard, siguiendo su propio criterio, el producto defectuoso o cualquiera de sus
piezas.

La garantia limitada no cubre: a) cualquier dafo causado como resultado de una utilizacién indebida,
abuso, modificacién o alteracion del producto; b) reparaciones llevadas a cabo por cualquier
organizacién de servicio que no haya sido expresamente autorizada por ResMed para efectuar dichas
reparaciones; c) cualquier dano o contaminacién debidos a humo de cigarrillo, pipa, puro u otras
fuentes de humo; d) cualquier dafio causado por la exposicién al ozono, al oxigeno activado o a otros
gases; y e) cualquier dafo causado por agua derramada sobre un dispositivo electrénico o en su
interior.

La garantia queda anulada si el producto se vende o revende fuera de la region de compra original.
Para los productos adquiridos en paises de la Unién Europea (UE) o de la Asociacién Europea de Libre
Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), la palabra «regién» hace referencia a la UE y a la EFTA.

Las reclamaciones de garantia con respecto a productos defectuosos deben ser realizadas por el
consumidor original en el punto de compra.

Esta garantia revoca el resto de garantias expresas o implicitas, incluidas las garantias implicitas de
comerciabilidad o idoneidad para un propdsito en particular. Hay regiones y estados que no permiten
que se establezcan limitaciones sobre la duracién de una garantia implicita, por lo que es posible que
lo que precede no sea aplicable en su caso.

ResMed no se responsabilizard de ningun dafno incidental o emergente que se reclame como
resultado de la venta, la instalacion o el uso de cualquier producto de ResMed. Algunas regiones o
estados no permiten la exclusion ni la limitacion de los danos incidentales o emergentes, por lo que
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es posible que lo que precede no sea aplicable en su caso.

Esta garantia le otorga derechos juridicos especificos, y es posible que usted tenga otros derechos
que pueden variar de una region a otra. Para obtener mas informacién sobre los derechos que le
otorga esta garantia, pongase en contacto con el distribuidor de ResMed o con la oficina de ResMed
de su region.

Visite ResMed.com para consultar la informacion mas reciente de la garantia limitada de ResMed.

Otra informacion

Si tiene preguntas o necesita informacion adicional sobre como usar el dispositivo, péngase en
contacto con su proveedor de atencién sanitaria.

%



PORTUGUES

Boas-vindas
A AirSense™ 10 AutoSet™ for Her é um dispositivo de ajuste automatico da pressao topo de gama.

A aviso
e Antes de utilizar o dispositivo, leia este manual na integra.
e Utilize o dispositivo de acordo com a utilizagcao pretendida indicada neste manual.

e As recomendacoes dadas pelo médico que fez a prescricao devem ser ter prioridade em
relacao as informacoes fornecidas neste manual.

Indicacoes de utilizacao

AirSense 10 AutoSet for Her

O dispositivo de auto-ajuste AirSense 10 AutoSet for Her estd indicado para o tratamento da Apneia
Obstrutiva do Sono (AOS) em doentes do sexo feminino que pesem mais de 30 kg. Destina-se a ser
utilizado no domicilio e hospitais.

O humidificador destina-se a utilizacdo num Unico paciente em ambiente domiciliar e a reutilizagdo
num ambiente hospitalar/institucional.

Beneficios clinicos

O beneficio clinico da terapia por CPAP consiste na reducdo de apneias, hipopneias e sonoléncia,
além da melhoria da qualidade de vida.

O beneficio clinico da humidificacdo consiste na reducédo dos efeitos secundarios associados a
pressao positiva nas vias aéreas.

Contra-indicacoes

A terapia por pressao positiva das vias aéreas podera ser contra-indicada em certos doentes que
sofram das seguintes patologias:

e doenca bolhosa do pulmao grave

e pneumotorax

e tensao arterial patologicamente baixa

e desidratacao

o fuga de liquido cefalorraquidiano, traumatismo ou cirurgia craniana recentes.
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Efeitos adversos

Devera informar o seu médico assistente no caso de sentir uma dor invulgar no peito, cefaleia intensa
ou um agravamento da falta de ar. No caso de haver uma infeccdo aguda no aparelho respiratério
superior, podera ser necessario interromper o tratamento temporariamente.

Os seguintes efeitos secundarios poderdo ocorrer durante o tratamento com o dispositivo:
e secura do nariz, boca ou garganta

e hemorragia nasal

e sensacdo de inchaco

e mal-estar no ouvido ou seio perinasal

e irritacéo nos olhos

e erupcdes cutaneas.

Breve descricao

O AirSense 10 inclui:

e Dispositivo

o Humificador HumidAir™ (se fornecido)

e Tubagem de ar

e Fonte de alimentacao

e Bolsa de transporte

e (Cartdo SD (ndo esta disponivel em todos os dispositivos).

Contacte o seu prestador de cuidados para saber a gama de acessérios disponiveis para utilizacdo
com o dispositivo, incluindo:

e Tubagem de ar (aquecida e nao aquecida): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAir Oxy,
standard

e Tampa lateral para utilizacdo sem o humidificador
o Filtro: Filtro hipoalergénico, filtro standard

e Conversor CC/CC Air10™

e Leitor de cartoes SD

e Adaptador de oximetro Air10

e Adaptador USB Air10

e Power Station Il

e Tubagem angulada Air10.



Sobre o seu dispositivo

Humidificador HumidAir
Ecra

Saida de ar
Tampa do filtro de ar
Entrada de alimentacao Tampa do adaptador

Numero de série e nimero do dispositivo

A W N -
0 N O o

Tampa do cartdo SD

Acerca do painel de controlo

Prima para iniciar/parar a terapia.
|I| Botao iniciar/parar Prima e mantenha premido durante trés segundos para
entrar no modo de poupanga de energia.

Rode para navegar no menu e prima para seleccionar uma

- . opgao.
Botéo rotativo ) - . )
Rode para ajustar uma opgéo seleccionada e prima para
guardar a sua alteragao.

Botao Inicio Prima para regressar ao ecra Inicio.

Poderéo ser apresentados icones diferentes no ecrd em diferentes alturas, que incluem:

A Tempo rampa l||| Intensidade do sinal sem fios (verde)
]
Tempo rampa Auto |l||| Transferéncia sem fios nao activada (cinzento)
o Humidade l@ Nenhuma ligacdo sem fios
599 Humidificador a aquecer ,). Modo Avigo
AAA

;,I# Humidificador a arrefecer
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Montagem

i Al {1

> €

/\ PRECAUCAO

Nao encha excessivamente o humidificador, pois pode entrar 4gua no dispositivo e na
tubagem de ar.

1.
2.

Coloque o dispositivo numa superficie nivelada estavel.

Ligue o conector de alimentacédo a parte traseira do dispositivo. Ligue uma extremidade do cabo
de alimentacao a fonte de alimentacdo e a outra extremidade a tomada da rede eléctrica.

Ligue a tubagem de ar firmemente & saida de ar situada na traseira do dispositivo.

Abra o humidificador e encha-o com dgua até a marca do nivel méximo de agua.
Néao encha o humidificador com &gua quente.

. Feche o humidificador e insira-o na parte lateral do dispositivo.
. Ligue a extremidade livre da tubagem de ar com firmeza a mascara montada.

Consulte o manual do utilizador da mascara para obter informacdes detalhadas.

As mascaras recomendadas estdo disponiveis em www.resmed.com.



Iniciar a terapia

1. Cologue a sua mascara.

2. Prima o botao iniciar/parar ou respire normalmente se a opgcao SmartStart™ estiver activada.
Sabera que a terapia esta ligada quando o ecra Relat. Sono for apresentado.

Relat. Sono A pressao de tratamento actual € mostrada a verde.

Durante o tempo de rampa, a pressdo aumenta gradualmente e vera um ciclo

- de rotacdo. Depois de a pressao de tratamento prescrita ser alcangada, todo o
Pressao 12.0-20.0 , R ,
~ circulo ficara verde.

4.0

59
&4

O ecraé ficard automaticamente preto apds um curto periodo de tempo. Podera premir Inicio ou o
botao rotativo para voltar a ligd-lo. Se a corrente for interrompida durante a terapia, o dispositivo
reiniciara automaticamente a terapia quando a energia for reposta.

O dispositivo AirSense 10 tem um sensor de luz que ajusta o brilho do ecra com base na iluminacao
da divisao.

Parar a terapia

1. Retire a sua mascara.

2. Prima o botéo iniciar/parar ou, caso a opgao SmartStart esteja activada, a terapia parara
automaticamente apds alguns segundos.

O Relat. Sono fornece-lhe um resumo da sua sessao de terapia.

Horas de utilizacao — indica o nimero de horas de terapia que recebeu na
Ultima sesséo.

— Vedacao da mascara— indica qudo bem a méscara esta vedada:

de utilizacao

7:15

© Boa vedacao da mascara.
Vedagao da
mascara

e . Precisa de ajuste, consulte Ajuste Masc.

Humidifica. e

Humidifica.— indica se o seu humidificador esta a funcionar correctamente:
© O humidificador esta a funcionar.

. O humidificador podera estar avariado, contacte o seu prestador de cuidados.

Se definido pelo seu prestador de cuidados, podera também ver:
Eventos por hora— indica 0 niUmero de apneias e hipopneias sentidos por hora.
Mais informagoes— rode o botao rotativo para ver mais dados sobre pormenores da utilizagao.
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Modo de poupanca de energia

O seu dispositivo AirSense 10 regista os seus dados da terapia. Para poder transmitir os dados ao seu
prestador de cuidados de saude, nao deveré desligar o dispositivo. Contudo, poderé colocé-lo em
modo de poupanca de energia para poupar electricidade.

Para entrar no modo de poupanca de energia:

e Prima e mantenha premido o botao iniciar/parar durante trés segundos.
O ecré fica preto.

Para sair do modo de poupanca de energia:

e Prima uma vez o botao iniciar/parar.
E apresentado o ecra Inicio.

Minhas opcoes
O seu dispositivo AirSense 10 foi configurado para as suas necessidades pelo seu prestador de
cuidados, mas podera desejar fazer pequenos ajustes para tornar a sua terapia mais confortavel.

Realce Minhas Opgoes e prima o botao rotativo para
ver as suas definicdes actuais. A partir daqui, podera
personalizar as suas opcoes.

al Minhas Opgoes
E < Inicio
Tempo rampa Auto
I:Il:l >

Humidade 4

Minhas Opgdes

Méscara Nasal
Ajuste de méascara >
Modo Aviao Desl

Relat. Scno

Tempo de rampa

Concebido de forma a tornar o inicio da terapia mais confortavel, o tempo de rampa é o periodo
durante o qual a pressdo aumenta desde uma pressao inicial baixa até a pressao de tratamento
prescrita.

Podera definir o seu tempo de rampa para Desl, 5 a 45 minutos ou Auto. Quando o Tempo rampa
estiver definido como Auto, o dispositivo detectard quando adormeceu e depois aumentara
automaticamente a pressao até a pressao de tratamento prescrita.

Minhas Opgoes . Minhas Opgoes : Para ajustar o tempo de rampa:

< Inicio e — 1. Em Minhas Opgdes, rode o botéo rotativo para
Tempo rampa  Auto realcar Tempo rampa e, em seguida, prima o botéo

Humidade 4 rotativo.

2. Rode o botéao rotativo para ajustar o tempo de rampa
para a definicdo preferida e prima o botao rotativo
Ajuste de mascara > para guardar a alteracéo.

Méscara [ EEE]

Modo Aviao Desl




Humidade

O humidificador humedece o ar e foi concebido para tornar a terapia mais confortavel. Se estiver a
ficar com o nariz ou a boca secos, aumente a humidade. Se estiver a ficar com alguma humidade na
sua mascara, reduza a humidade.

Pode definir a Humidade como Desl ou entre 1 e 8, sendo 1 a configuracado de humidade mais baixa e
8 a configuracdo de humidade mais alta.

Minhas Opgoes . Minhas Opgoes . Para ajustar o nivel de humidade:

< Inicio T e 1. Em Minhas Opgodes, rode o botéo rotativo para
n 2 . . . ~
TR A A realcar Humidade e, em seguida, prima o botao

rotativo.

2. Rode o botao rotativo para ajustar o nivel de

humidade e prima o botdo rotativo para guardar a
Ajuste de méscara > alteracao.

Méscara [ EEE]

Modo Aviao Desl

Se continuar a ficar com o nariz ou a boca secos, ou com humidade na sua mascara, considere utilizar
um tubo de ar aguecido ClimateLineAir. O ClimateLineAir, em conjunto com o Climate Control,
fornece uma terapia mais confortavel.

Ajuste mascara

O Ajuste Masc foi concebido para ajuda-lo(a) a avaliar e a identificar possiveis fugas de ar em volta da
Sua mascara.

Para verificar o Ajuste Mascara:
1. Coloque a méscara tal como € descrito no respectivo manual do utilizador.
2. Em Minhas Opc¢oes, rode o botéo rotativo para realgar Ajuste de mascara

e, em seguida, prima o botéo rotativo.
O dispositivo comeca a expelir ar.

3. Ajuste a méascara, a almofada da méscara e o arnés até ter um resultado
Bom.

Para parar o Ajuste Masc, prima o botao rotativo ou o botéo iniciar/parar. Se nao for capaz de obter
uma boa vedacédo da mascara, fale com o seu prestador de cuidados.

Mais opcoes
Existem mais algumas opcdes no seu dispositivo que podera personalizar.

Alivio de Pressao Quando a opcao Alivio de Pressao estiver activa, podera ser mais facil expirar.
Isto podera ajudar a habituar-se a terapia.

SmartStart* Quando a opcao SmartStart esta activa, a terapia comecga automaticamente
quando respira através da mascara. Quando retira a mascara, para
automaticamente apos alguns segundos.

*Quando activada pelo seu prestador de cuidados.
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Cuidar do seu dispositivo

E importante limpar regularmente o seu dispositivo AirSense 10 para se certificar de que recebe a
terapia ideal. As secgbes seguintes ajudam-no com a desmontagem, limpeza, verificacao e
remontagem do seu dispositivo.

A aviso

Limpe regularmente o conjunto de tubagem, o humidificador e a mascara para receber uma
terapéutica ideal e evitar o crescimento de germes que podem afectar a sua saude.

Desmontagem

1. Segure no humidificador em cima e em baixo, pressione-o suavemente e puxe-o para fora do
dispositivo.

2. Abra o humidificador e elimine a dgua restante.
3. Segure a peca de encaixe da tubagem de ar e puxe-a com cuidado, retirando-a do dispositivo.

4. Segure a peca de encaixe da tubagem de ar e a peca giratdria da méscara e, em seguida,
separe-as com cuidado.

Limpeza

Deverd limpar o dispositivo semanalmente, conforme descrito. Consulte o manual do utilizador da
maéascara para obter informacdes detalhadas sobre a limpeza da sua méscara.

1. Lave o humidificador e a tubagem de ar em &gua morna e detergente suave.

2. Enxagle bem o humidificador e a tubagem de ar e deixe secar, ao abrigo da luz solar directa e/ou
do calor.

3. Limpe o exterior do dispositivo com um pano seco.



Notas:

O humidificador pode ser lavado numa magquina de lavar loiga no ciclo para artigos delicados ou de
vidro (apenas no cesto superior). Nao deve ser lavado a temperaturas superiores a 65 °C.

Né&o lave a tubagem de ar numa maquina de lavar loica ou numa maquina de lavar.

Esvazie o humidificador diariamente e limpe-o bem com um pano limpo e descartavel. Deixe secar
ao abrigo da luz solar directa e/ou do calor.

Verificacao

Devera examinar regularmente o humidificador, a tubagem de ar e o filtro de ar para verificar se
apresentam algum dano.

1.

Examine o humidificador:
e Substitua-a se apresentar fugas ou tiver fendas, manchas ou estiver picada.
e Substitua-a se a vedagao estiver rachada ou rasgada.

e Limpe quaisquer depdsitos de pd branco utilizando uma solugdo com uma parte de vinagre e
10 partes de &gua.

Examine a tubagem de ar e substitua-a se existirem orificios, rasgdes ou fendas.

Examine o filtro de ar e substitua-o pelo menos a cada seis meses. Aumente a frequéncia de
substituicdo caso existam orificios ou obstrucdes por sujidade ou pd.

Para substituir o filtro de ar:

. Abra a tampa do filtro de ar e retire o filtro de ar antigo.

O filtro de ar nao é lavavel nem reutilizavel.

Cologue um novo filtro de ar sobre a tampa do filtro de ar e, em seguida, feche-o.
Certifique-se sempre de que o filtro de ar estd bem ajustado para impedir a entrada de dgua e
poeiras no dispositivo.

Remontagem
Quando o humidificador e a tubagem de ar estiverem secos, podera remontar as pecas.

1.
2.

Ligue a tubagem de ar firmemente & saida de ar situada na traseira do dispositivo.

Abra o humidificador e encha-o com dgua a temperatura ambiente até a marca do nivel maximo de
agua.

Feche o humidificador e insira-o na parte lateral do dispositivo.

4. Ligue a extremidade livre da tubagem de ar com firmeza a mascara montada.
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Dados da terapia

O seu AirSense 10 dispositivo regista os seus dados terapéuticos para si e para o seu prestador de
cuidados para que possa visualiza-los e fazer alteragbes a sua terapia, se necessario. Os dados séo
registados e transferidos a seguir para o seu prestador de cuidados por uma ligacdo sem fios, caso
exista alguma rede sem fios disponivel, ou através de um cartdo SD.

Transmissao de dados

O seu AirSense 10 dispositivo tem funcionalidade de comunicacao sem fios, para que os seus dados
terapéuticos possam ser transmitidos ao seu prestador de cuidados para melhorar a qualidade do seu
tratamento. Esta funcionalidade é opcional e sé estara disponivel se optar pelo seu usufruto e no caso
de existir uma rede sem fios disponivel. Também permite ao seu prestador de cuidados atualizar as
suas configuracbdes de terapia mais atempadamente ou atualizar o software do seu dispositivo para
garantir que recebe a melhor terapia possivel.

Os dados sédo habitualmente transmitidos depois de a terapia ter sido interrompida. Para garantir que
os seus dados sao transferidos, deixe sempre o seu dispositivo ligado a corrente elétrica e
certifigue-se de que nao esta no Modo Aviao.

Notas:

o Os dados da terapia poderao nao ser transmitidos se utilizar o dispositivo fora do pais ou regiao de
compra.

e A comunicacao sem fios depende da disponibilidade de rede.
¢ Podem néao existir dispositivos com comunicacdo sem fios disponiveis em todas as regioes.

Cartao SD

Uma forma alternativa de transferir os seus dados da terapia ao seu prestador de cuidados € através
de um cartdo SD. O seu prestador de cuidados pode pedir-lhe para enviar o cartdo SD pelo correio ou
pessoalmente. Quando Ihe for pedido pelo seu prestador de cuidados, retire o cartdo SD.

N&o remova o cartdo SD do dispositivo quando a luz do SD estiver a piscar, pois estdo a ser gravados
dados no cartéo.

Para remover o cartao SD:

1. Abra a tampa do cartdo SD.

2. Empurre o cartdo SD para o libertar. Retire o cartdo SD do dispositivo.
Coloque o cartdo SD na pasta protectora e envie-o para o seu prestador de cuidados.



Para obter mais informacdes sobre o cartdo SD, consulte a pasta protectora do cartdo SD fornecida
com o dispositivo.

Nota: O cartdo SD nao deve ser utilizado para nenhum outro fim.

Viagens

Poderd levar o seu dispositivo AirSense 10 para onde quer que va. Tenha em atencédo o seguinte:
o Utilize a bolsa de transporte fornecida para evitar danos no dispositivo.

e Esvazie o humidificador e embale-o separadamente na bolsa de transporte.

o Certifique-se de que tem o cabo de alimentagdo adequado para a regido para a qual vai viajar. Para
obter mais informacgbes sobre a compra, contacte o seu prestador de cuidados.

o Se estiver a utilizar uma bateria externa, devera desligar o humidificador de forma a maximizar a
vida Util da bateria. Faca-o colocando Humidade em Desl.

Viajar de aviao
O seu dispositivo AirSense 10 pode ser levado a bordo como bagagem de méao. Os dispositivos
meédicos ndo sdo considerados no seu limite de bagagem de mao.

Podera utilizar o seu dispositivo AirSense 10 num avidao uma vez que cumpre os requisitos da
Autoridade Federal da Aviacao Civil nos EUA (FAA). As cartas de conformidade com viagens aéreas
podem ser transferidas e impressas a partir de www.resmed.com.

Quando utilizar o dispositivo num aviao:

o Certifigue-se de que o humidificador esté totalmente vazio e inserido no seu dispositivo. O
dispositivo ndo funcionard sem o humidificador inserido.

e Ligue o Modo Aviao.

Minhas Opgoes : Minhas Opgaes Bl Para ligar o Modo Aviao:
< Inicio e 1. Em Minhas Opgodes, rode o botéo rotativo para
"odo {s ] - . . -~
Tempo rampa  Auto realcar Modo Aviao e, em seguida, prima o botdo
€ Cancelar rotativo
Humidade 4 | :
2. Rode o botao rotativo para seleccionar Lig e, em
seguida, prima o botao rotativo para guardar a
Ajuste de méscara > alteragéo.
Modo Aviao O icone do Modo Aviao » é apresentado no canto

superior direito do ecra.

/\ PRECAUCAO

Nao utilize o dispositivo com agua no humidificador num aviao devido ao risco de inalagao de
agua durante turbuléncia.
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Deteccao e resolucao de problemas

Se tiver algum problema, consulte os seguintes topicos de deteccao e resolucao de problemas. Se
nao conseguir resolver o problema, contacte o seu prestador de cuidados ou a ResMed. Nao tente
abrir o dispositivo.

Deteccgao e resolucao de problemas gerais

Problema/Causa possivel Solugdo

Fuga de ar em volta da minha mascara

A méscara poderé estar incorrectamente ajustada. Certifique-se de que a méscara esté correctamente adaptada.
Consulte o manual do utilizador da méscara para obter
instrucdes sobre o ajuste ou utilizar a fungdo Ajust Mésc para
verificar qudo bem a méscara estd ajustada a face.

Estou a ficar com o nariz seco ou obstruido
A humidade poderé estar muito baixa. Ajuste da humidade.

Se tiver um tubo de ar aquecido ClimateLineAir, consulte o
manual do utilizador do ClimateLineAir.

Estou a ficar com goticulas de 4gua no meu nariz, na mascara e na tubagem de ar
A humidade poderé estar definida para um valor muito Ajuste da humidade.

elevado. ) ) ) o
Se tiver um tubo de ar aquecido ClimateLineAir, consulte o

manual do utilizador do ClimateLineAir.

A minha boca estd muito seca e desconfortavel
Poderd estar a sair ar pela sua boca. Aumente o nivel de humidade.

Podera necessitar de uma correia para 0 queixo para manter a
sua boca fechada ou de uma mascara facial.

A pressao de ar na minha mascara parece estar muito elevada (sinto que estou a receber muito ar)
A funcdo Rampa podera estar desligada. Utilize a opgao Tempo rampa.

A pressao de ar na minha mascara parece estar muito baixa (sinto que nao estou a receber ar suficiente)

A fungdo Rampa podera estar em curso. Aguarde pelo aumento da pressao de ar ou desligue o Tempo
rampa.

0 meu ecra esta preto

A'luz de fundo no ecra poderd ter-se desligado. A luz Prima Inicio ou o botdo rotativo para voltar a ligé-la.
desliga-se automaticamente apds um curto periodo de

tempo.

A alimentagdo podera ndo estar ligada. Ligue a fonte de alimentacdo e certifique-se de que a ficha

esta totalmente inserida.



Problema/Causa possivel

Solugdo

Parei a terapia, mas o dispositivo continua a expelir ar

0 dispositivo esta a arrefecer.

0 meu humidificador tem uma fuga

0 humidificador pode ndo estar correctamente montado.

0 humidificador pode ter danos ou fendas.

0 dispositivo expele uma pequena quantidade de ar de modo
a evitar a condensacao na tubagem de ar. Parara
automaticamente apds 30 minutos.

Verifique se apresenta danos e volte a montar correctamente
o0 humidificador.

Contacte o seu prestador de cuidados para obter uma
substituigdo.

Os dados da minha terapia nao foram enviados para o meu prestador de cuidados

0 sinal sem fios pode ser fraco.

0 icone de inexisténcia de ligagao sem fios @l s
apresentado no canto superior direito do ecra. Ndo esta
disponivel nenhuma rede sem fios.

0 dispositivo pode estar no Modo Avido.

A transferéncia de dados para o seu equipamento nao estéa
activada.

0 meu ecré e os botdes estdo a piscar

Actualizagdo do software em curso.

Certifique-se de que o dispositivo esté colocado num local
onde haja sinal (isto &, na sua mesa-de-cabeceira e ndo numa
gaveta ou no chdo).

0 fcone de intensidade do sinal sem fios atll indica um bom
sinal quando forem mostradas todas as barras e um sinal
fraco quando forem mostradas menos barras.

Certifique-se de que o dispositivo esta colocado num local
onde haja sinal (isto &, na sua mesa-de-cabeceira e ndo numa
gaveta ou no chao).

Se tiver instrugdes para tal, envie o cartdo SD para o0 seu
prestador de cuidados. O cartdo SD também contém os seus
dados da terapia.

Para desligar o Modo Avido, consulte Viajar de avido.

Fale com o seu prestador de cuidados acerca das suas
definicdes.

A actualizagao do software demora aproximadamente 10
minutos a concluir.

Mensagens do dispositivo

Mensagem do dispositivo/Causa possivel

Solugdo

Fuga alta detectada; verif. cuba de 4gua, vedacao da cuba ou cobertura lat.

0 humidificador pode ndo estar correctamente inserido.

A vedagdo do humidificador podera ndo ter sido
correctamente inserida.

Fuga alta detectada, ligue a tubagem

A tubagem de ar pode ndo estar devidamente ligada.

Certifique-se de que o humidificador esté correctamente
inserido.

Abra o humidificador e certifique-se de que a vedagao foi
correctamente inserida.

Certifique-se de que a tubagem de ar esta ligada com firmeza
em ambas as extremidades.
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Mensagem do dispositivo/Causa possivel Solugdo

A méscara poderé estar incorrectamente ajustada. Certifique-se de que a mascara esta correctamente adaptada.
Consulte o manual do utilizador da mascara para obter
instrucdes sobre o ajuste ou utilizar a fungdo Ajust Masc para
verificar qudo bem a mascara estd ajustada a face.

Tubagem obstruida; verifique a tubagem

A tubagem de ar podera estar obstruida. Examine a tubagem de ar e retire eventuais obstrugdes. Prima
0 botdo rotativo para limpar a mensagem e depois prima o
botdo iniciar/parar para reiniciar o dispositivo.

Erro no cartdo SD; retire o cartdo e prima Inicio para comegar a terapia

0 cartdo SD podera ndo estar correctamente inserido. Retire e volte a inserir o cartdo SD.

Cartao apenas de leitura. Remova, destrave e reinsira o cartdo SD

0 interruptor do cartao SD podera estar na posigao Desloque o interruptor do cartdo SD da posigao bloqueada I
bloqueada (apenas de leitural. para a posicao destravada M e, em seguida, reinsira o
cartdo.

Falha do sistema, consulte o0 manual do utilizador, Erro 004

0 dispositivo foi deixado num ambiente quente. Deixe arrefecer antes de voltar a utilizar. Desligue o cabo
eléctrico e volte a liga-lo para reiniciar o dispositivo.

O filtro de ar poderé estar obstruido. Examine o filtro de ar e substitua-o se existir alguma
obstrugdo. Desligue o cabo eléctrico e volte a ligé-lo para
reiniciar o dispositivo.

A tubagem de ar poderé estar obstruida. Examine a tubagem de ar e retire eventuais obstrugdes. Prima
0 botdo rotativo para limpar a mensagem e depois prima o
botdo iniciar/parar para reiniciar o dispositivo.

Poderé existir dgua na tubagem de ar. Esvazie a 4gua da tubagem de ar. Desligue o cabo eléctrico e
volte a ligd-lo para reiniciar o dispositivo.

Todas as outras mensagens de erro como, por exemplo: Falha do sistema, consulte o manual do utilizador,
Erro 0XX

Ocorreu um erro irrecuperavel no dispositivo. Contacte o seu prestador de cuidados. N&o abra o dispositivo.




Remontagem de pecas

Algumas pecas do seu dispositivo foram concebidas para sairem facilmente de modo a evitar
danificar outras pegas ou o dispositivo. Poderéa facilmente voltar a monté-las conforme se descreve a
seguir.

Para inserir a vedacao do humidificador:

1. Cologue a vedacgao na tampa.

2. Pressione para baixo, ao longo de todos os bordos da vedacéo, até que esteja firmemente
colocada.

Para remontar a tampa do humidificador:

1. Insira um lado da tampa no orificio pivé da base.

2. Faca deslizar o outro lado para baixo, ao longo da aresta até que encaixe no devido lugar com um
estalido.
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A aviso

Certifique-se de que dispde a tubagem de ar de modo a que nao se enrole em torno da
cabeca ou pescoco.

Inspecione regularmente os cabos elétricos, os cabos e a fonte de alimentacao quanto a
danos ou sinais de desgaste. Interromper o uso e substituir em caso de danos.

Mantenha o cabo elétrico afastado de superficies quentes.

Se detectar alteracoes inexplicaveis no desempenho do dispositivo, se este fizer sons
invulgares, se o dispositivo ou a fonte de alimentacao cairem ou forem mal manuseados ou
se o dispositivo se partir, interrompa a sua utilizacao e contacte o Centro de Assisténcia
Técnica da ResMed.

Nao abra nem modifique o dispositivo. Nao existem pegas dentro do mesmo que possam
ser reparadas pelo utilizador. As reparagdes e operagoes de manutengao s6 deverao ser
efectuadas por um agente de assisténcia autorizado da ResMed.

Esteja atento ao perigo de electrocussao. Nao mergulhe o dispositivo, a fonte de
alimentacdo ou o cabo eléctrico em dgua. Em caso de derrame de liquidos para dentro ou
sobre o dispositivo, desligue o dispositivo e deixe as pecas secar. Desligue sempre o
dispositivo antes de o limpar e certifique-se de que todas as pegas estao secas antes de o
voltar a ligar.

O oxigénio suplementar nao deve ser utilizado enquanto estiver a fumar ou na presenca de
uma chama.

Certifique-se sempre de que o dispositivo esta ligado e que é gerado fluxo de ar antes de
ligar a fonte de oxigénio. Desligue sempre a fonte de oxigénio antes de desligar o
dispositivo, para impedir a acumulacao de oxigénio nao usado dentro do invélucro do
dispositivo e a criagao de risco de incéndio.

Nao realize quaisquer tarefas de manutencao enquanto o dispositivo estiver a funcionar.

O dispositivo nao deve ser utilizado em cima, por baixo ou na proximidade de outro
equipamento. Se for necessario utilizar o dispositivo em cima, por baixo ou na proximidade
de outro equipamento, deve verificar-se o correcto funcionamento do mesmo com o tipo de
configuragao a ser usada.

Nao se recomenda a utilizagcao de outros acessoérios além daqueles especificados para o
dispositivo. Estes poderao resultar num aumento de emissdes ou na diminuicao da
imunidade do dispositivo.

Inspecione regularmente o filtro antibacteriano quanto a sinais de humidade ou de outros
contaminantes, particularmente durante a nebulizagdo ou humidificagao. Caso nao o faga,
pode ocorrer aumento da resisténcia do sistema a respiragao.

/\ PRECAUCAO

Utilize apenas pegas ou acessorios ResMed com o dispositivo Pegas nao pertencentes a
ResMed podem reduzir a eficacia do tratamento e/ou danificar o dispositivo.

Utilize apenas mascaras ventiladas recomendadas pela ResMed ou pelo médico que
prescreveu este dispositivo. A colocacao da mascara sem o dispositivo estar a expelir ar
podera resultar na reinalagao de ar exalado. Certifique-se de que os orificios de ventilagcao
da mascara sao mantidos desobstruidos e ndo bloqueados para manter o fluxo de ar fresco
para a mascara.

Coloque o dispositivo de maneira a que nao seja possivel derruba-lo acidentalmente e
assegure-se de que o cabo eléctrico nao é colocado de maneira a que faga alguém tropecar.
A obstrugao da tubagem de ar e/ou da entrada de ar do dispositivo durante o funcionamento
podera causar o sobreaquecimento do dispositivo.

Certifique-se de que a area em torno do dispositivo esta seca e limpa e livre de quaisquer

objectos (ex., roupas ou roupa de cama) que possam bloquear a entrada de ar ou cobrir a
fonte de alimentacéo.



¢ Nao ponha o dispositivo de lado, uma vez que a dgua podera entrar dentro do dispositivo.

e A configuragao incorrecta do sistema pode resultar numa leitura de pressao da mascara
incorrecta. Certifique-se de que o sistema esta correctamente configurado.

o Nao utilize lixivia, solucoes a base de cloro, alcool ou aromaticas, nem sabdes hidratantes
ou antibacterianos ou 6leos perfumados na limpeza do dispositivo, do humidificador ou da
tubagem de ar. Estas solugoes podem causar danos ou afectar o desempenho do
humidificador e reduzir a vida util dos produtos. A exposicao a fumo, incluindo de cigarro,
charuto ou cachimbo, bem como ozono ou outros gases, pode danificar o dispositivo. Os
danos causados por qualquer um dos elementos anteriores nao estao cobertos pela garantia
limitada da ResMed.

e Se utilizar o humidificador, coloque sempre o dispositivo numa superficie nivelada em
posicao inferior a sua cabeca para impedir que a mascara e a tubagem de ar se encham de
agua.

e Deixe o humidificador arrefecer durante dez minutos antes de o manusear, para permitir que
a dgua arrefeca e para garantir que o humidificador nao estd demasiado quente ao toque.

e Verifique se o humidificador esta vazio antes de transportar o dispositivo.

Nota: Em caso de incidentes graves que possam ocorrer relacionados com este dispositivo, 0s
mesmos devem ser reportados a ResMed e a entidade competente no seu pais.
Especificacoes técnicas

As unidades sao expressas em cm H20 e hPa. 1 cm H20 é equivalente a 0,98 hPa.

Fonte de alimentac&o de 90 W

Intervalo de entrada de CA: 100-240V, 50-60 Hz 1,0-1,5 A, Classe Il
115V, 400 Hz, 1,5 A, Classe Il (nominal para utilizagdo em
avido)

Saida de CC: 24N — — — 375A

Consumo de energia tipico: 53 W (57 VA)

Consumo de energia de pico: 104 W (108 VA)

Condigdes ambientais

Temperatura de funcionamento: +b°Ca+35°C

Nota: A temperatura do fluxo de ar para respiragao
produzido por este dispositivo terapéutico pode ser superior a
temperatura ambiente. O dispositivo permanece seguro em
situagdes de temperatura ambiente extremas (40 °C).

Humidade de funcionamento: Humidade relativa de 10% a 95%, sem condensagdo

Altitude de funcionamento: Nivel do mar a 2,591 m; intervalo da pressdo atmosférica
1013 hPa a 738 hPa

Temperatura de armazenamento e transporte: -20°Ca+60°C

Humidade de armazenamento e transporte: Humidade relativa de 5% a 95%, sem condensagao

Compatibilidade electromagnética

0 AirSense 10 encontra-se em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade electromagnética (EMC) aplicaveis
de acordo com a norma IEC 60601-1-2:2014, para areas residenciais, comerciais e de indUstria leve. Recomenda-se que o0s
dispositivos de comunicagdo mével sejam mantidos a uma distancia minima de 1 m do dispositivo.

Pode encontrar informagdes relativas a imunidade e emissdes electromagnéticas deste dispositivo ResMed em
www.resmed.com/downloads/devices

Classificacdo: EN 60601-1:2006/A1:2013
Classe Il (isolamento duplo), Tipo BF, protecdo contra entrada IP22.
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Sensores

Sensor de pressao: Localizado internamente na saida do dispositivo, tipo de
medicdo de pressao analégica, 0 a 40 cm H20 (0 a 40 hPa)
Sensor de fluxo: Localizado internamente na entrada do dispositivo, tipo de

fluxo de massa digital, -70a+180 I/min

Pressdo maxima de estado estavel com falha (inica
0 dispositivo encerrara na presenca de uma falha tnica se a pressao do estado estavel exceder:
30 cm H0 (30 hPa) durante mais de 6 segundos ou 40 cm H0 (40 hPa) durante mais de 1 segundo.

Som

Nivel de pressao medido de acordo com a norma 1SO 80601-2-70:2015 (modo CPAP):

SlimLine: 25 dBA com incerteza de 2 dBA
Standard: 25 dBA com incerteza de 2 dBA
SlimLine ou Standard e humidificagao: 27 dBA com incerteza de 2 dBA
Nivel de poténcia medido de acordo com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP):

SlimLine: 33 dBA com incerteza de 2 dBA
Standard: 33 dBA com incerteza de 2 dBA
SlimLine ou Standard e humidificagao: 35 dBA com incerteza de 2 dBA

Valores declarados de emissao sonora expressos por um nimero de dois digitos em conformidade com a ISO 4871:1996.

Fisicas — dispositivo e humidificador

Dimensdes (A x L x C): 116 mm x 255 mm x 150 mm

Saida de ar (encontra-se em conformidade com a norma 22 mm

IS0 5356-1:2015):

Peso (dispositivo e humidificador lavavel): 1248 g

Construcdo da caixa: Termopldstico de engenharia retardador de chama

Capacidade de 4gua: Até a linha de enchimento méximo, 380 ml

Humidificador lavavel — material: Plastico moldado por injecgdo, ago inoxidavel e vedagdo de
silicone

Temperatura

Placa de aquecimento méaximo: 68 °C

Cut-out: 74°C

Temperatura maxima do gés: <41°C

Filtro de ar

Standard: Material: Fibra ndo tecida de poliéster
Retencao média: >75% para pé com ~7 micrones

Hipoalergénico: Material: Fibras de acrilico e polipropileno num suporte de
polipropileno

Eficiéncia: >98% para p6 com ~7-8 micrones; >80% para p6
com ~0,5 micrones
Utilizacdo num aviao
A ResMed confirma que o dispositivo cumpre com os requisitos da autoridade federal da aviago civil dos EUA (Federal
Aviation Administration — FAA) (RTCA/DO-160, secgdo 21, categoria M) em relagdo a todas as fases da viagem aérea.
Madulo sem fios
Tecnologia utilizada: 4G, 3G, 2G

Recomenda-se que o dispositivo esteja a uma distancia minima de 2 cm do corpo durante o funcionamento. Nao aplicével a
mascaras, tubos ou acessorios. A tecnologia podera ndo estar disponivel em todas as regides.



Declaragdo de Conformidade (DC para a diretiva relativa a equipamentos de radio) c €

A ResMed declara que o dispositivo AirSense 10 (modelos 370xx ou 371xx) cumpre os requisitos essenciais e outras

disposicdes relevantes da Diretiva 2014/53/UE (diretiva relativa a equipamentos de radio). Poderd obter uma cépia da
Declaragdo de Conformidade (DC) em Resmed.com/productsupport
0 equipamento de radio 2G funciona com as seguintes bandas de frequéncia e poténcia de radiofrequéncia méxima:

GSM 850/900: 35dBm
GSM 1800/1900: 32dBm

0 dispositivo 4G pode ser usado em todos os paises europeus sem quaisquer restrigges.

Todos os dispositivos ResMed sdo classificados como dispositivos médicos em conformidade com a diretiva relativa a

dispositivos médicos. Qualquer marcagdo do produto e material impresso, que indique c €0123, esta relacionada com a
Diretiva 93/42/CEE do Conselho relativa aos dispositivos médicos e respetiva alteragao (2007/47/CE).

Intervalo da pressao de funcionamento
AutoSet, AutoSet For Her, CPAP:

Oxigénio suplementar
Fluxo méaximo:

Circuito do fluxo de ar

4 cm H20 a 20 cm H20 (4 hPa a 20 hPa)

41/min

1. Sensor de fluxo

Vida til
Dispositivo, fonte de alimentagao:
Humidificador lavavel:
Tubagem de ar:

Geral

Utilizagdo pelo paciente prevista.

Desempenho do humidificador

Pressdo da mascara

% de saida da HR a

cm H20 (hPa) uma temperatura
ambiente de 17 °C
Configuracédo 4

4 85

10 85

20 85

"HA — Humidade Absoluta em mg/!
2 BTPS — temperatura corporal pressdo saturada

2. Turbina

3. Sensor de pressdo
4. Méascara

5. Tubagem de ar

6. Humidificador

7. Dispositivo

8. Filtro de entrada

5anos
2,5 anos
6 meses

% de saidada HR a
uma temperatura
ambiente de 22 °C

Saida nominal do sistema HA', BTPS?

Configuracdo 8 Configuracédo 4 Configuracéo 8
100 6 >10
100 6 >10
90 6 >10
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Tubagem de ar

Tubagem de ar Material Comprimento Didmetro interno
ClimateLineAir Plastico flexivel e componentes eléctricos 2m 15mm
ClimateLineAir Oxy Plastico flexivel e componentes eléctricos 1.9m 19 mm
SlimLine Pléstico flexivel 1.8m 15 mm
Standard Plastico flexivel 2m 19mm

Temperatura de interrupgdo do tubo de ar aquecido: <41 °C <

Notas:

o ( fabricante reserva-se o direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio.

o Aextremidade do conector eléctrico do tubo de ar aquecido é apenas compativel com a saida de ar da extremidade do
dispositivo e ndo deve ser adaptada a mascara.

o Nao utilize tubagens de ar electricamente condutoras ou anti-estaticas.

e As configuragbes de temperatura e humidade relativa apresentadas ndo representam valores medidos.

Valores apresentados

Valor Intervalo Resolugdo do ecra

Sensor de pressdo existente na saida de ar:

Pressdo da mascara 4 cm H20-20 cm H:0 (4 hPa—20 hPa) 0,1 cm H20 (0,1 hPa)

Valores derivados do fluxo:

Fuga 0-120 I/min 11/min

Valor Exactidao

Medigdo da pressdo’:

Pressdo da mascara? +[0,5 cm H,0 (0,5 hPa) + 4% do valor medido]

Valores do fluxo e derivados do fluxo':

Fluxo +6 |/min ou 10% da leitura, o valor que for superior, a um fluxo positivo de 0 I/min
a 150 I/min

Fuga? +121/min ou 20% da leitura, o valor que for superior, de 0 I/min a 60 I/min

1 0s resultados s&o expressos em STPD (Standard Temperature and Pressure, Dry; Temperatura e pressdo padrao, seca).

2 A exactid&io poderd ser reduzida pela presenca de fugas, oxigénio suplementar, volumes correntes de <100 ml ou ventilag&o por minuto de
<3 I/min.

3 Exactiddo da medicdo verificada de acordo com a norma EN 1SO 10651-6:2009 relativa a Dispositivos de Suporte Ventilatério Domiciliar
(Home Care Ventilatory Support Devices; figura 101 e tabela 101), utilizando fluxos de ventilagdo nominais da méscara ResMed.

Incertezas do sistema de medicao
De acordo com a norma 1SQ 80601-2-70:2015, a incerteza da medigdo do equipamento de teste do fabricante é:

Para medicdes de fluxo +1,5/min ou +2,7% da leitura (o valor que for superior)
Para medigdes de volume (< 100 ml) +5mlou 6% da leitura (o valor que for superior)

Para medigdes de volume (> 100 ml) +20 ml ou 3% da Ieitura (o valor que for superior)

Para medicdes de pressdo estatica +0,15 cm H20 (hPa)

Para medicdes de pressao dinamica +0,27 cm H:0 (hPa)

Para medigdes de tempo +10ms

Nota: As exatiddes indicadas e resultados de teste ISO 80601-2:70-2015 fornecidos neste manual para estes itens, ja
incluem o valor relevante da incerteza da medigdo da tabela anterior.

Exactidao da pressao
Variagdo maxima da pressdo estatica a 10 cm H20 (10 hPa) em conformidade com ISO 80601-2-70:2015

Tubagem de ar standard Tubagem de ar SlimLine
Sem humidificagdo +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa) +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa)
Com humidificagdo +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa) +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa)
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Variagdo maxima da pressdo dindmica em conformidade com ISO 80601-2-70:2015
Dispositivo sem humidificacdo e tubagem de ar standard /Dispositivo com humidificagdo e tubagem de ar standard

Pressao [cm H20 (hPa)]
4

8

12

16

20

Pressdo [cm H,0 (hPa)]
4

8

12

16

20

10 CPM 15 CPM 20 CPM
05/05 05/05 08/08
05/05 05/05 08/08
05/05 05/05 08/08
05/05 05/05 08/08
05/05 05/05 08/08
Dispositivo sem humidificagdo e tubagem de ar SlimLine/Dispositivo com humidificacdo e tubagem de ar SlimLine
10 CPM 15 CPM 20 CPM
05/05 05/05 08/08
05/05 05/05 08/08
05/05 05/05 08/08
05/05 05/05 08/08
05/05 05/05 08/08

Fluxo (maximo) as pressoes definidas

Os seguintes aspectos sdo medidos de acordo com a norma ISO 80601-2-70:2015 na extremidade da tubagem de ar

especificada:
Pressao

AirSense 10 e

AirSense 10,

AirSense 10 e

AirSense 10,
humidificacéo e

ClimateLineAir

Standard humidificacéo e SlimLine
Standard
cm Hz0 (hPa) [/min I/min |/min [/min
4 180 143 162 151
8 168 135 151 142
12 157 136 140 135
16 144 134 128 121
20 131 123 117 109

Resisténcia ao fluxo

0 quadro ilustra a resisténcia ao fluxo da tubagem de ar:

Tubagem de ar
Padrao

SlimLine
ClimateLineAir

ClimateLineAir Oxy

Complacéncia

No fluxo (I/min) com
pressdo de 20 cm H,0
30

15

30

15

30

15

30

15

0 quadro ilustra a complacéncia da tubagem de ar:
Complacéncia (cm H20/l/min) com pressédo de 60 cm H20

Tubagem de ar

Padrdo

SlimLine
ClimateLineAir
ClimateLineAir Oxy

Tubagem de ar com cotovelo

1,074
0,467

Resisténcia ao fluxo (cm H20/I/min)
Tubagem de ar com cotovelo

0,006 0,005
0,005 0,004
0,008 0,007
0,006 0,006
- 0,011
0,008
0,004
0,002

So tubagem de ar
1,056
0,454
0,482
0,729

So tubagem de ar

Portugués
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Simbolos
Os simbolos gue se seguem poderao constar no produto ou na embalagem.

@ Ler instrucdes antes da utilizacao. A Indica um aviso ou precaugao. DI Siga as instrucoes

antes de utilizar. d Fabricante. Representante autorizado na Europa. @ Codigo de lote.
IE Referéncia. @ NUmero de série. @ Numero do dispositivo. d) Lig / Desl. .';'I Peso do
dispositivo. P22 Protegido contra objectos do tamanho de um dedo e contra o gotejamento de &gua
quando inclinado até 15 ° desde a orientacdo especificada. — — — Corrente continua. IE Peca de

aplicacgao tipo BF. E Equipamento de Classe Il. .g Limites de humidade. F Limites de

0 ) . - - . . . e .
temperatura. (('l]*’ Radiacao néo ionizante. @ Logétipo 1 de controlo de poluicdo na China.

@@ Logétipo 2 de controlo de poluigdo na China. Rx Unl'?' Sujeito a receita médica (nos EUA, a
lei federal limita a venda destes dispositivos por médicos ou por ordem destes.) _A_AM Nivel
de 4gua méaximo. | & Utilizar apenas agua destilada. & Altitude de funcionamento:

2 Limitacao de pressao atmosférica. @ Em conformidade com RTCA DO-160 secgao 21,
categoria M. dl Data de producéo. 22% Neutralizacdo de alarme. @ Importador.

Dispositivo médico.
Ver glossario de simbolos em ResMed.com/symbols.
|
- ~ -~ . .
== |Informacgoes ambientais

Este dispositivo deve ser eliminado separadamente e ndo como residuo urbano indiferenciado. Para
eliminar o dispositivo, use os sistemas adequados de recolha, reutilizacdo e reciclagem disponiveis na
sua area. O uso destes sistemas de recolha, reutilizagao e reciclagem tem o propésito de poupar os
recursos naturais e evitar danos ao ambiente causados por substéncias perigosas.

Se necessitar de informacoes sobre estes sistemas de gestao de residuos, entre em contacto com o
centro de recolha de residuos da sua localidade. O simbolo que indica o uso destes sistemas de
gestédo de residuos é constituido por um contentor de lixo barrado com uma cruz. Se necessitar de
mais informagdes sobre a recolha e a eliminacdo do dispositivo ResMed, entre em contacto com os
escritérios da ResMed ou o distribuidor da sua area, ou visite www.resmed.com/environment.

Manutencao

O dispositivo AirSense 10 destina-se a proporcionar um funcionamento seguro e fidvel quando
utilizado em conformidade com as instrucdes fornecidas pela ResMed. A ResMed recomenda que o
dispositivo AirSense 10 seja submetido a inspeccdes e operacdes de manutengao por um Centro de
Assisténcia Técnica autorizado da ResMed caso exista algum sinal de desgaste ou preocupacdo com
o funcionamento do dispositivo. Caso contrario, ndo devem ser necessarias, em geral, operacoes de
inspeccao e manutencao dos produtos durante a respectiva vida Util.
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Garantia Limitada

A ResMed Pty Ltd (doravante “ResMed") garante que o produto ResMed esté isento de defeitos de
material e fabrico durante o periodo de tempo abaixo especificado, a partir da data de compra.

Produto Periodo da garantia

o Sistemas de mascara (incluindo armagao da mascara, almofada, amés e tubagem) 90 dias
— exceto dispositivos de utilizagdo Unica

o Acessorios — exceto dispositivos de utilizagdo Unica
e Sensores de pulso para dedo de tipo flexivel
o (amaras de dgua de humidificadores

o Baterias para utilizagdo em sistemas de alimentagdo com bateria ResMed internos 6 meses
e externos

o Sensores de pulso para dedo de tipo clipe 1 ano
e Mddulos de dados de dispositivos CPAP e de dois niveis de pressdo

o QOximetros e adaptadores para oximetros de dispositivos CPAP e de dois niveis de
pressao

o Humidificadores e respetivas camaras de agua lavaveis
o Dispositivos de controlo de titulagdo

o Dispositivos CPAP, de dois niveis de pressao e de ventilagao (incluindo fontes de 2 anos
alimentacdo externas)

o Acessorios da bateria

o Dispositivos portateis de diagnéstico/rastreio

Esta garantia s6 se aplica ao consumidor inicial. Ndo é transferivel.

Durante o periodo da garantia, se o produto avariar nas condi¢cdes normais de utilizacdo, a ResMed
procederd, ao seu critério, a reparacdo ou substituicado do produto defeituoso ou de qualquer um dos
seus componentes.

Esta garantia limitada ndo cobre: a) qualquer dano resultante de utilizacao inadequada, abuso,
modificacdo ou alteracdo do produto; b) reparacdes efetuadas por qualquer entidade de assisténcia
técnica que nao tenha sido expressamente autorizada pela ResMed para efetuar esse tipo de
reparacao; ¢) qualguer dano ou contaminacao causado por fumo de cigarros, cachimbos, charutos ou
outros; d) qualquer dano causado pela exposicdo a 0zono, oxigénio ativado ou outros gases; e €)
qualquer dano provocado pelo derramamento de dgua sobre ou para dentro de um dispositivo
eletrénico.

A garantia deixa de ser vélida se o produto for vendido, ou revendido, fora da regidao da compra
original. Para os produtos adquiridos num pais da Uniao Europeia ("UE") ou da Associagao Europeia de
Comércio Livre ("EFTA"), "regiao" significa a UE ou a EFTA.

Os pedidos de reparacao ou substituicdo de um produto defeituoso no &mbito da garantia devem ser
feitos pelo consumidor original no local de compra.

Esta garantia substitui todas as outras, explicitas ou implicitas, incluindo qualguer garantia implicita de
comerciabilidade ou de adequabilidade para um determinado fim. Algumas regides ou Estados nao
permitem limitacoes de tempo sobre a duragao de uma garantia implicita, pelo que a limitagdo acima
pode nédo se aplicar ao seu caso.

A ResMed nao sera responsabilizada por quaisquer danos incidentais ou consequentes reivindicados
como decorrentes da venda, instalagdo ou uso de qualquer produto ResMed. Algumas regides ou
Estados nao permitem a exclusao ou limitacdo de danos incidentais ou consequentes, pelo que a
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limitacao acima pode nédo se aplicar ao seu caso.

Esta garantia confere-lhe direitos legais especificos e também pode ter outros direitos que variam de
regido para regido. Para obter mais informacgbes sobre os seus direitos de garantia, entre em contacto
com o seu representante ou escritério local da ResMed.

Visite ResMed.com para obter as informacdes mais recentes sobre a Garantia Limitada da ResMed.

Informacoes adicionais

Se tiver quaisquer duvidas ou precisar de informacdes adicionais sobre como utilizar o dispositivo,
contacte o seu prestador de cuidados.
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EAAHNIKA

KaAwoopiocate

H cuokeun AirSense™ 10 AutoSet™ for Her givat pia upnAng moldtntag CUCKELH QUTOUATNG TTOOOAPHOYAG TNG
nileong.

/\ NPOEIAOMOIHEH

Alapdaocte oAOKANPO aAuTo Tov 08Ny MPOTOU XPNOILIOTIOICETE TN CUCKEUN).

XPNOIUOTIOLEITE TN CUOKEUH CUUQPWVA HIE TN XPoN Yla TNV omoia mpoopiletal, n omoia
TapEXETAL O€ AUTO TOoV 08NYO.

Ot oupPoulég mou mapéxovtal amd Tov Bepdmovta latpd oag Ba mpémel va akohouBoulvTal
KATA TTPOTEPALOTNTA OE OXEON ME TIC TTANPOPOPIEC TTOU TTAPEXOVTAL O€ AUTS TOV 08NYO.

Evbeielg xpriong

AirSense 10 AutoSet for Her

H autopuBuildpevn cuokeur AirSense 10 AutoSet for Her eveikvutal yia tn Bepareia Tng amo@pakTikrg Amvolag
Umvou (OSA) oe yuvaikeg aoBeveic mou CuyiCouv meplocdtepa ano 30 kg. Mpoopiletal yia xprion kat' oikov Kal oto
VOOOKOUE(O.

O vypavtrpac mpoopileTal yia xprion o€ évav actevr) KAt ofkov Kal Emavaxpnoluonoinon os mepiBaAov
VOOOKOHEoU/1§pUHATOG

KAvIKA o@éAn
Ta KAMVIKG 0@€NN TNG Bepameiag CPAP gival n peiwon otig Amvoleg, TiG umOTVOLEG Kal TNy umvnAia, KaBwg Katn
Behtiwon tng movtnTag (wne

To KAVIKO OQENOG TNG Uypavong €ival n JEIWON Twv TTAPEVEQYEIDV TTOU OXETICOVTAL e TN BETIKY Tieon Tou
agpaywyou.

Avtevdeitelc

H Beparneia pe Betikr Tieon agpaywyoL UMopel va avtevSeikvuTal O€ OPIOUEVOUC AOBEVEIG UE TIC AKOAOUOEC
TTPOUTNI&PXOUCES TTOBNOEIC:

Baptd euoahdwdN vOoo Twv TIVEUUOVWY
TIVEUPOBWPAKAG

TIABOAOYIKA XaUNAr apTNELaKH TTieon
apuddTtwon

Slaguyn EYKEQANOVWTIAIOU LYPOU, TTPOCPATN KPAVIAKY EMEUBAON 1) TPAULOTIOUOG.
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AvemBOunTeg evépyeleg

Oa TPéMEl va avapépeTe oTov BepdmovTa laTpd 0ag av VIWOETE acuvrBioTo Tdvo oTo oTrBoc, Suvatd
TIOVOKEQAAO 1} £VTOVO AaXAVIaoUa. 2 & TTEPIMTWoN 0&elag Ao{UWENE TNG AVWTEPNG AVATIVEUCTIKAG 060U UmopEi va
anaitnOel mpoowpvry Slakorr| TS Oepaneiag.

Katd t Sidpkela tng Bepareiag pe Tn GUCKEUH) EVOEXETAL VA EUPAVICTOVV Ol AKOAOUBEG TIAPEVEPYELEG:
o £NPOTNTA TNC LUTNG, TOL OTOLATOC I} TOU AAIOU

e pwoppayia

e Tpn&io

e cVOXAOEIC QUTIWV 1 PIVIKKAG KOINOTNTAG

o £peBlopdg paTiwv

o cfavOnuata.

> UVOTTTIKA

To AirSense 10 mephapRdvel ta eERC:

e JUOKeun

o Yypavtrpac HumidAir” (v mapéxetal)

e JwAvwon aépa

o  Tpo@odOTIKO

e Todvta tagidbiou

o Kdapta SD (Gev SlaTiBeTal 08 ONEG TIG CUOKEVEQ).

EMIKOIVWVAOTE JE TOV TIAPOXEQ IATPIKAC TIEQIBAAYNG YIa TN YKAUA TwV TAPEAKOUEVWY TToU elval SlaBéaiua yia
XPNOoN UE TN CUOKEUH, CUUTEPINAUBAVOUEVWY TV EEAG

e Jwhivwon aépa (Oeppaivopevn kat pn Beppavopevn): ClimatelLineAir”, SlimLine™, ClimateLineAir Oxy, Tumikn
o [Aeupkd KANUPMA Yia XProN XwpIg Tov bypavtrpa

o OATPO: YTTOOMEPYIKO GIATPO, TUTTIKO GINTPO

o Metatponéag DC/DC Airl0”

e JUOKELH avAyvwong Kaptwv SD

o [lpooappoyéac ofupétpou Airl0

e [lpooapuoyéag USB Air10

e Power Station I

o [WVIAKOC olvOEOUOC Air10.



Y XETIKA YE TN OUOKEUN 0OG

1 E€odoc aépa 5 uypavtripag HumidAir
2 Ké&\upua eitpou aépa 6  086vn

3 Eloodocg tpogodoaiag 7 K&huupa mpoocapuovéa
4 Yelplakdc aptBudg kal aplBudc CUOKELAS 8  Ka&\uuua kaptac SD

Y XETIKA € TOV TTiVaKa EAEYXOU

Kouprti Start/Stop Hamme To Yl evapgn/étoKonn me eepanagc. '
) ) MaTAOTE TO KAl KPATAOTE TO TATNHEVO Yia Tpia SeUTEPONETTA YIa vl
(& ] (Evopén/Siaxomn) . . ; . .
€l0éNBeTe Og KaTdoTaon Aeltoupyiag e60IKoVOUNONG EVEPYEILDG.

[MeploTPEPTE TOV yIa TIEPIyNON OTO YEVOU Kal TATAOTE TOV YIa va
Enhovéa KAVETE LA ETIAOYN.
Yeas [NEQIOTPEPTE TOV YIA VA TIPOCAPUOCETE LA ETTIAOYT TTOU EXETE SIONECEL
Kal TaTAOTE TOV YIa VA armoBnKeVOETE TNV alayr 0ac.
Koupm{ Home (Apxikn ) . . L Aax
086w [NatroTe To yia va emoTtpéPeTe otnv 08ovn Home (Apxikr) 08évn).

EvOéxetal va epgavifovtal SlapopeTikd lkovidla otnv 086vn oe Sldeopa xpovikd onueia, cupmephapBavopévwy
Twv €€NC

' Xpdvog KANIHAKWoNG ||| loxU¢ orpatog acuppatou SIKTUOU (TPAcIvo)
il
AUTO,“OTOC Xpovos H acUppatn petagopd dev gival evepyomoinuévn (YKol
KMUAKWONG Jll
O Yypaoia .@ Amouoia acVpuaTNG CUVOESNG
49 ©¢ppavon uypavtrpa ’). Katdotaon Asitoupyiag agpomiavou
AAA

;%5 Wuén uypavtripa

EMnuika 3



Eykatdotaon

i O (1
> €

/\ NPOSOXH

Mnv uePTTANPWVETE TOV LYPAVTHPA, KABWC UTOPE( va E10€ABEI VEPO OTN CUOKEUN Kal OTN
owArjvwon agpa.
1. TomoBetr\OTe TN CUOKELH O oTaBEPN, EMimedn em@dvela.

2. Yuvdéote To Buopa TpoPodoaiag oTo THow PEPOG TNG CUCKEUNG. ZUVEEDTE TO éva dKPO Tou Kahwdiou
PEVLUATOC OTO TPOPOSOTIKS Kal TO GANO dkpo otny Pila PEVUATOC.

3. Juvdéote TN owArvwon aépa otabepd otny €000 aépa Tou BEIOKETAL OTO TTIOW PEPOC TNG OUCKELNC.

4. Avoifte Tov LypaVTHEA KAl TTANPWOTE TOV UE VEPS LEXPL TO ONUAST UEYIOTNG OTABUNG VEPOU.
Mnv TTANPWVETE TOV UYPAVTPA UE KAUTO VEPO.

B. K\eioTe TOV LypaAVTAPA KAl EI0aYAYETE TOV OTO AL TNG CUCKEUNC.

6. Juvdéote oTabepd TO ENeUBEPO AKPO TNS CWANVWONG A€PA OTN CUVAPUOAOYNUEVN HATKA.
Asfte TIG 08nyieg xprioNG TNG HAOKAG 0AG YIa AETITOHEPE(G TTANPOPOPIES.
Ot ouvioTweveg pdokeg ival Slabéoipeg otn dladiktuakr Tomobeoia www.resmed.com.



‘Evapén Bepaneiag
1. Egapuodote T pdoka oag.

2. MNatrote o koupr Start/Stop (Evap&n/Alakomm) f avamnvéeTe Kavovika edv ival evepyortoinpévn n Astoupyia
SmartStart™.

Oa Epete 6T gival evepyoroinuévn n Bepareia dTav epeaviotei n 08ovn Sleep Report (Avagopd unvou).
Sleap Report [Pl H toéxouoa mieon Bepameiag epgaviCetal pe mpdoivo Xpwia.

< Home Katd tn didpkeia Tou xpdvou KANUAKwonNG, n mieon auavetal otadlakda kat Oa BAénete
€vav KUKMo 10U yupiCel. MOAG emiteuxBei n ouvtayoypagnuévn mieon Bepaneiag,
OAOKANPOC O KUKAOC Bal yivel TTPAGIVOC,

Pressure 12.0-20.0
o

4.0

H 086vn Ba paupioel autdUaTA HETE Ao CUVTOUO XPOVIKO Sldatnua. MmopEite va AT OETE TO TANKTPO Home
(Apxikr) 086vn) | Tov €MAOYEA YIa VA TNV EVEPYOTTIOINTETE KAl TTAAL EAv Slakomel To pevua Katd tn SIdpKeld TG
Bepareiag, n ouokeur) Ba emavekkivioel autopata T Bepaneia dtav emavéNBel To pevpa.

H cuokeun AirSense 10 éxel aloBntrpa WTOG ToU TTPOCAPUOEL TN WTEVSTNTA TG 08dvNE e BAon Tov
QWTIONO ToL dwuaTiou.

Alakorr Beparmeiag
1. Agalpéote T Hdoka oag,

2. Matrote o Koupri Start/Stop (Evap&n/Alakomm) i dv eival evepyoroinuévn n Aertoupyia SmartStart, n
Bepareia Ba Slakomel autdpata UETE amod Aiya SeuTePOAeTTA.

H 086vn Sleep Report (Avagopd unvou) cag Sivel Twpa pia cuvoyn Tng ouvedpiag Bepareiag oac.

Sleap Repart 3 Usage hours (Qpeg xpriong)-YmodelkvUel Tov aplOpud twv wpwv Bepareiag mou AdBate

< Home otnv Teheutaia cuvedpia.

Mask Seal (Xteyavomoinon paokag)-YmodeikvUel TGO KA €ival n oTeyavomoinon Tng

Usage
R 7:15 g

Ll @ © KaAry ateyavoroinon e paokag,

Seal

Humidifier e

. Xpeialetal mpooappoyn, BA. Mask Fit (Eeapuoyr) paokag).

Humidifier (Yypavtripag)-Ymodeikviel eGv 0 UypavTAPAG AEITOUPYEL KAVOVIKA:

© O vypavtripag Aeltoupyel.

. O vypavtripag umopei va mapouotddel GOANUQ, ETTIKOIVWVHAOTE HE TOV TAPOXEA IATPIKNAC TTERIBaAYNC.

Edv éxel puBuioTel amod Tov mapoxéa laTpikng mepiBoAPng, Ba PAénete emiong ta €61 G

Events per hour (ZupBdvta avd wpa)-YTodekvUEL TOV apIBUd TWV ATVOLWV KAl TWV UTIOTIVOLWY TIOU EUPAVIcaTe
avda wpa.

More Info (MepioodTepeg MANPOYOPIEC)-TEPIOTPEPTE TOV EMMAOYEQ VIO VA EKTEAEOCETE KUNION TIPOG TA KATW Yia
va deite meploodTepa SeSopéva YIa TIG AETTTOPEPELES XPNONG.
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Katdotaon Asrtoupyiag e€oikovounong eVEPYELAG

H ouokeun AirSense 10 kataypdgel Ta dedopéva tne Bepareiac oac MNa va eivatl duvatr n petadoon Twv
Sedopévwy oTov Mapoxéa 1aTPIKAG TepBaPNg, Sev Ba mpémel va amocuvEECETE TN CUOKEULH. (Q0TOOO, UMOpPE(Te
va TN Béoete o€ katdotaon Astoupyiag 60ikovoUNoNG EVEPYEIQC YIa Va NV E08EVETE TTOAY peVUA.

lNa va 10éN0eTe o€ Katdotaon Aettoupyiag eE0IKOVOUNONG EVEPYELNG:

o [latrote Kal kpatrioTe maTnpéVo To Koupri Start/Stop (Evapén/Alakom) yia Tpia Seutepdienta.
H 0Bdvn yivetat pavpn.

lMNa va e€€N\Oete amd TNV Kataotaon Aettoupyiog eE0IKOVOUNONG EVEPYELNG:

e [latrote o koupr Start/Stop (Evap&n/Atakomm) pia opad.
Eppavietal n 086vn Home (Apxikry 086vn).

My Options (Ot emAOY£G pov)

H ouokeun AirSense 10 éxel PUBUIOTEL pe BAon TIC aVAYKEC 0ag amd ToV TTAPOXEA IATPEIKAC TERIBaAYNG aANG
HTTOPE( val BEANCETE VAl KAVETE HIKPEG TTPOCAPHOYEG TTOU VA KAVOUV TN Bepareia oag akOpn o AVeTn.

al My Options . Emonpdvete v emioyry My Options (Ot emAoyég pou) Kat
e TIQTr|OTE TOV EMAOYEQ YIa Va OE(Te TIG TPEXOUTEG PUBITELS oag.
E Amd e8w, UMOPEITE va EEATOUIKEVOETE TIC EMAOYEC OQC.
DD > Ramp Time

Humidity Level

My Options

Mask
Run Mask Fit
Airplane Mode

Sleep Report

Ramp Time (Xpdvo¢ KAlpdkwonc)

O Xpodvog KAUEKWOoNG, 0 oTio{og €xel OxeOIAOTEL yia va KAVEL TNV apxr) TG Bepareiag mo avetn, eivat n mepiodog
Katd tnv omofa n mieon au€avetal amo pia xapnAr} apxIkr Tmeon éwg Tn cuvtayoypagnuévn mieon Bepareiag.

Mmopeite va puBpioete Tnv emhoyr) Ramp Time (Xpovog khipdkwong) oe Off (Arrevepyomoinon), 5 éwg 45 Aemtd ny
Auto (Autépatog). Otav n emAoyr) Ramp Time (Xpdvog kKhipdkwonc) éxel Tebei otn puBuion Auto (Autdpatog), n
ouokeur Ba avixveloel Ot éxeTe amokolnBel kay, katomv, Ba auérjoel autépata Ty mieon otn
ouvtayoypaenuévn mieon Bepameiac.
My Options «I | My Options M@ Vol pUBICETE TO XPOVO KAIHAKWONG:

Ramp Time 1. Znv emhoyry My Options (Ot emAoY£G pov), TIEPIOTPEPTE
Ramp Time Tov emoyéa yia va emonpdvete To Ramp Time (Xpovog
Humidity Level ) KAIHAKWONE) Kal KATOTTV TIATAOTE TOV EMAOYEQ.

< Home

Mask 2. TeploTpEPTE TOV EMAOYEQ VIO VA TIPOOUPHOOETE TOV XPOVO
KAILAKWOoNG otny emBupnTr) 6ag pUBUIoN Kal TATrAOTE ToV

Run Mask Fit . . .
EMAOYEQ V1A VA ATOBNKEVCETE TNV aANayn.

Airplane Mode




Humidity Level (Emime&o vypaoiag)

O vypavtipac Lypaivel Tov aépa Kal el OXeSIAOTE! yia va KAVel Tn Bepameia oag mmo avetn. Eav Enpaivete n pitn
1} To OTdHa oag, AUEAOTE TNV uypacia. EGv umdpyel bypaoia oTn PAcKa 0ag, HEWOTE TV Lypacia.

Mmopeite va puBpioete Tnv emhoyr) Humidity Level (Emimedo uypaoiag) oe Off (Arevepyomoinon) r) HeTa&y 1 kat 8,
omou 1 eivat n xapnAdtepn puBuIoN uypaciag Kat 8 eivat n uPnAGTEPN PUBUICN UYPAGIAG.

My Options . My Options

lNa va mpooapudoete 1o eninedo vypaciagc:

Humidity Level 1. Ztnv emhoyry My Options (Ot emAOY£G pou), TIEPIOTPEPTE
Ramp Time Auto ToV EMAOYEQ Yia va emonuavete To Humidity Level
(EmimeSo uypaciag) kat Katomy TATrAOTE TOV EMAOYEQ.

< Home

Mask 2. MNeploTpEPTe ToV €MAOYEA YIA VA TTIPOCAPUOOETE TO eMimedo
uypaciag kal TaTAOTE ToV EMMAOYEQ YIA VA artoBnKeVOETE TNV

Run Mask Fit QN\QVW

Ajrplane Mode

Edv ouveyioete va volWBETE TN UTN 1 TO OTOUA 0ag Enpod, 1} EQV UTTIAPXEL LYPAsIa 0T PAoKa oag, EEETACTE TO
evOeXOUEVO Xpriong Beppavopevng cwirvwong aépa ClimateLineAir. H cwArjvwon ClimateLineAir padi pe
Aetrtoupyia Climate Control xopnyouv o dvetn Beparneia.

Mask Fit (Epappoyr} pdokac)
H Aertoupyia Mask Fit (Eapuoyr pdokac) éxel oxedlaoTel yia va oag BonBrioet va a&loNoyroeTe Kal va
avayvwpioeTe mBavég Slappoég a¢pa yUpw amd Tn UACKA GaG.

My Options

MNa va eNéy€eTe TNV Qappoyn TNG HAOKAG:
(¥ Mask Fit 1. EQapudoTe TN HAoKA OTIWE TIEPIYPAPETAL OTIG 0OnYieg XprioNG TNG HAOKAC.
2. Ztnv emhoyr) My Options (Ot emMA0YEG o), TIEPICTPEYTE TOV EMAOYEA YIO VA
emonudvete 1o Run Mask Fit (Ekté\eon epappoyng MAoKaAC) Kal KATomV ATAoTE
Tov emAoyEa.
H ouokeun exiva va mapéxel aépa.

Good

3. TpooapuooTe TN HAoKA, TO HASIAAPAKI TG AOKAG KAl TOV ILAVTA KEPAANC LEXOL VA
EPAPUOOEL KON N UdoKa.

Ma va Slakoyete T Aertoupyia Mask Fit (Epappoyr} aokag), atrote Tov eMAOYEQ 1) TO Koupri Start/Stop
(Evap&n/Alakomr). Eav Sev Urmopeite va eMTUXETE KAAY OTeyavOToinon TNG HAoKAG 0ag, LIAHOTE OTOV TApOoxEQ
1ATPIKNC TTEPIBaAPNC.

More options (Meplocdtepeg emAoOYEQ)

YTdpXOUV OPICUEVEC TIEPIOOOTEPEC ETIINOYEC OTN OUOKEUT OA, TIC OTIOIEC UMOPEITE VA EEATOUIKEVOETE.

Pressure Relief* Otav eivat evepyoroinuévn n Astrtoupyia Pressure Relief (Avakougion mieonq), evdéxetal

(Avakouplon mieonc) Va UTTOPEITE Va EKTIVEETE TTIO UKOAA. AUTO UIMopEi va oag BonBroel va ouvnBiceTe T
Beparneia.

SmartStart* Otav givat evepyomoinuévn n Aettoupyia SmartStart, n Bgparmeia Eekiva avtépata dtav

ELOTIVEETE €0 OTN Pdoka oag, OTtav apalpeite Tn HAoKa 0ag, OTAPATA AUTOLATA PETA
amd Aiya SeutepdAenTa.

*Otav elval evepyomoinuévn amod Tov MAPOoxEQ IATPIKAG TTEPIBaAPNnC Tou oag mapakohouBel.
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Dpovtida TNG CUOKEVUNG 0ag

Eival onuavtiké va kabapilete TAKTIKA TNG cuokeur AirSense 10 mou SlaBéteTe yia va BePaiwbeite dTi AapBdvete
N BéATiotn Bepameia. Ot mapakdtw evdTnTeG Ba 6ag FonBricouv aTnv ArmoouVAPHOAGYNON, TOV KABAPIoHO, TOV
ENEYXO KAl TNV EMAVACUVAPHOAOYNON TNG OUOKELNAG OAG.

/\ MPOEIAOMOIHEH

KaBapiete Taktikd T Stdta&n cwArivwong, Tov uypavtrpa Kat Tn aoka oag yla va AaBete
BéNTioTn Beparmeia kal va amoTpéPeTe TNV avantuén Twv pIKpofiwv mou umopoulv va
€MNPEACOLV APVNTIKA TNV LYEia 00G.

Amocuvappoléynon

® > @

1. Kpatrote Tov uypavtripa amod To AVW Kal KATW PEPOC TOU, TIECTE ToV amald Kal TpaBr&Te Tov Jakpld and tn
OUCKEUN.

2. Avoi€te Tov uypavTrpa Kal amoppiPTe TUXOV TOCOTNTA VEPOU TIOU £XEL AMOMEIVEL
3. Kpatriote Tov agpoBdAapo Tng cwArivwong aépa Kat ToaBr&te Tov Hakptd armd Tn CUCKEUT).

4. Kpatrote 1600 Tov agpoBAAao TNG CWARVWONG aépa OO0 Kal TO TTEPIOTPEPOUEVO e€APTNHA TNG HAOKAG Kal,
KaTOTIV, ArMOCUVOEDTE TA HE NTTIEC KIVHOELG.

KaBapiopog

Oa mpémel va kabBapilete Tn cuokeur) k&Be eBSopada pe Tov TPATIO TIoU TIEPYPAPNKE. AVATPEETE OTIG 0ONYieg
XPNONE TNG LAOKAC Yia AEMTTOEPEIC 08nyieg KaBaplopoU TNG HAoKag oac,

1. TINUVTE TOV LYPAVTHPA KAl TN CWARVWON aépa O (E0TO VEPO, XPNOILOTIOIWVTAC ATTIO ATTOPPUTIAVTIKO.

2. EKMAUOVETE KaAd TOV LYPAVTHPA KAl TN CWARVWON A€Pa Kal a@rioTe Ta VA OTEYVWOOUV HakpILd amod dueon
nAlakr aktivoRBoAia r/kat Beppotnta.

3. KaBapiote 1o eEWTEPIKO TNG CUOKEUNG HE Eva UYPO TTavi.



2 NMEIWOEIG:

O vypavtrpag pmopel va mBel og MuvTrplo MATwY, GTov KUKAO yia euaioBnta mpoidvta i yudhiva ién
(u6vo oto emavw pdel). Asv Ba mpEMel va TAéveTal 08 BepoKpacieq LYNAGTEPEC amd 65 °C.

Mnv MAéveTe TN CWARVWOoN aépa og TAUVTIAPIO TATWY | TTAUVTIPLO POUXWV.

AdelaleTe KabnuePIVA TOV LYPAVTHPA Kal OKOUTTICETE TOV KAAQ, HE KaBapo, avaAwaolpo mavi. AQrioTe Tov va
OTEYVWOEL HaKPLd amd Apeon NAAKT akTivoBoia ry/kat Beppotnta.

‘EAeyxog

Oa TTPETTEL VA ENEYXETE TAKTIKA TOV LYPAVTHPA, TN CWARVWON A€Pa Kal To GIATPO aépa yia TUxOV (NUIEG.

1.

ENéyETe Tov uypavTtripa:

e AVTIKOTOOTHOTE TO €4V TIapouctalel Slappogq 1 edv xel payioel, eivat BoAd 1 éxel BabouAwpata.

o AVTIKOTAOTAOTE TO €4V TO MaPEUBUOUA Exel payioel ry pOapel.

o AQaIpEDTE TUXOV EVATTOBETEIC AEUKNC OKOVNE XPNOILOTIOIWVTAC éva OIAAUHA UE éva UéPOg VAL OIKIAKNAG
xerong o 10 pépn vepou.

ENéYETE TN owArjvwon aépa kat VTIKATACTACTE TNV €QV UMTAPXOUV TUXOV OTTEG, OKIOIMATA X payiopaTa.

. EAéyxete To @A Tpo aépa Kal va To avTikaBlotdTe TOUAAXIoTOV KABE €€l urvec. Na To avTIKaBIoTATE o cuxvA

€&V UTTAPXOLV TUXOV OTIEG I ATTOPPAEEIG AOYW aKaBaPOIwV 1y okOVNG.

Na avtikatdotaon tou QIATpou aépa:

. Avoi€te 1o K&ALppa Tou GIATPOU aépa Kal apalpéate To A GIATPO agpa.

To @iAtpo aépa Sev pmopei va mMuBel oUTe va emavaypnotomoinoet.

TomoBeTHOTE éva VEO QINTPO aépa OTO KAAUKUA TOU IATPOU aépda Kal KATOTTV KAEIOTE TO.
BeBaiwBeite 011 TO piNTPO aépa eival TEVTOTE TPOCAPTNHEVO YIa VA ATTOTPEPETE TNV €080 VEPOU Kal OKOVNG
OTn OUOKELN.

EmavacuvappoAdynon

‘Otav o uypavtrpag Kal N CwANVWOon aépa OTEYVWOOUVY, UTTOPE(TE va EMaVACUVAPHONOYAOETE Ta e€0pTrHATA.

1.
2.

YuvEoTe TN CWAVWON aépa otabepd otny €080 aépa TTou BpioKeTal OTO THOW UEPOG TNG CUCKEUNG.

AvOIETE TOV LYPAVTHPA KAl TTANPWOTE TOV UE VEPD OE BEPUOKPATIA SWUATIOU PEKPL TO ONUASL UEYIOTNG
otdBunC vepou.

KA\gioTe Tov LyPaAVTHPA Kal EI0AYAYETE TOV OTO AL TNG CUCKELNC.

. YuvdEéaTe 0TaBepd TO ENeVBEPO AKPO TNG CWANRVWONG AéPA OTN CUVAPUOAOYNUEVN UACKA.
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Aebopéva Bepaneiag

H ouokeun AirSense 10 kataypdel Ta dedopéva TN Bepameiag 0ac WOTE VA UMOPEITE ECEIC KAl O TTAPOXEAS
1aTpIkAG MepIBaAPNG va Ta BAEMETE Kal va KAveTe adayég otn Bepameia, edv anarteital. Ta dedopéva
KaTaypdeovTal Kal KATomy LETAPEPOVTAL OTOV TTAPOXEA IATPIKAC TEQIBaAYNG acVpuaTa, edv undpxel Slabéotuo
aouppato SikTuo, f Héow Hiag kaptag SD.

Metddoon dedopévwv

H ouokeun AirSense 10 SlaBétel SuvatdTNTa ACUPHATNG EMKOWVWVIAG, WOTE va Prmopouy Ta Sedopéva tng
Bepareiac oag va petadibovtal oTov MAPOXEA IATPIKNG TTEPIBaAMPNC, yia va BeATIwOEl n molvTnTa TNE Bepareiag
oaG. Auth eivat mpoaipeTikry Suvatdtnta mou Ba eival Siaboipn povo edv emAECeTe va emweehnOeite amd autr
Kal gdv undpyet Slabéaoipo aclpuato SikTuo. EMTpEnel emiong oTov MAPOXEA IATPIKNAC TERIBaAYNG cag va
EVNUEPWVEL TIG pUBLICELC Bepareiag Tmo éykatpa 1y va avaBabuilel To AOYIOUIKO TNG CUCKEUNG 0a, YA Va
e€ao@ahioete OTI A\auBaveTe TNV KaAUTEPN duvatr| Oeparmeia.

Ta Sedopéva petadidovtal ouvriBwe petd T Siakomr) e Bepareiac. MNa va BeBaiwbeite 611 Ta dedopéva Ba
petapepBoly, aprivete MAvToTe cUVOESEUEVN TN CUOKEUH GAG OTNV KEVTPIKT TTAPOXT) PEVUMATOG SIKTUOU KAl
BeBaiwbeite o1t dev €xel TeOel otV emAoyr Airplane Mode (Katdotaon Aettoupyiac agpomidvou).

2 NMEIWOELG:

o Ta dedopéva e Bepameiag evOéxetal va pnv petadoBoly edv TNV XPNOIUOTIOLEITE EKTOG TNG XWPAS K TNG
TEPIOXIC OTNV OTIola TV ayopdoaTe.

e HaoUppatn emkovwvia eéaptatat amd t SlaBeoiudtnTa Tou SIKTVOU.

e JUOKEUEC Pe SuvaTtdTNTA ACUPHATNG EMKOVWVIOG eVEEXETAl VA LNV eival SIaBE0IUEC Ot ONEC TIC TIEPIOXEC.

Kdapta SD

‘Evag evaAaKTIKOC TPOTIOG HETAPOPAG Twv Sedopévwy Tng Bepareiag oag oTov mapoxéa 1aTpIKnG mepBaiPng
eival péow tng kapTag SD. O mapoxéac 1Iatpikng mepiBahPng umopei va oag (NTroel va amooTeiNeTe TNV KapTa SD
TAXUOPOUIKWG 1 va TNV @épeTe padi oag. Otav oag SoBouv odnyieg amd Tov mapoxéa laTpikig mepBaiyng,
apalpéote TNV kapta SD.

Mnv agaipeite tnv kapta SD amd tn cuokeur| 6Tav n Auxvia SD avaBoofrivel yiati mpaypatomnoleital yypagr Twv
Oedopévwy TNV KAPTA.

MNa va agaipéoete tnv kdpta SD:

@

1. Avoi€te To kKdAuppa TnG kaptag SD.

2. TpaPr&te v kdpta SD yia va Tnv anodeoueVoeTe. AQaIPEDTE TNV KAPTA SD armd Tn GUOKEU.
TomoBetrioTe TNV KApTa SD OTOV MPOCTATEUTIKO PAKEAD KAl EMMOTREPTE TNV OTOV TTAPOXEA IATPIKNAC
niepiBaAyng.

la meplocdTEPES MANPOPOPIES OXETIKA HE TNV K&PTA SD, avatpéfte 0Tov MPOoTATEUTIKO QAKEAD TNG kapTtag SD
TToU TapEXeTal pad{ (e TN OUOKEUT 0ag.

Inueiwon: H kapta SD dev Ba pEMel va xonCIHOTTOLETAl YA KAVEVAY GANO OKOTTO.
10



Ta&idl

Mmopeite va mapeTe Tn cuokeur AirSense 10 padi cag omoudnmoTe mnyaiveTe. ATTAG val éXETE KATA VOU Ta 6AC
o XPNOIUOTIOINOTE TNV TOAVTA TASISIOU TTOU TIAPEXETAL YIA VA ATTOTPEPETE TNV TTPOKANON {NUIAC OTN CUOKELN.
o ASeIGOTE TOV LYPAVTHPEA KAl CUOKEUAOETE TOV EEXWPIOTA OTNV TOAVTA TA&ISioU.

o Opovrtiote va MAPETE TO KATAMNAO KAAWOI0 PEVHATOG yia TNV Tieptoxr] otnv omoia tagideveTe. Na
TTANPOPOPIEC OXETIKA LE TNV AYOPA, EMKOIVWVNAOTE E TOV TIAPOXEA IATPIKAC TTEQIBaAYNC.
o Edv xpnowomnoleite eEwTepIKr prmatapia, Ba TEETEL va amevePYOTTIOICETE TOV LYPAVTHEA YIA VA

peylotomolroete T Sidpkela (wnig TS pmatapiag oac. Ma va To kavete autd Béote Tnv emhoyr) Humidity
Level (Emimedo vypaaciacg) oto Off (Anevepyomoinon).

Aepotopiké tagidl
Mmopeite va mapeTe Tn cuokeur) AirSense 10 ou SIABETETE WC XEIPATIOOKEUT OTO AEPOTAGVO. Ta
1ATPOTEXVONOYIKA TIPOidVTA Sev uTToAoyilovTal oTo dPIo BAPOUG XEIPATIOOKEUWV.

MTopEiTe va xpnolUoTOLETE TN cUoKeLN AirSense 10 0g agpOTAAVO, KABWGE TTANEOI TIC ATTAITACEIC TNE

Opoomovdiaknc Yrinpeoiag MoAmikng Aspomopiag Twv H.I.A. (Federal Aviation Administration, FAA). Mropeite va

NAPBETE Kal VA EKTUTIWOETE EMIOTONEC CUMHOPOWONC YA agpomopikd Ta&idia amd tn diadiktuakr Tomobeaia

www.resmed.com.

Katd tn xprion TS CUOKEUNG OE AEPOTIAGVO:

o BeBawwbeite T 0 LypavTHPAG eival evTEADG ASEIOG Kal &TL €xel el0axBel oTn cuokeur) oag. H ouokeur| Sev Ba
Aertoupyei eav Sev éxel eloayBel o LypavTrPaAC

e Evepyormoiote Tnv emioyn Airplane Mode (Katdotaon Aettoupyiag agpomidvou).

My Options My Options

Na va evepyomnoirioete 1o Airplane Mode (katdotaon
Airplane Mode Aertoupyiag agpomAdvou):

< Cancel 1. XV emhoyry My Options (Ot emAoY£G pov), TIEPIOTPEPTE
ToV emAOYEQ Yia va emonuAaveTe To Airplane Mode
(Katdotaon Aerroupyiag agpomAdvou) Kat Katomy
TIATAOTE TOV EMAOYEQ.

< Home

Ramp Time

Humidity Level

Mask

Run Mask Fit

Airplane Mode Off

2. TlePIOTPEPTE TOV EMNOYEQ YIa va ETTAEEETE On
(Evepyomoinon) kat KaTtomiy TTATrOTE ToV £MAOYEQA Yia va
AmoBNKEVOETE TNV aANayn.

EuoaviCetal éva eikovidio Airplane Mode (katdotaong
Aerroupyiag agpomavou) W= ot0 endvw el THAMA TNG
ofovnc.

A\ NPOSOXH

Mnv XpNOIUOTIOLEITE T GUOKEUN HE VEPS OTOV LYPAVTHPA O€ AgPOTAAVO, Adyw KivoUvou
€1OTIVONG vEPOUL KaTd TN SIdpKela avaTtapdgewv.
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Avtipetwmion mpoAnudTwy

Edv éxete omolodrmote dAo meoBANUa, KOITA&Te Ta akdAouBa Béuata avTIETWTIoNS TEORBANUATWY. Edv Sev
WITOPE(TE VO AMOKATACTAGETE TO TTPOPBANIA, ETTIKOIVWVIACTE HE TOV TTAPOXEA LOTPIKAG TTEPIBaAPNG 1| pe TN ResMed.
Mnv TTpoomabrioeTe va avoieTe Tn CUOKEU.

levIKr avTIpeTWITIoN TTPORANUATWY

NpoPAnpa/MBavn artia Enihuon
Yndpyet Stappor aépa yopw amd T paoka pov
H egappoyn e pdokag pmopei va elvat opatyevn. BeBatwBeire o éxet egappoaTef 0watd n pdoka oac. Acite Tic odnyieg xpriong

¢ HAoKaS yia 08nyies épapoyg i xpnotHomolfote T Aetoupyia epapoync
NG HAOKA, yia va ENySETe TV papioyn Kal T aTeyavomoinon T Haokag
0ac.

H potn pov Enpaivetal ) amogpdaocetat

H puByuion Tou emmédou uypaciag pmopet va eivat moA) xapnAn. Mpooapuoore 1o eninedo ypaaiac,
Edv éxete T Beppawopevn cwhvwon apa ClimateLineAir, dite Ti 0dnyieg
xpriang ClimateLineAir.

TynuatiCovtal otayoveg vepol oTn pUTN Hov, 0T Pdoka Kat 6Tn owhijvwen aépa

H puByion tou emméSou uypaoiag pmopei va eivat moA) uynAr. Mpooapuoote 1o eninedo vypaoia.
Edv éyete T Beppawopevn owhivwon aépa ClimateLineAir, deite i 0dnyieg
xpriang ClimateLineAir.

To ot6pa pou eivat moAv §npo kat alobavopat duogopia

Mnopei va Slagebyel aépag iéoa amé o oT6Ha 0, Auéhote To eninedo vypaoiac.
Mnopei va xpelaoteite évav 1AVTa yia To TMyoUVL yid va dlatnpel To Topa 0ag
KELOTO 1) 0TOpATOPIVIK HAKA.

H nieon Tov aépa otn pdoka pou aivetat va ivat moAD vPnAr (atoBdvopar 6t AapBdve mdpa oA apa)

H khpdkwon pnoped va elvat anevepyomoingévn. Xpnotponowote Ty emhoyn Ramp Time (Xpovog Khipdkwang).

H mieon Tou aépa oTn pdoka pou gaiverar va eivat moAv xaunAq (aeBdvopar 611 dev Aappdvw apketd aépa)

Mnopei va Bpioketal og eEEMEN n KNipdKwon. Nepiévete va auénBel n mieon agpa, dlagopeTikd anevepyomolrote v emhoyi
Ramp Time (Xpdvoc kNipdkwong).

H 0B6vn pou eiva pavpn

Mnopei va el anevepyoromnBei o omioBiog pwTiopde e 086vng. Matrote Home (Apyiki} 086vn) 1 Tov emoyéa yia va Tov evepyomolroeTe Kat

Anevepyomoleital QUTOHATA PETd and OOVTOHO YPOVIKG SIA0TNA. TN,

Mnopei va pny eivat ouvdedepiévn n tpogodooia. Yuvdéate 1o TpogodoTike kat Bepawbeite ot el elaayBel mpw To fiopa
T0U.

‘Exw dtakopel T Bepameia aAd n suokeun e§akoloudei va mapéxel aépa

H auokeur] Kpuwvel. H cuokeur mapéyet ikpr moodTTa aépa yla va anoTpéPel T GUHmOKVwan
OPATHY 0TN cwWAqVWON aépa. Oa oTapaTAoEl AUTOHATA Hetd and 30 Aemtd.

0 vypavtipag pov mapouatalel dappon

0 uypavtrpag Hmopel va nv éxel auvappiohoyndel 6word. ENéyEre av umdpyel Cnuid kat enavacuvapiohoyfate owoTd Tov uypaviipa.

0 uypavtripag pmopei va éxet umoatet {nid 1y éxet payioet. EmkowwvriaTe e Tov apoxéa 1aTpikig mepiBlalyng yia aviaakTiko.



Mp6BAnpa/MBavi artia Eniluon

Ta dedopéva tng Bepaneiag pov dev éxouv amootalei aTov mapoyéa oTpikr¢ mepiBahyng mou pe mapaxohouBei

H kduyn Tou aobppatou dikTiov Hmopel va eivat yapnAr. BeBatwBeite 0111 ovakeur) Bpioketal og onieio ato omoio unapyel kaAUYN
(Onhadn ato kopodivo oag, 6y1 oe GUPTAPLT OTO MATWHA).
To €1kovidlo 10Y00¢ 0uaTog AoUPHATOL SIKTHOY alll nosevie kahy kahugn
otav ejpaviCoval ONEC o1 ypape kat kakr kahupn otav eppavidovial

NyOTEPEC ypappiég.
FupavileTat éva exovidio anoviag aobppanc oovdean &l oo endvw BeBawBeite 1t n ouokevr Bpioketal oe anpefo oto orofo umdpyet kahugn
de€i Turia g 0Bévne. Aev undpyet Sladéotio aodpparo diktuo. (nadn ato kopobivo aag, Ot o€ cUpTapL T 0TO MATWHA).

Edv oag doBoty avtiotoryec odnyiec, amootelhete Ty kapTa SD otov mapoyéa
laTpikn¢ nepiBadpng aag. H kapta SD mepihapBavet eniong ta dedopiéva

Bepaneiag oac.
H ovokeun pmopei va Bpioketat oe Airplane Mode (Katdotaon Attoupyiag Anevepyomoifote Ty Airplane Mode (Katdotaon Aettoupyiag agpomhdvou),
agpomavou). deite T evotnTa «Aepomopiko Tagdw.
H LieTagopd dgdopévwv dev elval evepyomoiniiévn yia Tn ouoKeur oag. Yudntiote e Tov mapoxéa aTpIKiG mepiBayng yia Ti pubjioelg oag.
H 086vn Kat Ta koupmd pou avaBooPrivouy
Bpioketal og e6€Nign avaBabyuion Tou Aoyiopikoo. H avaBabyuion tou hoyiopukol pmopet va dapkéoet epinou 10 Aemd.
Mnvuouata Tng UoKEUNG
Mrvupa Tn¢ ouokevi¢/mBavn artia Enilvon

High leak detected, check your water tub, tub seal or side cover (Aviyveitnke ugnrod BaBpod Siappor, eéyéte To doyeio vepou, To
napépBuapa tov doeiov 1y To Mevptkd kAAvppa)

0 vypavrpag Hmopei va pnv el elaayBel oword. BeBatwBeite o1t £xel eloayel oward o vypavtripag.

To mapépBuapia Tov bypavrpa pmopel va inv xel eloayBel oword. Avoi€te Tov uypavtrpa Kai BeBatwbeite 011 To mapépBuatia éxel eloayBel owortd.

High leak detected, connect your tubing (AviyveiBnke uynAol Babyou diappon, cuvdéate T cwhivwer oag)

H owrvwon aépa pmopet va Ly éxet ouvdedel aword. BeBatwBeite 611 owhvwon aépa éxet ouvdedei otaBepd kat ota dVo dkpa.

H epappoy T pdakag pnopel va evat eopahyiév. BePawbeite o1t éxel epappootel awotd n paoka aac. Acite Tic 0dnyiec ypriong
¢ HAoKaS yia 0dnyies épapoyrg i xpnotHomolnote T Aetoupyia epapoync
NG HAGKA, y1a va ENySETe TV eQapioyn Kal T aTeyavomoinon T Haokag
0ac.

Tubing blocked, check your tubing (H swhqvwon éxet amogppayBei, ehéyEte T owhivwen oag)

H owMvwon aépa evoexetat va exel amoppaydel. ENéyEre T owhvwon aépa kal amoplakpovete Tuxov epnodia. Natiote Tov
€MmoYEa yla va ekkaBapiogTe To PAvupa Kal, katomy, matiote Start/Stop
(Evapén/Auakom) yia enavekkivnon tng ouokeurc.

SD card error, remove your card and press Start to begin therapy (Zedhua g kdptag SD, agaipéote v KdpTa Kal matrote Start

(Evap&n) yia va &exvioel n Bepaneia)

H kdpra SD evdéxetatve pny éxel eloaydel owotd. Apapéote kat emaveloaydyete Ty kapta SD.

Read-only card, please remove, unlock and re-insert SD card (Kdpta pévo yia avayvwon. Zek\eldwoTe Kal emaveloayayete T Kapta

SD)

0 Buakomng e kaprac SD propei va Ppiokerat o Béon kKheidouatog (HOvo  Merarwrore To diakomn g kaptag SD and T Béon Kheidayiato a oy

avdyvean). Eexheibwm Beon o EMAVEIOaYAYETE TV KAPTa.

System fault, refer to user guide Error 004 (ZpdAua ouotipato, avatpé€te oto apdhpa 004 Tou eyxelpidiou xprion)

H ouokeun pmopei va éyel mapapieivel ae Beppd mepiBaNiov. AQNoTe TV va KPUWGEL TPV TN Ypnolponotioete mah. Amoouvdéote To
TPOQOBOTIKO KAl KATOTIY ENAVACUVOEDTE TO YIa v Yivel EnavekKivnon g
OUOKEUNG.
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Mrvupa ¢ ouokevn¢/mBavn artia Eniluon

To giktpo aépa evdéyetava éxel anoppayBei. ENéyCre 10 @ihtpo aépa kal avTIKaTaoThoTe TO Qv UMAPKOUY TUYOV eUmodia.
AT00UVSEOTE TO TPOYOSOTIKO KAt KATOMIY EMAVAOUVOETTE TO Yid Val yivel
EMAVEKKIVNOn TG OUGKEUNG.

H owhvwon aépa evdéyetal va éxet amogpaydel. ENéyEre T owhvwon aépa kal amoplakpovete Tuxov epnodia. Natiote tov
emhoyéa yla va exkaBapioete o privupa ka, Katom, natrote Start/Stop
(Evapén/Awakorm) yia enavekkivnon g ouoKerg.

Evdéxetat va undpyel vepd otn owhivwon aépa. Abeidote 1o vepd amd T owhijvwon aépa. AToouVOEaTE TO TPOPOSOTIKO Kal
KQTOTIWV EMQVAOUVAEOTE TO Y1 Vel YiVel EMaveKKIvRon TG OUOKEURC.

MNa 6Ma ta dMa pnvopata opddpatog, yia mapddetypa, System fault, refer to user guide Error 0XX (2@dAua ouotipatog, avatpédte

010 6ahpa OXX Twv odnylwv xprione)

MNapovataoTnke jn anokatactdalyio 6oaAya ot GUOKEUT. Emkowwviiote pie Tov mapoxéa tatpikrg mepibahgric oag. Mnv avoiyete
OUOKEUT.

Emavacuvappoloynon e€aptnudtwv

Opiopéva e€apTrUATA TNG CUCKEUNC 0aC £XOUV OXeOIAOTE WOTE va Byaivouv EVKOAA Yia VA AMOTPATTEN N
TIPOKANGON (NHIAG o€ GANa e€aPTARATA ) OTN CUOKELH. MTTOPE(TE Va TA EMAVACUVAPHOAOYOETE EVKOAA HIE TOV
TPOTIO TTOU TIEPIYPAPETAL TTAPAKATW.

lNa elcaywyr) Tou MapePPUOHATOC TOU LYPAVTHPA:

1. TomoBetroTe TO MAPEUBUOHA OTO KATIAKIL.
2. Miéote mpog Ta KATw OAEG TIG AKPEG TOU TTAPEUBUOHATOC, LEXPL VA KOUUTIWOEL KAAA 0Tn B€0n Tou.

lNa emavacuvappoAdynon Tou KAmakiol Tou uypavthpa:

® 4B ®

1. Eloaydyete T pia HePIA TOU KATAKIOU OTNV TTEPIOTPEPOUEVN OTTH TNG BAoNG.
2. YUpete TNV AN TTAEUPA TIPOG TA KETW OTO SIAKEVO, HEXPL VA KOUUTIWOEL 0T B€on Tou.



/\ NMPOEIAOMOIHZH

OpovtioTe va S1appubpicEeTe TN CWANVWON 0€Pa LE TETOIOV TPOTIO WOTE VA NV UITOPE( va
TEPIOTPAPEL YUPW ard TO KEQPAAL 1 ToV Ao,

EAéyxeTte TOKTIKA Ta KAAWS1a peVATOC, TA KAAWSIA Kal TO TPOPOoSoTIKO yia {nuiég 1 onuddia
@BopAg. AlakOYTE TN XPrioN Kal QVTIKATACTAOTE av €xel urooTei {nuid.

Kpatrote 1o KaAwSI10 pEVUATOC HOKPLA aTTO BEPUEC EMIPAVELEC.

Edv mapatnpnoete Tuxov aveénynteg alayég otnv amddoon TNG CUOKEUNG, €AV TTAPAYEL
aouviBIoTOUG NXOUG, EQV 0OG TIECEL I UTTOOTEL KAKK LETAXEIPION N CUCKEUN 1} TO TPOPOSOTIKO,
€AV n OiKn €xel OMACEL, SIOKOYTE TN XPHON KAl EMKOIVWVAOTE LIE TOV TTAPOXEA LATPLKAG
mepiBaAPNC N To kKévtpo o€pPig TnG ResMed tng meploxng oag.

Mnv avoiy€Te Kal Unv TPOTOTIOLEITE T CUOKEUN. AgV UTTAPXOUV OTO ECWTEPLKO TNG CUCKEUNG

e€apTrpata emokevdotpa amd To xprotn. Ot EMOKEVEC Kal To 0€pPIg Tpémel va SlevepyouvTal
pévo améd e€ouctodotnuévo avtimpoowno o€pPig Tng ResMed.

Mpooéxete yia evdexopuevn nhektponAnéia. Mn Bubilete Tn cuokeur, To TPOPOSOTIKO | TO
KOAWSI0 pevpaTOG 0€ vePO. Edv xuBoUv uypd péoa 1y emdvw OTn CUCKEUT, AmOCUVOEDTE TN
OUOKEUN Kal apnoTe Ta e€0pTHHATA Va O0TEYVWoouV. Na armocuUVOEETE TTAVTOTE T CUOKEUN
anod To PEUKA TIPIV ATTO TOV KABAPIoUO Kal va BealwveoTe 0TI OAa Ta e€apTripata gival
oTeyVA MPoToU TNV EavaBalete otnv mpila.

Agv TpEMEL va XPNOIPOTIOLEITAL CUUTTANPWHATIKG 0§UYOVO KATA TO KATIVIGHA 1] OTAV UTTAPXEL
YUpvA @AOya.

Mpw amd tnv evepyomoinon Tng mapoxng o§uydvou, va emPBeBAlWVETE TAVTOTE OTL N CUCKEUN
eival evepyomolnpévn Kat 0Tt mapdyetal por agpa. Na armevepyoTolgiTe MAVIOTE TNV TAPOXN
o&uyodvou TPV amo TNV ATTEVEPYOTTOINGN TNG CUCKEUNG, WOTE VA PN CUCOWPEVETAL TO 0§UYOVO
mou Sev €xel xpnolpomoinBei péoa oto mePiBANUA TN CUCKEUNE KAl VA ATOQEUYETAL O
Kivduvog mupkayldg.

Mnv TTpaypaTOTIOLEITE OTTOIECONTTOTE EPYATIEC CUVTIIPNONG EVOOW AEITOUPYEL N CUCKEUN.

H ouokeun Sev mpémel va xpnotuomoleitat Simha i otoifayuévn pe AANo e€omAiouo. Av
anarteitat n xprion tng oUokeung Sim\a ) otolfaypévn pe dAhov e€omAiopo, n cuokeur] Ba
TIPEMEL va ENEYXETAL Yia va SlamoTwOei 6Tt Aeitoupyei kavovikd otn Slapopewaon otny omoia
Ba xpnoipomoinBei.

Aev ouvioTdtal n Xprion MapeAKOUEVWY SIAPOPETIKWY amd autd mou kabopilovTal yia tn
ouokeun. H xprion S1a@opeTikwv mapeAkOpeVWY evOéxeTal va 0dnyroel o€ auénuéveg
EKTTOMTTEG ) LEIWUEVN ATPWOIA TNG CUOKEUNG.

EAéyxeTE TAKTIKA TO aVTIBAKTNPIOKO QIATPO Yia evOei€elg uypaciag ) AAWY HOAUCHATIKWY
oualwy, €18IKA Katd Tn SIAPKELa TNG VEPEAOTTOINONC 1 TNG UypavoNG. Z& avtiBeTn mepinTwon
pmopei va mpokAnOei au€npuévn avtiotaon Tou avamveuoTIKoU CUCTIHATOG,.

/\ NPOZOXH

Xpnoluomoleite povo e€apTAaTa Kal mapeAkopeva TnG ResMed pe Tn ouokeun. E€aptrpata
mou &ev kataokevalovtal amo Tn ResMed evdéxetal va PEIWOOUV TNV AMTOTEAEGUATIKOTNTA
¢ Bepareiag r/kat va TPoKaAéoouv {nuLd oTn CUCKELN.

XPNOIUOTOLEITE POVO TIC HAOKEG e avoiypata e€agptopol mou cuviotwvtal amd tn ResMed 1y
ano Tov BepAmovTa lOTPO 0AC E AUTH TN CUOKELN. H epapuoyr TNg HAoKag Xwpic va Tapéxel
aépa n CUOKEUN UTTOPE( va TIPOKOAECEL ETTAVELOTIVON) TOU EKTIVEOHEVOU aépa. DpovtioTe va
Slatnpeite Ta avoiypata e€agplopol TNG HAoKag kabapd Kal va NV Ta amo@pAcoETE, Yid va
SlatnpnBei n pory kaBapou aépa péoa otn HaoKa.

Mpooéte va TomoBeToETE TN CUOKEUN O€ onpeio mou dev Ba xtunnBei kat Sev mpdkeital
KAVEIC VO OKOVTAYEL TTAVW 0TO KAAwS10 peIATOC.

H améepaén Tng cwAnvwong aépa ri/kat Tng £l0080u aépa TNG CUOKEUNG KaTtd Tn SIAPKELD TNG
Aertoupyiag pmopei va mpokahéoel UepBEpavon TNG CUOKEUAG.
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o AlATNPEITE TOV XWPO YUPW ATTO TN GUOKELH OTEYVO Kal KaBapd Kat Xwpig va uttdpxel
oTIdATOoTE (M.X. OKeMAouata, pouxa) mou Ba pmopovoe va amo@pdtel Tnv eicodo aépa n va
KOAUYEL TO TPOPOSOTIKO.

e Mnv tomoBeteite TN CUOKELN 0TO TIAAL YIATi UMTOPE( va EI0ENOEL vEPS GTN CUOKELN).

o Heopalpévn puBUION TOU CUCTHMATOC EVOEXETAL VA TIPOKANEDEL E0QOApEVN EvEelEn Tieong
pdokag. BeBaiwBeite 611 To cUOTNHA €XEl PUOUIOTEI CWOTA.

e  Mnv XpnOIOTIOLEITE SIAANUMATA TTOU TIEPIEXOUV AEUKAVTIKO, XAWPL0, OAKOOAN 1} ApWHATIKA
Slalbpara, evudatikd 1} avtifakTnelakd camouvia 1 ApwWHATIKA EAald yia Tov KaBapiopd tng
OUOKEUNC, TOU LYpavTipa 1 TG cwAnvwong aépa. Ta Slahvpata autd pmopsi va
mpokaAéoouv {npid ) va emnpedoouv Tnv andédoon Tou LypavTpad KAl VA HEWWOOUV TN
Sidpkela {wng autwy Twv MPoidvTwy. H ékBeon oTtov Kamvo, cuunepIAapBavouévou Tou
KAmvou Talydpwv, Toupwv 1 Tmag, Kabwg kat Tou 6{ovtog 1 ANwV agpiwv, pmopei va
nipokaAéoel BAGRN otn cuokeun. Ot npIEG Tou TpoKaAouvTal amod omolodAmote and Ta
napandvw dev kaAurtovTal amd TNV MEPLOPLOEVN Eyyunon tnG ResMed.

e Edv xpnoiuomnoleite uypavtripa, va TOTODETEITE TAVTOTE TOV LYypavThpa o€ emimedn em@dvela,
KATW arod To €Mimedo Tou KEPAAIOU GG, IO VA JN YEUIOEL | HAOKA KAl N CWARVWON HE VEPO.

o A@NOTE TOV LYPAVTHPA VA KPUWOEL Yia §€ka AemTd mptv amd To XeIpIopd Tov, yia va
EMTPEYPETE OTO VEPO VA KPUWOEL Kal va BeRaiwbdeite 0TI 0 uypavtrpag dev gival ToAU kauTtdg
Y10 VA UITOPEITE VA TO ayYIEETE.

o Befaiwbeite 0TI 0 UypAVTHPAC Eival AGEIOC TTPOTOU LETAPEPETE T CUCKEUN.

I nueiwon: Omoladrimote coapd mepoTaTiKA TToU CUUPBAVOUY OE OXEON JUE AUTH TN OUOKELT, Ba TTPETEl val
avagépovtal otnv ResMed kat otnv apuddia apyr TG Xweag oag.

TexviKEG TPOSIaYPAPEG

Ot povadeg ekppdlovtat oe cm H.O kat hPa. 1 cm HxO 1ooUtat pe 0,98 hPa.

Tpogodotikd 90 W
Elpog e10060 evaMagodpevou pebpatog: 100—240 V, 50—60 Hz, 1,0-1,5 A, katnyopia l
115V, 400 Hz, 1,5A, katnyopia Il (ovopaotiki Tipr yia xprion o agpomhdvo)
E€080¢ ouveyolg pedatog; 14V === 375A
Tumikn katavdAwon toxvog; 53W (57 VA)
Méytotn katavahwon 1ox0oc; 104 W (108 VA)

NepiBaovtiké ouvBrKee

Oeppokpactia Aertoupyiac: +5°Céwg+35°C
Znueiwon: HBepyokpacia TG porig Tou aépa yia Ty avamvor mou mapdyeral
anod auTy T ouokeur Bepaneiac Hmopei va efvar bnAGTEPN amd T
Beppokpaoia Tou dwpatiov. H ouokeur napapével aopaliq yia xpron oe
akpaiec ouvBrec Beppiokpaaiac nepiBaMovrog (40 °C).

Yypaoia Aetoupyiac: Yypaoia Aetroupyiag 10% wg 95%, ywpic oupmukveon

YopeTpo Aetoupyiac: And o entmedo ¢ Bdlaoaag péxptta 2.591 m. Edpog mieong aépa 1013 hPa
¢w¢ 738 hPa

Oeppokpacia puAaéng kat petagopdg; -20 °Céwe +60°C

Yypaoia gulaéng kat petapopdc: XTIk vypacia 5 éwg 95%, Xwpic ouuMUKvwon LEPATHWY

H\ektpopayvntikr ouppatétna

H AirSense 10 auppop@avetat He Oheg Tic Loxboueg mpodlaypagé mepi nAektpopayvnikig auppatotntas (EMC) katd IEC 60601-1-2:2014, yia mepipaMovta
KOTOIKIWV, £LMOpIKG Kal Ehagpdg Blopnxaviag. Yuviotdtal ) Slatipnon KnT@v OUOKEVWV EMKOIVWYIAS 0 amoataon TouNdy(oTov T m amd Tr) OUoKeuH.
Mnopeite va Bpeite Minpogopiec OXETIKG e TIC NAEKTPOAYVITIKES EKTTOHTEC Kal Ty aTpwoia yia autr T auokeur) g ResMed atnv (otooehida
www.resmed.com/downloads/devices

Taéwopnon: EN 60601-1:2006/A1:2013

Khaon Il (8umh povwon), Tumoc BF, mpootacia amd eioodo 1P22.
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AioBnpec

AtoBntripag nieong: BpiokeTat oo e00TEPIKO T £6000U TNG GUOKEURC, TOMOC AVaAOYIKOU HETPNTH
nieang, 0 éw¢ 40 cm Hz0 (0 €wc 40 hPa)
AtwBntripag poric: BpiokeTal 0o £00TEPIKO TG E10000U TG GUOKEURC, TUMOG PNIAKAC PORC

padac, -70 éwg+180 L/min

Méyiotn mieon otaBepric katdotaong o ouvBrike piag BAAPNS
H ouakeur) Ba anevepyonotnBel mapouoia piag BAaBng edv n micon atabepric katdotaong umeppaivel ta:
30 cm H0 (30 hPa) yia meptaodtepa amd 6 deutepdhenta rj ta 40 cm Ha0 (40 hPa) yia neploadtepa and 1 deutepodento.

‘Hyog

Eninedo nieong omwg petpdtal aupgwva jie To mpotumo 150 80601-2-70:2015 (katdotaon Aetrovpyiag CPAP):
SlimLine: 25 dBA pe aBeBaiétnta 2 dBA
Standard (Tumkn): 25 dBA pe aBeBaidtna 2 dBA
SlimLine r} Standard (tmn) kai Gypavon;: 27 dBA pe aBeBaidtna 2 dBA
Eninedo 1ox0oc omwg petpdrat obpgwva pie T mpotuno 80601-2-70:2015 (kataotaon Aetroupyiag CPAP):
SlimLine: 33 dBA e aBeBaiétnta 2 dBA
Standard (Tumkn): 33 dBA pe aBeBaidtna 2 dBA
SlimLine r} Standard (tmn) kai Gypavon;: 35dBA pe aBeBaidtna 2 dBA

Anhwpévec Tipéc e 600 apBiou yia Ty exmopmr BopuBou alpewva L To mpdtumo IS0 4871:1996.

Ouotkég — GUOKEU Kal LypavTrpag

Naotdoeic (Y xMxB) 116 mm x 255 mm x 150 mm

E&od0¢ aépa (ouppopgavetat e To mpdtumo 150 5356-1:2015): 22 mm

Bapoc (ovokeur kat kaBapiCopevog bypavtripac): 1248¢

Kataokeun nepihipatog: Bpadukavato Beppomactikd

XwpnTikétnTa vepoo: Fw¢  ypaypn géyiotng mpwong 380 ml

KaBapiCopievog uypavtrpag — UNKO: MhaoTikd yuteupévo e éyyuon, avoéeidwtog ydhuBag kat oteyavormoinan
GG

Oeppokpaocia

Méyiotn mhdkag Beppavtipa: 68 °C

Dakomic: 74°C

Méyiotn Beppokpaoia agpiou: <41°C

Oiktpo aépa

Standard (Tumikr): YAiKO: TOAVEGTEPIKEG, [N UPAVTEC [veg
Méan duvatotnta uykpdtnong: >75% yi oKovR ~7 HIKPOIETPWY

YnoaMepyiko: YNiKo: AkpUNIKEG iveg kat fveg moAumportuleviou og popéa mohumpomueviou
Anbdoan: >98% yla akovn ~7-8 pikpopetpwy, >80% yia okovn ~0,5
HIKPOLETPWY

Xprion o€ agpomhdvo

H ResMed emBeBaicvel 61t n cuokeur mnpol Tic anattioel T Opoomovdiakrc Ymnpeoiag Mohmikr Aepomopiag Twv H.M.A. (Federal Aviation Administration,
FAA) (mpatumo RTCA/DO-160, evotna 21, katnyopia M) yia 6Aa ta otéia ¢ miong.

Aclppatn povdda

Teyvohoyia mou ypnatponoteftat: 46,36, 26

YuvioTaTal va a@rvete edylotn amotaon 2 cm Petagl Tng OUKEUr Kal Tou 0WHATog, Katd T didpkela e Aettoupyiac. Aev epapuodetal yia Hdokes, 0wAfvee 1
mapehkopieva. Htexvooyia pmopei va uny eivat Stabéalyn o€ OAeg TIC meployéq.
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Afdwon ouppdpewang (Declaration of Conformity [DoC] pe v 0dnyia yia tov padoe§omhiopd) c €

H ResMed onhavet 6Tt n auokeur AirSense 10 (poviéha 370xx 1} 371xx) GULHOPQWVETAL € TIC BAOIKEC anaIToelS Kal TIC umoAoImeS OxeTIKEG TPOBAEPELC TG
odnylac 2014/53/EE (RED). Avtiypago ¢ Afhwang auppopewang (DoC) wmopeite va Bpeite o dlevBuvan Resmed.com/productsupport

0 padiosonhiopdc 2G Aettoupyei e Ti¢ akoNoVBES {thveq GURVOTATWY Kal EYLOT (0Y0 pASIOOURVOTATWY:

(GSM 850/900: 35 dBm
(GSM 1800/1900: 32 dBm

H ovakeun 4G pmopet va ypnotpomoinBei o OMe TIG EUPWTIAIKES XOPES XWPIG MEPLOPIOHOUG.
\eg o1 auakevéc ResMed tadvopolviat wg latpotexvoloyikd mpoidvta abpwva He Ty 0dnyia mepi latpotexvoloyikwv Mpoidviwy. Onotadnmote emorpavon Tov

TIPOTOVTOG Kal TOU €vTUTIOU UAIKOU, e T évOeién

EVpo¢ Tipwv miong Aettoupyiag
AutoSet, AutoSet For Her, CPAP:
TupmAnpwpatiko o§uyovo
Méyiotn po:

Aabpopn nveupatiki porg
1 2 3 4

Aidpkela {wng Tou oxediov

Yuokeur, TPo@od0TIKY:

KaBapiCopevog uypavtrpac:

YwNvwon aépa:

levikd

0 aoBevic oev ivat 0 mpoBAemdLevog XepLoTrG.

Anodoon vypavtipa

Nieon pdokag MooooT6 (%) OXETIKNAC

«m H,0 (hPa) uypaoiag (RH) o¢
Beppokpacia
nepiBaMovtog 17 °C
P0OByon 4

4 85

10 85

20 85

' AH - Anéhtn uypacia oe mg/L

€ 0123, oxetiCetat pe T odnyia 93/42/E0K tou YupBouliou, supmepitapiBavopiévng T Tpomonoinang
¢ 08nyiag mepi 1atpoteyvohoyikwy mpoioviwy (2007/47/EK).

4 éw¢ 20 cm Hy0 (4 éw¢ 20 hPa)

41/min

1. AoBntipac pong
2.TewnTpla pong

3. AloBntrpag mieang

4. Mask (Maoka)

5. YoNvwon aépa

6. Humidifier (Yypavtijpac)

7. 2u0keun

8. Oiktpo €10000U

5¢ém
25¢6m
6 rjvec

Mooo0T10 (%) oETIKNC
vypaciag (RH) o€
Beppokpacia
mepipaMovrog 22 °C
POByton 8

100

100

90

Ovopaotikn €§080¢ ouotrpatog AH', BTPS

P0OByon 4 POByion 8
6 >10
6 >10
6 >10

2 BTPS - Body Temperature Pressure Saturated (BepyioKpacia oGyatoc, aTpoogaipiki miean, Kopeapevoc e udpatyiolc)



ZwAnvwon aépa

Xwhjvwon aépa Yhiko Mnkog Eowtepikn
dldpetpog
(limateLineAir EOkapmto maoTiko kat n\exTpikd eéapTrpiata 2m 15mm
(limateLineAir Oxy EOkapmto maotikd kat nAextpikd e€aptriata 1.9m 19mm
SlimLine EOkaprmto maotiko 18m 15mm
Tumiko EOkapmto maotiko 2m 19mm

Oeppiokpata dlakomnc Béppavang e Beppavopievng owhivwong aépa: < 41°C

Inuenoec:

o 0 kataokeuaotig dlampei o dikaiwpa alayAc autev Twv Tpodlaypaeav Xwpic mpoetdomoinan.

o T0 aKpo olvbeong oTo peupla e Beppavdpevng cwAivwang agpa eivat oupatd pévo pe v £6080 aépa ato Akpo T cuokeunc kat dev Ba mpémelva
€papuoCeTal otn paoka.

®  Mn xpnotomoleite nAEKTPIKG QywyIpn 1) QvTLOTATIK owAivwon agpa.

o Ot puBpioelc Beppokpaoiag Kat oyeTIkrc bypaciag mou eppaviCovial dev eivat TIHEG HETPROEWY.

Tiuég mou mpoBaihovTal

Ty Eopog Awakprrikn kavotnta g évoeidng
AtoBntripag nicong oty £¢odo agpa:

Mask pressure (Mieon paokac) 4-20 cm H,0 (4-20 hPa) 0,7cmH,0 (0,1 hPa)

Tiég mov e€ayovtat and  pory:

Leak (Aappor}) 0-120L/min 1L/min

T AxpiBela

Meérpnon ieong':

Mask pressure? (Tieon pdokac) +1[0,5cm Ha0 (0,5 hPa) + 4% ¢ petpodpevng Tirc]

TUéC porG Kat Tiég ou €ayovial amé T pory:

Flow (Porj) +6L/min 1} 10% ¢ évdeiéng, omolo eivat peyahutepo, oe Betikr por) 0 éwg 150 L/min
Leak? (Alappor) + 12 L/min 1} 20% ¢ évbei§ng, omoto elvat peyalutepo, 0 éwg 60 L/min

"Ta anotehéopara ekgpadovral og STPD (Standard Temperature and Pressure, Dry — Tumikr} Beppiokpacta kai mieon nepiBaMovrog, €npr).

2 H akpiBeta propei va pelwBel and Ty mapouia Siappocy, oupminpwiaTikod 0€uyovoy, avamvepieviov oykwv <100 ml f Katé Aeto agpiopol <3 L/min.

3 H akpiBela ¢ pétpnong emkupeBe abjipwva e 1o mpatuo EN 150 10656-6:2009 yia 0UOKEVEC bMooTrpién Te avamvorig yia gpovida kat’ oikov (Etkova 101 kat Nivakag 101), e
XPIi0n TwV OVOHAOTIKAY POV HE0K TwV AVOIYHATWY AEPIOHO TwV paokwy ResMed.

ABeBaIOTNTEC CUOTAMATOC METPNONG

Yopgwva pie o mpotuo 150 80601-2-70:2015, n afeBatotnTa Twv ietprioewv Tou e60mAiapol SOKIUGY TOU KaTaoKeLaoTr elvar:

[a petprioeic porg +1,5L/min 1 + 2,7% ¢ évbeiéng (omoto elvat peyalitepo)
la petprioeic dykou (< 100 mL) +5ml 1 6% e évdegng (omoto efvar peyahutepo)

la petpraeic bykov (= 100 mL) + 20 mL 1} 3% g évdet§n (omolo lvar Heyahitepo)

[a etprioeic otatikrc mieang +0,15cm H,0 (hPa)

Ta Letprioeic Suvapkng mieang +0,27 cm H0 (hPa)

[l petpnoeig xpovou +10ms

Ynueiwon: OMeg ot avagepopeveg TIpég akpifelac katd 150 80601-2-70:2015 Kai Ta amoTeMéopata SOKIUGY ToU TIAPEXOVTAL € AUTO TO EYXELpIOIo yia auTd Ta
Tipoiovra mephapBavouy 160 T oxetikn afePaidTnTa pétpnong and Tov mapandve mivaka.
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AkpiPela migong
Méyiotn Slakdpavon otatikic mieong ota 10 cm Ha0 (10 hPa), abpgwva pe To mpétumo 150 80601-2-70:2015

Tumkn 6wAivwon aépa owhivwon aépa SlimLine
Xwpic bypavon +0,5cmH,0 (£0,5hPa) +0,5cmH,0 (£0,5hPa)
Me bypavon +0,5cmH,0 (£0,5hPa) +0,5cmH,0 (£0,5hPa)

Méyiot lakdpaven duvagukrg mieong obppwva pe to mpétumo SO 80601-2-70:2015

Yuakeur xwpic bypavon Kat Tumkr cwAqvwon aépa / ZUuokeur He Bypavan kat Tumikr owhivwon aépa

Nieon [cm H,0 (hPa)] 10 BPM 15BPM 20 BPM
4 05/05 05/05 087038
8 05/05 05/05 08708
12 05/05 05/05 08/038
16 05/05 05/05 08/038
20 05/05 05/05 087038
Yuakeur xwpic bypavon  kat owhivwon aépa SlimLine/ Zuokeur He Gypavon kat cwivwon aépa SlimLine

Nieon [cm H0 (hPa)] 10 BPM 15BPM 20 BPM
4 05/05 05/05 08708
8 05/05 05/05 08/038
12 05/05 05/05 08/038
16 05/05 05/05 087038
20 05/05 05/05 08708

Pon (péylotn) og KaBoplouéVeC TIECELG
Ta mapaxdtw petprinkav odpgwva pe 1o mpotuno 1S0 80601-2-70:2015 oTo Gxpo TG kaBoplopévng owhvwong aépa:

Pressure (Mieon) AirSense 10 kat Tumkr,  AirSense 10, bypaven  AirSense 10 kat SlimLine ~ AirSense 10, Gypavon kat
Kal TUTTIKR ClimateLineAir

cm Hy0 (hPa) L/min L/min L/min L/min

4 180 143 162 151

8 168 135 151 142

12 157 136 140 135

16 144 134 128 121

20 131 123 117 109

Avtiotaon otn pon
0 mivakag defyvel Ty avtiotaon otn por TG owhivwong aépa:

Twhivwon aépa Xe porj (L/min) pe mieon 20 cm  Avtiotaon ot poxj (cm H20/L/min)
H0 Twhivwon aépa e yovia TwAivwon aépa povo
Tumik 30 0,006 0,005
15 0,005 0,004
SlimLine 30 0,008 0,007
15 0,006 0,006
(limateLineAir 30 - 0,011
15 - 0,008
(limateLineAir Oxy 30 - 0,004
15 - 0,002
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Zuppodpewon
0 mivakag defyvel T ekaoTkOTTA TG GWARVWONG apa:

Twhivwon aépa ENaotikdtnta (cm H20/L/min) pe mieon 60 cm H,0
Ywhivwon aépa pe ywvia Ywhivwon aépa povo
Tomikn 1,074 1,056
SlimLine 0,467 0,454
(limateLineAir - 0,482
(limateLineAir Oxy - 0,729
Y 0pBoAa

Ta mapakdtw cVuBoAa umopei va epgavidovtal oTo meoidy i 0T cuoKeuaaia.

@ AlaBdote TIc 0dnyieg otV ammd T xpron. A. YrodelkvUEl pia TPOEISoToiNoN 1) Kia 0UCTACN TTPOCOXNG.
D-i AkohouBnr\oTe TIG 0Onyieg TPV armd Tn xperion. d KataokevaoTig. EE E¢ouoiodotnuévog
avTimpdowmog yla Ty Eupwmn. @ Kwdikog mapTtidac. IE ApIBUOC KaTahdyou. @ Y EIPIOKOC APIBUOC.
@ ApIBUOC OUOKEUNC. (I) On (Evepyoroinuévo) / Off (Amevepyoroinpévo). g Bapog cuokeunc. P22 e
TIPOOTAGIA MO AVTIKE{UEVA PeYEBOUG SAKTUNOU Kal vavTl KABETNG TTTWONG VEPOU, e KAion éwg 15 poipeg amd
Tov TTPOKABOPICUEVO TTPOCAVATONOUO. == — YUVEXEC PEVHAL |1| Epapuolopevo e€dptnua tumou BF.

E E€omilopog khaonc Il. g Meploplopoc uypaciac, J_ Meploplopdg Bepuokpaciac. ((‘i]})

aKTIVOPBOA(Q. @ AoyoTumo edéyxou poluvong Kivag 1. {‘.-U} @

Mn toviCouoa
Aoydtumo ehéyxou pdAuvonc Kivag 2.

Rx DI‘Il‘y‘ Y UOKELN Yyla TNV omoia amaiteital loTpikr ouvtayn (tig HIM.A, n opoomovdiakr vopobeaia mepiopilel
TNV TTWOANON TWV CUOKEUWY AUTWV LOVO GE IATPOUC 1 KATOTIV EVTOANC 1ATEOU). _A_AM Méyiotn otéBun
vePOU. @ XPNOIUOTIOIEITE HOVO ATTECTAYHEVO VEPO. @ YPOUETPO AslToupyiag. IS@W': Meploplopde
ATHOOPAIPIKAG TTiEoNC. @ Juppopewvetal pe o mpdtuno RTCA DO-160 evétnta 21, katnyopia M.

&I Huepounvia kataokeung. 2% AvaOoToAr cuvayepuoU. @ Eloaywyéac. loTpikr cuokeun.

Agite T0 YA\woodpl cuporwv otn SievBuvon ResMed.com/symbols.

|
mmm  [epiBalhovTikéG MANPOYOPIES
H ouokeur autr Ba TPémel va amoppImTeTal Xwplotd Kat Oxt padi Ye Ta un Tagivounuéva aotikd anépinta. Na va
QMOPPEIPETE TN CUOKEUT 0AG, XPNOIHOTIOINOTE TA KATAMNACQ CUCTAPATA CUANOYIG, EMTAVAXPNOIOTTOINONG KAl
avaKUKAWoNG TTou €ivat SlaBéaipa oty Teploxr oac. H xprion autwy Twv CUCTNUATWY CUNOYNG,
EMAVAKENOLLOTIONCNG KAl QVAKUKAWONG €ival OXeSIA0HEVN VA UEIWVEL TNV THEON OTOUG UOIKOUE TTOPOUG KAl Va
anmotpénel Ti¢ (NUES oto TePIBANNoV amd emkivouvec ouoiec.

Av Xpel&leoTe TANPOPOPIEG OXETIKA e QUTA TA cUOTAUATA SIABEONC AMOPANTWY, ETIKOIVWVIOTE UE TNV TOTTIKK
unnpeoia dlaxeipiong amoBArTwy. To cLLBOAO Tou dlaypappévou KASOU Gag TTAPAKIVEL VA XPNOILOTIOINCETE AUTA
Ta ouotApata S1dBeong amoBATWY. Av XpeldleoTE TANPOPOPIEG OXETIKA HE TN CUANOYN Kal S1dBeon TNG
ouoKeLNC ResMed, emikolvwvroTe LE Ta Ypageia TNS ResMed, pe Tov Tomiko dlavopéa ry myaivete otn dieuBuvon
www.resmed.com/environment.
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ZépPic

H ouokeun AirSense 10 mpoopieTtal va AeIToupyei e aopaela Kal a&loTmioTia dTav XeNOIUOTTOIETAl CUUPWVA UE
TI¢ 08&nyieg mou mapéyovtat and tn ResMed. H ResMed cuviotd n cuckeur AirSense 10 va emBewpeital kat va
umoRaNetal og 0€pPIc amd éva e€ouclodoTnuévo kévTpo oépPIc TN ResMed eav umapyouv evoei€elc pBopag
avnouyia yla tn Aertoupyia TnG GUCKEUNG. ANIWG, TA TTPOTOVTA YevikA Sev XpetdlovTal GEPPIC Kal emMBempnon
kata v didpkela {wnig Tou oxediou.

MNeploplopévn eyyunon
H ResMed Pty Ltd (epe&ric <ResMed») eyyudrat 611 To mpoidv ResMed mou ayopdoate Ba eival ehelBepo and
ENATTOHATA OO0V APOPA TA LAIKA KAl TNV KATACKELH Yia TEp{o&0 amd Tnv nuepopnvia ayopdg Tou n omoia
kaBopiletal TapaKATW.
Npoiov Midpkeia eyyonong
o Jyotpara pdokag (mephapBdvovtal T maioto pdokag, To paéapdi, ot dvies kepaic kat n owhivwon) 90 niépeg
— bev mephapBavoval ot 0UaKEVEC piag xprong
o llapehkopieva — dev mepihapBdvoval ol GUOKEVEC piag yprong
o AwBntipec mahpav daktilov, ebkamtou Tomou
o Noyelavepou uypavtipa
o Mnatapie yia yprion 0Ta e0wtepika kal e§wTepikd ovotrpiata pmatapiag ResMed 6 pve¢
o Awdnupeg nahuv daktohou, omov Kim T¢t0¢
o Movadeg dedopiévawv auokeuwyv CPAP kai 0o emnédov
o O§0petpa kal mpooappoyeic o€upETpwy yia auokevés CPAP kat 6Uo emmédwy
o Yypavripeg kat kaBapi{opeva doyeia vepol uypavtripwy
®  JUOKEEG eNéyyou TiThomoinong
o Juokeuéq CPAP, 6o emnédwv kal agploplol (mepthapBavovtal ta e§wtepikd Tpogodotikd) 2ém
o [lapehkdyleva pnatapiov

o (Dopntéc ouokevéc didyvwong/dlaoyrig

H mapovoa eyyunon eivat Slabéoiun pdvo otov apxIko Katavahwtr. Aev eivat yetapiBaoiun.

Katd ) xpovikr mepiodo tng eyyunong, av To TPoidv mapouctdaoet BAABN og GUVBRKEG KAVOVIKAG XPronG N
ResMed Ba emiokeudoel 1 Ba avTikataoTroel, KATtd TN SIOKPITIKY TNE EUXEPELQ, TO EAATTWUATIKO TTPOIOV 1) Ta
€€aPTALATA TOU.

H mapovoa meploplopévn yyunon Gev KAAUTTTEL a) TUXOV (NUIEG TTOU TTPOKARBNKavV amd akatdAnAN xprion, Kakr
XPNON, LETATEOTT ) AANQYH TOU TIPOTOVTOC, B) EMIOKEVEC TIOU TTPAYUATOTTONONKAV aTTd KEVTPO 1) TEXVIKO OEPBIC
miou Sev €xel e€ouclodoTnOel pnTWG amd Tn ResMed yia TV EKTENECN TWV EMOKEVWY, Y) TUXOV (NId i LdAuvon
ano Tolydpo, T, ToUPO 1} AAO Kamvo, 8) Tuxdv {nud Aoyw €kBeong og 6lov, evepyd 0&LuYOVO 1) AAa aépla Kal
€) TUXOV (NG o VePO TTOU XUBNKE OTNV EMPAVELA 1 OTO ECWTEPIKO HIAG NAEKTOOVIKHG OUCKEUNG.

H gyyunon &ev 1oxVEl O TIEPIMTWON TIOU TO TTPOIOV MWANDEI 1) LETATIWANOEL, EKTOC TNC TTEPIOXNC TNC APXIKAC
ayopdg Tou. [a ta mpoidvta mou ayopdlovtal os Xwpa NG Eupwmaikng Evwong ("EE") 1 tng Eupwmaikig Zwvng
EheUBepwv Zuvalaywv ("EZEE"), we "meploxn” voeital n EE kat n EZEY.

Tuxov aflwoEl eyyUNoNG OE TIEPITTWON EAATTWHATIKOU TIPOIOVTOC Ba TPEMEL va eyeipovTal amd Tov apxIkd TEAATN
OTO ONnueio ayopdq.

H gyyunon autr avtikaBiotd OAeC TIG AMEG PNTEG 1 CLWTTNPEG EYYUNOELG, CUMTEQINAUBAVOUEVWY TUXOV CLWTTNEWV
€YYUNOEWV EUTTOPEVCILOTNTAG I} KATOAMNASTNTAC YIA CUYKEKPIUEVO OKOTIO. OPICHEVEC TTEPIOKEG I XWPES OEV
ETITPETTOLV TTEPIOPIOUOUE OTNV TTEPIOA0 10XVOG HIAG OLWTTNEIAG £YYUNONG, CUVETTWG O TIAPATIAVW TTEPIOPICUOG
UTOpE( va pnv IoXVEL Yla 00,
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H ResMed &ev @épet kapia uBUvn yia TUXOV CUMITTWHATIKEG 1} CUVETTAYOUEVEG (NHIEG TTOU UTTOOTNPICETAL OTL
mpoékupay amd TNV MWANON, EYKATACTACN 1 XPrion OMOIOUSHTTOTE TTPOIOVTOC TNG ResMed. Oplopéveg TEPIOKEC Iy
XWPEG Oev emtpénouy e€aipeon 1y TIEPIOPICUO TWV CUUTTTWHATIKWY 1) CUVETIAYOUEVWY (NI, CUVENTWE O
TIAPAMAVW TTEPIOPIOPOG UIMOPEL va NV IOXVEL YIa 0O,

H mapoloa eyyunon odg mapéxel CUYKEKPIUEVA VOUIKA SIKAIWUATA KAl EVOEXOUEVWE VA EXETE KAl ANAQ, TA oTTo(al
Slapépouy amd mepIoxr| O TIEPIOXN. A TTEQICOOTEPEC TANPOPOPIEC OXETIKA HE TA SIKAIWUATA TIOU AMOPPEOLY
amod TNV €yyunor 0ag, EMKOWVWVAOTE HE TOV TOTTIKO avTimpdowro Tng ResMed 1| pe ta ypageia tng ResMed.
Emoke@beite To ResMed.com yia TIG o TPOOPATEG TANPOPOPIEC OXETIKA E TNV TIEPIOPIOHEVN £yYUNCN TNG
ResMed.

Meploodtepec MANpoPopieg

Edv éxeTe omoleodnmoTe EpWTNCEIC 1 XPEIA(ETTE TPOTOETEC TANPOPOPIES OXETIKA HE TOV TPOTIO XPrONG TNS
OUOKEUNG, ETIKOWWVIOTE HE TOV TTAPOXEQ IATPIKAG TIEPIBAAPNG.
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TURKCE

Hos geldiniz

AirSense™ 10 AutoSet™ for Her Ust diizey bir otomatik ayarlanan basing cihazidir.

/\ UYARI

e Cihaz kullanmadan 6nce tiim kilavuzu okuyun.
e Cihazi bu kilavuzda saglanan kullanim amacina gore kullanin.
e Yazan doktorunuzun sagladigi 6neriler bu kilavuzda saglanan bilgiye gore 6ncelik tagir.

Kullanim endikasyonlari

AirSense 10 AutoSet for Her

AirSense 10 AutoSet for Her kendiliginden ayarlanan cihazi, 30 kg'dan fazla agiriga sahip, obstriktif
uyku apnesi (OUA) olan kadin hastalarin tedavisine yoneliktir. Evde ve hastanede kullaniimasi
amaclanmistir.

Nemlendiricinin ev ortaminda tek hastada kullaniimasi ve hastane/kurumsal ortamda tekrar
kullanilmasi amaclanmistir.

Klinik faydalar

CPAP tedavisinin klinik yarari, yasam kalitesini artirmasinin yani sira apne, hipopne ve uykulu olma
durumunda azalma saglamasidir.

Nemlendirme etkisinin klinik faydasi, pozitif hava yolu basinci tedavisi ile iliskili yan etkilerin
azalmasidir.

Kontrendikasyonlar

Pozitif hava yolu basinci tedavisi, asagida siralanan énceden mevcut rahatsizliklari olan bazi hastalarda
kontrendike olabilir:

e siddetli bulloz akciger hastaliklari
e pnomotoraks

e patolojik olarak dustk kan basinci
e dehidratasyon.

e serebrospinal sivi sizintisi, yakin zamanda gegirilmis kraniyal cerrahi veya travma.

Tiirkce
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Olumsuz etkiler

Olagandisi gogus agrisi, siddetli bas agrisi veya nefessiz kalma durumlarinda artis oldugunda, bunlari
yazan doktorunuza bildirmelisiniz. Akut st solunum yolu enfeksiyonu gecici olarak tedaviye ara
verilmesini gerektirebilir.

Cihaz ile tedavi uygulanmasi esnasinda asagidaki yan etkiler ortaya cikabilir:

e burun, agiz veya bogazda kuruluk

e burun kanamasi

e siskinlik

e kulak veya sinUste rahatsizlik

e g0z iritasyonu

e cilt dokdntdleri.

Bir bakista

AirSense 10 sunlariicerir:

e Cihaz

e HumidAir™ nemlendirici (temin edilmisse)
e Hava tlpu

e Glc kaynagi Unitesi

e Seyahat cantasi

e SD kart (tim cihazlarda saglanmaz).

Cihaziniz ile kullanilmak Gzere asagidakiler dahil cesitli aksesuarlar icin bakim saglayicinizla irtibat
kurun:

e Hava tlpU (isitmali ve 1sitmali olmayan): ClimateLineAir™, SlimLine™, ClimateLineAir Oxy, Standart
e Nemlendirici olmadan kullaniimak Gzere yan kapak

e Filtre: Hipoalerjenik filtre, standart filtre

e Air10™ DC/DC donusturici

e SD kart okuyucu

e Air10 oksimetre adaptoru

e Air10 USB adaptorl

e Power Station Il

e Air10 hortum dirsegi.



Cihaziniz hakkinda

—_

Hava cikisl

Hava filtresi kapagi

Gug girisi

Seri numarasl ve cihaz numarasi

A W N

Kontrol paneli hakkinda

|I| Baslat/Durdur dugmesi

O Kadran

Anasayfa digmesi

HumidAir nemlendirici
Ekran

Adaptor kapagi

SD kart kapagi

0 N o o

Tedaviyi baslatmak/durdurmak icin basin.
Gug tasarrufu moduna girmek icin basip Uc saniye basil
tutun.

Menude gezinmek icin cevirin ve bir secenek secmek
Uzere basin.

Secilmis bir secenegi ayarlamak icin cevirin ve
degisikliginizi kaydetmek icin basin.

Anasayfa ekranina donmek icin basin.

Ekranda asagidakiler dahil cesitli simgeler ¢esitli zamanlarda gosterilebilir:

A Rampa Zamani
Rampa Zamanini Otomatik
Q Nemlilik

699 Nemlendirici Isinma
AAA

;%: Nemlendirici sogutma

II Kablosuz sinyal guicu (yesil)
ol

I||I Kablosuz transfer etkinlestirilmemis (gri)
1 ]

I@ Kablosuz baglanti yok

;). Ucak Modu
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Kurulum

©
i O (1
> €

/\ DiKKAT
Nemlendiriciyi asir doldurmayin yoksa cihaz ve hava ttiplne su girebilir.
1. Cihazi stabil duz bir ylizeye koyun.

2. Gug konektorinl cihazin arkasina takin. Gug kablosunun bir ucunu gic kaynagi Unitesine ve diger
ucunu gug cikisina takin.

3. Hava tUpunu cihazin arkasinda bulunan hava cikisina sikica takin.

4. Nemlendiriciyi acin ve azami su seviyesi isaretine kadar suyla doldurun.
Nemlendiriciyi sicak suyla doldurmayin.

5. Nemlendiriciyi kapatin ve cihazin yan tarafina yerlestirin.

6. Hava tlpunun serbest ucunu kurulu maskeye sikica takin.
Ayrintili bilgi icin maske kullanici kilavuzuna bakiniz.

Onerilen maskeler www.resmed.com adresinden saglanabilir.



Tedaviye baslama

1. Maskenizi takin.

2. Baslat/Durdur kismina basin veya SmartStart™ etkinlestiriimisse normal sekilde nefes alip verin.
Uyku Raporu ekrani gosterildiginde tedavinin acik oldugunu bileceksiniz.

Uyku Raporu Il Mevcut tedavi basinci yesil gosterilir.

< Anasayfa Rampa zamani sirasinda basing giderek artmaktadir ve donen bir daire

Basing iPIGEPLIGN  gOreceksiniz. Yazilan tedavi basincina ulasildiginda tim daire yesil olacaktir.
—

4.0

£
&4

Ekran kisa bir slire sonra otomatik olarak sonecektir. Tekrar agmak icin Anasayfa kismina veya kadrana
basabilirsiniz. Tedavi sirasinda gli¢ kesilirse cihaz glc geldiginde tedaviyi otomatik olarak tekrar
baslatacaktir.

AirSense 10 cihazinin ekran parlakligini odadaki 1siga gore ayarlayan bir 1sik sensoru vardir.
Tedaviyi durdurma

1. Maskenizi ¢ikarin.

2. Baslat/Durdur kismina basin veya SmartStart etkinse tedavi birkac saniye sonra otomatik olarak
duracaktir.

Uyku Raporu simdi tedavi seansinizin bir 6zetini verir.

Uyku Raparu Pl  Kullanim saat-Son seansta aldiginiz tedavi saati sayisini gosterir.

Maske Miihtr-Maskenizin ne kadar iyi muhdrlendigini gosterir:

Kullanim - .
saat 7:15 © lyi maske muhra.

Mask .
M::uer e . Ayarlanmasi gerekli, bakiniz Maske Oturumu.

Nemlendirici

Nemlendirici-Nemlendiricinizin uygun sekilde calisip calismadidina isaret eder:
© Nemlendirici galisiyor.

. Nemlendirici arizali olabilir, bakim saglayicinizla irtibat kurun.
Bakim saglayiciniz tarafindan ayarlanmissa, sunlari da géreceksiniz:
Olaylar saatte-Saatte yasanan apne ve hipopne sayisina isaret eder.

Detayli Bilgi-Daha ayrintili kullanim verileri gérmek icin asag@i kaydirmak Uzere kadrani ¢evirin.
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Glc tasarrufu modu

AirSense 10 cihaziniz tedavi verilerinizi kaydeder. Verileri bakim saglayiciniza gonderebilmesi icin
cihazinizin fisini cekmemeniz gerekir. Ancak elektrik tasarrufu i¢in gl tasarrufu moduna koyabilirsiniz.

Gu¢ tasarrufu moduna girmek igin:

e Baslat/Durdur kismina basip U¢ saniye basili tutun.
Ekran kararir.

Gu¢ tasarrufu modundan ¢ikmak igin:

e Baslat/Durdur kismina bir kez basin.
Anasayfa ekrani gortntulenir.

Seceneklerim

AirSense 10 cihaziniz bakim saglayiciniz tarafiindan gereksinimleriniz icin ayarlanmistir ama tedavinizi
daha rahat hale getirmek icin kucuk ayarlamalar yapmak isteyebilirsiniz.

Segeneklarim Ml Seceneklerim kismini vurgulayip kadrana basarak
< Anasayfa mevcut ayarlarinizi gorin. Buradan seceneklerinizi
Rampa Zmn ol Kisisellestirebilirsiniz.

Nemlilik Dazeyi 4

Maske Burun
Maske Uyum Bslt >
Ugak Modu Kph

Uyku Raporu

Rampa Zamani

Tedavi baslangicini daha rahat kilmak icin tasarlanmis olan Rampa Zamani, basincin dusuk bir baslangic
basincindan yazilan tedavi basincina ylkseldigi stredir.

Rampa Zamanini Kapall, 5 - 45 dakika veya Auto olarak ayarlayabilirsiniz. Rampa Zmn Auto (Otomatik)
olarak ayarli oldugunda cihaz uykuya daldiginiz zamani saptar ve sonra otomatik olarak dnerilen tedavi
basincina artar.

Segeneklerim Segeneklerim . Rampa Zamanini ayarlamak |g|n
< Anasay .

il Rampa Zmn 1. Segeneklerim kisminda Rampa Zmn kismini
I A G vurgulamak icin kadrani gevirin ve ardindan kadrana
Nemlilik Dazeyi 4 basin.

/2632 i 2. Rampa zamanini tercih ettiginiz ayara ayarlamak icin

kadrani cevirin ve degisikligi kaydetmek icin kadrana
basin.

Maske Uyum Bslt >

Ugak Modu Kph




Nemlilik Diizeyi

Nemlendirici havayl nemlendirir ve tedaviyi daha rahat hale getirmek tzere tasarlanmistir. Burnunuz
veya agziniz kuruyorsa nemliligi arttinn. Maskenizde herhangi bir nem olusuyorsa nemliligi azaltin.

Nemlilik Duzeyini Kapali olarak veya 1'in en dusuk nem ayari ve 8'in en yuksek nem ayari oldugu 1 ile
8 arasinda ayarlayabilirsiniz.

Segeneklerim ’ Seceneklerim i Nemlilik Diizeyini ayarlamak igin:
< Anasa . . . .
S Nemlilik Dazeyi 1. Segeneklerim kisminda Nemlilik Dlizeyi kismini
VI A s vurgulamak icin kadrani cevirin ve ardindan kadrana
basin.

/2632 i 2. Nemlilik diizeyini ayarlamak icin kadrani gevirin ve

Maske Uyum Bsit > degisikligi kaydetmek igin kadrana basin.
Ugak Modu Kph

Burnunuz veya agziniz kurumaya veya maskenizde nem olusmaya devam ederse ClimateLineAir
1sitmali hava tlpu kullanmayi distndn. ClimateLineAir ve Climate Control daha rahat bir tedavi saglar.

Maske Oturumu

Maske Oturumu maskeniz etrafinda olasi hava kacaklarini degerlendirmeniz ve tanimlamaniza yardimci
olmak Uzere tasarlanmistir.

Seceneklerim Sl Maske Oturumunu kontrol etmek igin:
(X Maske Oturumu 1. Maskeyi, maske kullanici kilavuzunda belirtildigi sekilde oturtun.

2. Secgeneklerim kisminda Maske Uyum Bslt kismini vurgulamak i¢in kadrani
cevirin ve ardindan kadrana basin.
Cihaz hava uflemeye baslar.

3. Maske, maske yastigi ve basligi lyi sonuc elde edilinceye kadar ayarlayin.

- Maske Testini Durdr

Maske Oturumunu durdurmak icin kadrana veya Baslat/Durdur kismina basin. iyi bir maske muhri
elde edemiyorsaniz, bakim saglayicinizla konusun.

Daha fazla segcenek

Cihazinizda kisisel tercihlerinize gore ayarlayabileceginiz birka¢ segenek daha vardir.

Basing Tahliye* Basing Tahliye etkinlestirildiginde, nefes vermeyi daha kolay bulabilirsiniz. Bu
tedaviye alismaniza yardimci olabilir.

SmartStart* SmartStart etkinlestirildiginde, tedavi maskenize nefes verdiginizde otomatik
olarak baslar. Maskenizi cikardiginizda birkag saniye sonra otomatik olarak
durur.

* Bakim saglayiciniz tarafindan etkinlestirildiginde.
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Cihazinizin bakimi

AirSense 10 cihazinizi optimum tedavi aldiginizdan emin olmak i¢in dtzenli olarak temizlemeniz
onemlidir. Asagidaki kisimlar cihazinizi sokme, temizleme, kontrol etme ve tekrar kurmaniza yardimei
olur.

/\ UYARI

Hortum tertibati, nemlendirici ve maskenizi optimum tedavi almak ve sagliginizi olumsuz
etkileyebilecek mikroplarin Giremesini 6nlemek i¢in diizenli olarak temizleyin.

S6kme

—_

Nemlendiriciyi Ust ve alttan tutup yavasca bastirin ve cihazdan uzaga dogru gekin.

2. Nemlendiriciyi agin ve varsa kalan suyu atin.
3. Hava tUpunln mansonunu tutun ve cihazdan yavasca uzaga cekin.
4

. Hem hava tlpd mansonu hem maskenin donen kismini tutun ve yavasca birbirinden ayirin.

Temizleme

Cihazi tanimlandigi sekilde her hafta temizlemelisiniz. Maskenizi temizlemek hakkinda ayrintili talimat
icin maske kullanici kilavuzuna basvurun.

1. Nemlendiriciyi ve hava tUpUunu hafif deterjanla 1lik suda yikayin.

2. Nemlendiriciyi ve hava tlpunu iyice durulayin ve dogrudan gines isigi ve/veya Isi olmadan
kurumaya birakin.

3. Cihazin disini kuru bir bezle silin.



Notlar:

Nemlendirici, bir bulasik makinesinde narin veya cam esya dongusUnde (sadece Ust raf) yikanabilir.
65°C’'den yUksek sicakliklarda yikanmamalidir.

Hava tUpunu bir bulasik makinasi veya camasir makinasinda yikamayin.

Nemlendiriciyi glindelik olarak bosaltip temiz ve tek kullanimlik bir bezle iyice silin. Dogrudan gines
1SIg1 ve/veya Isidan uzakta kurumasini bekleyin.

Kontrol Etme

Nemlendirici, hava tlpu ve hava filtresini dizenli olarak herhangi bir hasar acisindan kontrol
etmelisiniz.

1.

Nemlendiriciyi kontrol edin:
e Bir sizdirma varsa veya catlamissa, bulaniksa ya da klc¢Uk gukurlar olustuysa degistirin.
e Muhdr catlamis veya yirtiimissa degistirin.

e Herhangi bir beyaz toz birikintisini bir kisim ev tipi sirke ile 10 kisim su ¢ozeltisi kullanarak
giderin.

2. Hava tUpunu kontrol edin ve herhangi bir delik, yirtik veya catlak varsa degistirin.

3. Hava filtresini kontrol edip en az alti ayda bir degistirin. Herhangi bir delik veya toz ya da kirden

tikanma varsa daha sik degistirin.

Hava filtresinin degistirmek icin:

. Hava filtresi kapag@ini agin ve eski hava filtresini ¢ikarin.

Hava filtresi yikanamaz veya tekrar kullanilamaz.

Hava filtresi kapagina yeni bir hava filtresi yerlestirin ve sonra kapatin.
Cihaza toz ve su girmesini 6nlemek igin hava filtresinin daima takilmis oldugundan emin olun.

Tekrar kurma

Nemlendirici ve hava tlpu kurudugunda parcalari tekrar kurabilirsiniz.

1.

Hava tUpunu cihazin arkasinda bulunan hava ¢ikisina sikica takin.

2. Nemlendiriciyi acin ve maksimum su seviyesi isaretine kadar oda sicakliginda distile suyla doldurun.
3.
4

. Hava tlpundn serbest ucunu kurulu maskeye sikica takin.

Nemlendiriciyi kapatin ve cihazin yan tarafina yerlestirin.
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Tedavi verileri

AirSense 10 cihaziniz tedavi verilerini tedavinizi gorlp gerekirse degistirebilmesi icin bakim saglayiciniz
ve sizin igin kaydeder. Veriler kaydedilip sonra bakim saglayiciniza kablosuz ag varsa kablosuz olarak
veya bir SD kart yoluyla aktarilir.

Veri iletimi

AirSense 10 cihazinizin tedavi verilerinizin tedavinizin kalitesini arttirmak Uzere bakim saglayiciniza
iletilebilmesi icin kablosuz iletisim kapasitesi mevcuttur. Bu istege bagl bir 6zellik olup sadece bundan
faydalanmayi secerseniz ve kablosuz ag varsa kullanilabilir. Ayrica bakim saglayicinizin tedavi ayarlarini
olasi en iyi tedaviyi alabilmenizi saglamak Uzere daha zamanli bir sekilde glincellemesini veya cihaz
yaziliminizi yukseltmesini mimkun kilar.

Veri genellikle tedavi durduktan sonra iletilir. Verilerinizin aktarildigindan emin olmak icin cihazinizi
daima ana sebeke glicline bagl birakin ve Ugcak Modunda olmadigindan emin olun.

Notlar:
e Satin aldiginiz Ulke veya bdlge disinda kullanirsaniz tedavi verileriniz iletiimeyebilir.
o Kablosuz iletisim, ag bulunmasina baghdir.

o Kablosuz iletisimli cihazlar tim bolgelerde bulunmayabilir.

SD karti

Tedavi verilerinizin bakim saglayiciniza aktariimasinin alternatif bir yolu SD karti yoluyladir. Bakim
saglayiciniz SD kartini postayla gondermenizi veya kendinizin getirmesini isteyebilir. Bakim saglayiciniz
talimat verdiginde SD kartini ¢ikarin.

SD 1s1g1 yanip sonerken SD karti cihazdan ¢ikarmayin ¢cunku karta veri yazilmaktadir.

SD kartini gikarmak igin:

1. SD karti kapagini acin.

2. Serbest birakmak igin SD karti igeri itin. SD karti cihazdan cikarin.
SD kartini koruyucu kilifa yerlestirin ve bakim saglayiciniza geri gonderin.

SD karti hakkinda detayli bilgi igin cihazinizla saglanan SD kart koruyucu kilifiniza basvurun.
Not: SD kart baska herhangi bir amagla kullaniimamalidir.



Seyahat

AirSense 10 cihazinizi her gittiginiz yere goturebilirsiniz. Sadece sunlara dikkat edin:
o Cihazin hasar gormesini 6nlemek icin saglanan seyahat cantasini kullanin.

« Nemlendiriciyi bosaltin ve seyahat cantasinda ayri olarak paketleyin.

e Seyahat ettiginiz bolge icin uygun glc kablonuzun oldugundan emin olun. Satin almayla ilgili bilgi
icin bakim saglayicinizla irtibat kurun.

e Harici bir batarya kullaniyorsaniz bataryanizin émrinU azamiyecikarmak icin nemlendiriciyi
kapatmaniz gerekir. Bunu yapmak icin Nemlilik Diizeyini Kapali hale getirin.

Ucakla seyahat

AirSense 10 cihaziniz kabin bagaji olarak yolcu kismina alinabilir. Tibbi cihazlar kabin igi bagaj limitinizi
etkilemez.

AirSense 10 cihaziniz Ulusal Havacilik idaresi (Federal Aviation Administration) (FAA) gerekliliklerini
karsiladigindan bir ucakta kullanabilirsiniz. Hava seyahati uyum mektuplart www.resmed.com
adresinden indirilebilir ve yazdirilabilir.

Cihazi bir ucakta kullanirken:

e Nemlendiricinin tamamen bos ve cihaziniza yerlestiriimis oldugundan emin olun. Nemlendirici
yerlestiriimeden cihaz calismaz.

e Ucak Modunu acin.

Segeneklerim Segeneklerim &l Ucak Modu agmak igin:

< Anssayfa Ucak Modu 1. Secgeneklerim kisminda kadrani Ugak Modu kismini

Rampa Zmn Auto < iptal vurgulayacak sekilde cevirin ve sonra kadrana basin

e o B [ 2. Kadrani Agik secmek (izere gevirin ve sonra

Maske Burun W [Acik degisikligi kaydetmek icin kadrana basin.

Maske Uyum Bsit > Ekranin sag Ustinde Ugak Modu » simgesi
gosterilir.

A\ DiKKAT

Tirbilans sirasinda su inhalasyonu riski nedeniyle nemlendiricide su varken cihazi ucakta
kullanmayin.
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Sorun Giderme

Herhangi bir probleminiz varsa su sorun giderme konularina bakiniz. Problemi gideremiyorsaniz bakim
saglayiciniz veya ResMed ile irtibat kurun. Cihazi agmaya calismayin.

Genel sorun giderme

Problem/olasi neden

Coziim

Maskem etrafindan hava siziyor

Maske yanlig takilmis olabilir.

Burnum kuruyor veya tikaniyor

Nemlilik dizeyi fazla dustik ayarlanmis olabilir.

Maskenizin dogru takildigindan emin olun. Takma talimati igin
maske kullanma kilavuzunuza bakin veya maske oturumunu
veya mihriini kontrol etmek i¢in Maske Oturumu iglemini
kontrol edin.

Nemlilik Diizeyini Ayarlayin.

ClimateLineAir 1sitmali hava tiipiiniiz varsa, ClimateLineAir
kullanicr kilavuzuna bakin.

Burnumda, maskede ve hava tiipiinde su damlaciklari oluyor

Nemlilik diizeyi fazla yiiksek ayarlanmis olabilir.

Agzim ¢ok kuru ve rahatsiz

Agzinizdan hava kagiyor olabilir.

Nemlilik Diizeyini Ayarlayin.

ClimateLineAir 1sitmali hava tiipiiniiz varsa, ClimateLineAir
kullanicr kilavuzuna bakin.

Nemlilik Dizeyini arttirin.

Agzinizi kapali tutmak igin bir cene bandi veya tam yiiz
maskesi gerekebilir.

Maskemde hava basinci fazla yiiksek gibi (fazla hava aliyor gibiyim)

Rampa kapatilmig olabilir.

Rampa Zamani segenegini kullanin.

Maskemde hava basinci fazla diisiik gibi (yeterli hava almiyor gibiyim)

Rampa devam ediyor olabilir.

Ekranim siyah

Ekranin arka 151§1 kapatilmis olabilir. Kisa bir sire iginde
otomatik olarak kapanir.

Giig bagh olmayabilir.

Tedaviyi durdurdum ama cihaz halen hava ifliiyor

Cihaz soguyor.

Hava basincinin yiikselmesini bekleyin veya Rampa Zamanini
kapatin.

Tekrar agmak igin kadrana veya Ana Sayfa kismina basin.

Guig kaynagini takin ve fisin tamamen yerlestiriimis
oldugundan emin olun.

Cihaz hava tlptinde kondansasyonu 6nlemek igin az miktarda
hava tifler. 30 dakikadan sonra otomatik olarak durur.



Problem/olasi neden

Coziim

Nemlendiricim sizdiryor

Nemlendirici dogru kurulmamis olabilir.

Nemlendirici hasarli veya catlak olabilir.

Tedavi verilerim, bakim saglayicima génderilmemis

Kablosuz kapsama alani zayif olabilir.

Ekranin sai Ust tarafinda Kablosuz baglantisi yok
simgesi gosterilir. Kablosuz agi yoktur.

Cihaz Ugak Modunda olabilir.

Veri transferi, cihaziniz igin etkinlestirilmemis.

Ekranim ve diigmelerim yanip séniiyor

Yazilim ytikseltmesi yapiliyor

Hasar kontrolii yapin ve nemlendiriciyi yeniden dogru olarak
monte edin.

Yedegi igin servis saglayicinizla irtibata gegin.

Cihazin kapsama alanina yerlestirildiginden emin olun (orn.
yatak bagi masaniza ama bir cekmece icinde veya zeminde
degil).

Kablosuz sinyal giicti simgesi alll tim cubuklar
gosterildiginde iyi kapsamaya ve daha az gubuk
gosterildiginde zayif kapsamaya isaret eder.

Cihazin kapsama alanina yerlestirildiginden emin olun (6rn.
yatak bagi masaniza ama bir cekmece icinde veya zeminde
degil).

Bu sekilde talimat verilirse, SD karti bakim saglayiciniza
gonderin. SD kart ayrica tedavi verilerinizi igerir.

Ucak Modunu kapatin, bakiniz Ucakla seyahat etme.

Ayarlariniz hakkinda bakim saglayicinizla konusun

Yazilim yiikseltmesinin tamamlanmasi yaklasik 10 dakika
srer.

Cihaz mesajlar

Cihaz mesaji/olasi neden

Coziim

Yiiksek kacak algilandi, su haznesi, hazne contasi veya yan kapagi kontrol edin

Nemlendirici uygun yerlestirilmemis olabilir.

Nemlendirici miihrii dogru yerlestiriimemis olabilir.

Yiiksek kacak algilandi, hortumunuzu baglayin
Hava tiipti dogru baglanmamis olabilir.

Maske yanlis takilmis olabilir.

Hortum tikali, hortumunuzu kontrol edin

Hava tiipti tikali olabilir.

Nemlendiricinin dogru yerlestirilmis oldugundan emin olun.

Nemlendiriciyi agin ve mihriin dogru yerlestirildiginden emin
olun.

Hava tiiptinG her iki ugta dogru baglandigindan emin olun.

Maskenizin dogru takildigindan emin olun. Takma talimati igin
maske kullanma kilavuzunuza bakin veya maske oturumunu
veya mihriini kontrol etmek i¢in Maske Oturumu iglemini
kontrol edin.

Hava tiiptinG kontrol edin ve varsa tikanikliklari giderin.
Mesaji gidermek igin kadrana basin ve sonra cihazi tekrar
baslatmak i¢in Start/Stop (Baslat/Durdur) kismina basin.
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Cihaz mesaji/olasi neden Coziim

SD kart hatasi, karti ¢ikarin ve tedaviyi baslatmak igin Baslat'a basin
SD kart dogru takilmis olmayabilir. SD karti gikarin ve tekrar takin.
Salt okunur kart, liitfen ¢ikarin, kilidini agin ve SD kartini tekrar takin

SD kart kilitli, salt okunur pozisyonda olabilir. SD Kart tizerindeki anahtari kilitli pozisyondan & «ilitsiz
pozisyona o getirin ve tekrar yerlestirin.

Sistem arizasi, kullanim kilavuzuna bakin Hata 004

Cihaz sicak bir ortamda birakilmis olabilir. Tekrar kullanmadan 6nce sogumasini saglayin. Gii¢ kablosunu
sokiin ve cihazi yeniden baglatmak icin tekrar baglayin.

Hava filtresi tikali olabilir. Hava filtresini kontrol edin ve tikaniklik varsa degistirin. Giig
kablosunu sokiin ve cihazi yeniden baslatmak icin tekrar
baglayin.

Hava tiipt tikali olabilir. Hava tiiptint kontrol edin ve varsa tikanikliklari giderin.

Mesaji gidermek igin kadrana basin ve sonra cihazi tekrar
baslatmak icin Start/Stop (Baslat/Durdur) kismina basin.

Hava tiiptinde su olabilir. Hava tlipinden suyu bosaltin. Giig kablosunu sokiin ve cihazi
yeniden baglatmak igin tekrar baglayin.

Sistem arizasi, kullanim kilavuzuna bakin Hata 0XX (kullanici kilavuzu Hata 0XX'e atifta bulunur)

Cihazda geri doniilemez bir hata olmustur. Bakim saglayicinizla irtibat kurun. Cihazi agmayin.




Parcalari tekrar kurma

Cihazinizin bazi parcalari cihaz veya parcalarin zarar gérmesini dnlemek igin kolayca gikacak sekilde

tasarlanmistir. Bunlan asagida tanimlandigi gibi tekrar kurabilirsiniz.

Nemlendirici mihrind yerlestirmek igin:

1. Muhru kapaga yerlestirin.
2. Yerine saglamca oturuncaya kadar mUhra tim kenarlari boyunca asagi bastirin.

Nemlendirici kapagini tekrar kurmak igin:

1. Kapagin bir tarafini tabanin pivot deligine yerlestirin.
2. Diger tarafi yerine tiklayarak oturuncaya kadar kabariklik boyunca kaydirin.

Tiirkce
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/\ UYARI

Hava tliplinii basin veya boynun etrafindan donmeyecek sekilde ayarladiginizdan emin olun.

Glc kablolarini, kablolari ve gli¢ kaynagini hasar veya asinma belirtileri agisindan diizenli
olarak kontrol edin. S6z konusu unsurlar hasar gérmisse cihaz kullanmaya devam etmeyin
ve ilgili bilegenleri degistirin.

Glig kablosunu sicak ylizeylerden uzak tutun.

Cihaz performansinda herhangi bir agiklanamayan degisiklik farkederseniz, olagandisi sesler
cikariyorsa, cihaz veya glc kaynagi diistirtiliir veya yanhis muamele edilirse veya muhafaza
kirihrsa kullanmayi kesin ve bakim saglayiciniz veya ResMed Servis Merkezinizle irtibat
kurun.

Cihazi agmayin veya modifiye etmeyin. icinde kullanicinin servis verebilecedi bir kisim yoktur.
Tamir ve servis sadece yetkili bir ResMed servis sorumlusu tarafindan yapilmalidir.

Elektrik carpmasindan sakinin. Cihazi, gii¢ kaynagini veya gi¢ kablosunu suya batirmayin.
Cihaz igcine veya Uzerine sivilar dokulirse cihazin figini ¢cekin ve pargalarin kurumasini
bekleyin. Temizlik 6ncesinde cihazin fisini daima ¢ekin ve cihazin figini takmadan 6nce tim
pargalarin kuru oldugundan emin olun.

Sigara icilirken veya acikta bir ates varsa ek oksijen kullaniimamalidir.

Oksijen kaynagi agilmadan once cihazin acilmis ve hava akisinin gergeklestirilmis olmasini
daima saglayin. Cihaz kapatilmadan 6nce daima oksijen kaynagini kapatarak kullanilmamis
oksijenin cihaz muhafazasi icinde birikip bir yangin riski olusturmasini 6nleyin.

Cihaz calisirken herhangi bir bakim islemi yapmayin.

Cihaz basgka ekipmanla yan yana veya Ust Uste kullanilmamalidir. Yan yana veya Ust lste

kullanim gerekliyse cihazin kullanilacagi konfiglirasyonda normal ¢alistigi gézlenerek
dogrulanmahdir.

Cihaz i¢in belirtilenler disinda aksesuarlarin kullanilmasi dnerilmez. Bunlar cihazda artmis
emisyonlara veya azalmis bagisikliga neden olabilir.

Antibakteriyel filtreyi 6zellikle neblilizasyon veya nemlendirme sirasinda nem veya diger
kontaminan bulgulari agisindan duizenli olarak kontrol edin. Bu islemi yapmamak artmis
solunum sistemi direncine yol acabilir.

A\ DiKKAT

Cihaz ile sadece ResMed parca ve aksesuarlari kullanin. ResMed disi parcalar tedavi
etkinligini azaltabilir ve/veya cihaza zarar verebilir.

Bu cihazla sadece ResMed veya yazan doktor tarafindan 6nerilen ventilli maskeler kullanin.
Maskeyi cihaz hava iflemezken takmak disari verilen havanin tekrar solunmasiyla
sonugclanabilir. Maske icine yeni hava akmasini stirdirmek icin maske ventil deliklerinin tikali
olmayan ve acik bir durumda tutuldugundan emin olun.

Cihazi, kimsenin ¢carpmayacagi veya gli¢c kablosuna takilmayacagi bir yere yerlestirmeye
O6zen gosterin.

Calisir durumdayken cihazin hava tliplinii ve/veya hava girisini tikamak cihazin asiri
Isinmasina neden olabilir.

Cihaz etrafindaki alanin kuru ve temiz oldugundan ve hava girisini tikayabilecek veya gli¢
kaynag unitesini ortebilecek herhangi bir carsaf, giysi veya diger nesne bulunmadigindan
emin olun.

Cihaza su girebileceginden cihazi yan tarafina yerlestirmeyin.

Hatali sistem kurulumu hatali maske basing okumasina neden olabilir. Sistemin dogru
sekilde kurulmasini saglayin.



e Cihaz, nemlendirici veya hava tiiptiniin temizliginde camasir suyu, klor, alkol veya aromatik
bazl ¢ozeltiler, nemlendirici ya da antibakteriyel sabunlar veya kokulu yaglar iceren
maddeler kullanmayin. Bu solluisyonlar, hasara neden olabilir veya nemlendirici
performansini etkileyebilir ve Griinlerin kullanim dmriinu azaltabilir. Sigara, puro ve pipo
dumani da dahil olmak tizere dumana, ozona veya baska gazlara maruz kalmak cihaza zarar
verebilir. Bu tir zararlar ResMed'in sinirli garantisi kapsaminda degildir.

e Nemlendiriciyi kullaniyorsaniz maske ve hava tipunin suyla dolmasini 6nlemek icin cihazi
daima basinizdan daha diisiik diiz bir ylzeye yerlestirin.

e Muameleden 6nce suyun sogumasina izin vermek ve nemlendiricinin dokunmayla fazla sicak
olmadigindan emin olmak i¢in nemlendiriciyi on dakika sogumaya birakin.

e Cihazi tagimadan 6nce nemlendiricinin bos oldugundan emin olun.

Not: Bu cihazla ilgili olarak ciddi vakalarin yasanmasi halinde, s6z konusu vakalar ResMed ve
Ulkenizdeki yetkili makamlara bildirilmelidir.

Teknik ozellikler
Uniteler cm H20 ve hPa olarak ifade edilir. 1 cm H20 0.98 hPa'ya esittir.
90 W gii¢ kaynag: iinitesi

AC giris araligi: 100-240 V, 50-60 Hz 1.0-1,5 A, Sinif Il
115V, 400 Hz 1,5 A, Sinif Il (ugakta kullanim igin nominal)
DC gikis: 20V T — — 375A
Tipik gli tiiketimi: 53 W (57 VA)
Tepe glic tiketimi: 104 W (108 VA)
Cevresel kosullar
Galisma sicakligr: 5°Cila+35°C

Not: Bu tedavi cihazi tarafindan solumak igin Gretilen hava
akimi odadaki sicakligin tizerinde olabilir. Asiri sicak ortam
kosullari (40 °C) altinda cihaz giivenli olmaya devam eder.

Galisma nemi: %10 ila %95 bagil nem, yogunlagsmasiz

Galisma yiiksekligi Deniz diizeyi - 2.591 m; hava basinci araligi 1013 hPa -
738 hPa

Saklama ve tagima sicakligi: -20 °C ila+60 °C

Saklama ve tagima nemliligi: %>5 ila %395 bagil nem, yogunlasmasiz

Elektromanyetik uyumluluk

AirSense 10 mesken, ticari amagli yer ve hafif endistriyel ortamlar igin IEC 60601-1-2:2014 uyarinca 6ngorilen, ilgili tim
elektromanyetik uyumluluk (EMC) gerekliliklerine uygundur. Moabil iletisim cihazlarinin cihazdan en az 1 m uzak tutulmasi
onerilir.

Bu ResMed cihazinin elektromanyetik emisyonlari ve bagisikligi ile ilgili bilgi www.resmed.com/downloads/devices
adresinde bulunabilir.

Siniflandirma: EN 60601-1:2006/A1:2013

Sinif Il (gift yalitim), BF tipi, Girig korumasi IP22.

Sensérler

Basing sensori: Dahili olarak cihaz ¢ikisinda bulunur, analog 6lger basing tipi
0ila 40 cm H20 (0 ila 40 hPa)

Akis sensori: Dahili olarak cihaz giriginde bulunur, dijital kitle akig

tipi  -70ila+180 L/dk

Azami tekli hata kararli hal basinci
Kararli hal basinci sunu asarsa cihaz tek hata durumunda kapanir:
6 saniye tzerinde 30 cm H,0 (30 hPa) veya 1 saniye tzerinde 40 cm H,0 (40 hPa).
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Ses
IS0 80601-2-70:2015 uyarinca 6lgtilmiis basing seviyesi (CPAP modu):

SlimLine: 25 dBA, 2 dBA kesin olmama durumuyla
Standart: 25 dBA, 2 dBA kesin olmama durumuyla
SlimLine veya Standart ve nemlendirme: 27 dBA, 2 dBA kesin olmama durumuyla
IS0 80601-2-70:2015 uyarinca dlgtilmiis g seviyesi (CPAP modu):

SlimLine: 33 dBA, 2 dBA kesin olmama durumuyla
Standart: 33 dBA, 2 dBA kesin olmama durumuyla
SlimLine veya Standart ve nemlendirme: 35 dBA, 2 dBA kesin olmama durumuyla

ISO 4871:1996 uyarinca beyan edilen gift rakamli giriiltti emisyon degerleri.

Fiziksel - cihaz ve nemlendirici

Boyutlar (Y x G x D): 116 mm x 255 mm x 150 mm

Hava cikisi (ISO 5356-1:2015 ile uyumludur): 22 mm

Agirlik ( cihaz ve temizlenebilir nemlendirici): 1248 g

Muhafaza konstriiksiyonu: Aleve dayanikli miihendislik termoplastik

Su kapasitesi: Azami dolum gizgisine kadar 380 mL

Temizlenebilir nemlendirici- materyal: Enjeksiyonla kaliplanmis termoplastik, paslanmaz celik ve
silikon kapama

Sicaklik

Azami 1sitma plakasi: 68 °C

Kesme alani: 74°C

Azami gaz sicakligi: <41°C

Hava filtresi

Standart: Materyal: Polyester, oriili olmayan lif
Ortalama tutuklanma: >~7 mikron toz igin %75

Hipoalerjenik: Materyal: Bir polipropilen tasiyicida akrilik ve polipropilen
lifler

Etkinlik: >~7-8 mikron toz igin %98; >~0,5 mikron toz igin %80

Ucakta kullanim

ResMed cihazin tiim hava yolculugu evreleri igin Federal Havacilik Dairesi (FAA) gerekliliklerini (RTCA/DO-160, bolim 21,
kategori M) karsiladigini dogrular.

Kablosuz modiil

Kullanilan teknoloji: 4G, 3G, 2G

Calistirma sirasinda cihazin viicuttan minimum 2 cm uzakta bulunmasi énerilir. Maskeler, tipler veya aksesuarlar igin gegerli
degildir. Soz kanusu teknoloji tiim bélgelerde bulunmayabilir.

Uygunluk Beyani (Telsiz Ekipmanlari Direktifi'ne Uygunluk Beyani) c €

ResMed AirSense 10 cihazinin (370xx veya 371xx modelleri) 2014/53/EU sayili AB Direktifi'nin (RED) temel gereklilikleri ve
diger ilgili hiktmleri ile uyumlu oldugunu beyan eder. Uygunluk Beyani'nin bir kopyasi Resmed.com/productsupport
adresinde bulunabilir.

2G radyo ekipmani, asagidaki frekans bantlarinda ve maksimum radyo-frekans gtictinde galisir:
GSM 850/900: 35dBm
GSM 1800/1900: 32dBm

4G cihaz tiim Avrupa (lkelerinde higbir kisitlamaya tabi olmadan kullanilabilir.

Tibbi Cihaz Direktifi uyarinca tiim ResMed cihazlari tibbi cihazlar olarak siniflandirimaktadir. Uriin etiketinde ve basili

materyallerde yer alan c €0123 kodu, 2007/47/EC sayih Tibbi Cihaz Direktifi degisikligini igeren 93/42/EEC sayili Konsey
Direktifi ile ilgilidir.



Caligma basinci araligi
AutoSet, AutoSet For Her, CPAP:
Ek oksijen

Azami akis:

Pnomatik akis yolu

4-20 cm Hz0 (4 - 20 hPa)

4 L/dk

1. Akig sensorii

2. Ufleyici
3. Basing sensori
4. Maske
5. Hava tlipli
6. Nemlendirici
8 7 6 5 7. Cihaz
8. Giris filtresi
Tasarim émrii
Cihaz, gli¢ kaynag Unitesi 5yl
Temizlenebilir nemlendirici: 2.5yl
Hava tiipi 6 ay
Genel
Hasta bir amaclanan kullanicidir.
Nemlendirici performansi
Maske Basinci 17 °C gevre 22 °C gevre Nominal sistem gikigi AH', BTPS?
cm Hz0 (hPa) sicakliginda bagil sicakliginda bagil
nem ¢ikisi nem ¢ikisi
Ayar 4 Ayar 8 Ayar 4 Ayar 8
4 85 100 6 >10
10 85 100 6 >10
20 85 90 6 >10
" MN - Mutlak Nem, mg/L olarak
2 BTPS - Viicut Sicakligi Basing Satiire
Hava tlpu
Hava tiipii Materyal Uzunluk ig cap
ClimateLineAir Esnek plastik ve elektriksel bilesenler 2m 15 mm
ClimateLineAir Oxy Esnek plastik ve elektriksel bilesenler 1.9m 19 mm
SlimLine Esnek plastik 1,8m 15 mm
Standart Esnek plastik 2m 19 mm

Isitmali hava tlipti sicaklik kesme noktasi: <41 °C

Notlar:

o imalatci bu dzellikleri 6nceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakli tutar.
o |sitmali hava tiiptiniin elektriksel konektdr ucu sadece cihaz ucundaki hava gikisiyla uyumludur ve maskeye

takilmamalidir.

o Elektriksel olarak iletken veya antistatik hava tiipleri kullanmayin.
o Gosterilen sicaklik ve bagil nem ayarlari 6lgtilen degerler degildir.
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Gorlintilenen degerler

Deger Aralik Ekran ¢oziindrligii
Hava ¢ikisinda basing sensori:

Maske basinci 4-20 cm H;0 (4-20 hPa) 0,1 cm H20 (0,1 hPa)
Akistan tiretilen degerler:

Kagak 0-120 L/dk 1 L/dk

Deger Dogruluk

Basing 6lgiimi'":

Maske Basinci? +[0,5 cm H20 (0,5 hPa) + dlgiilen degerin %4'(]

Akis ve akistan tiiretilen degerler':

Hava akimi + 6 L/dk veya 6lgtimiin %10'u (hangisi biytikse), 0 ile 150 L/dk pozitif akista
Kagak? +12 L/dk veya 6lgtimiin %20'si (hangisi biiytkse), 0 ila 60 L/dk

! Sonuglar STPD (Standart Sicaklik ve Basing, Kuru) olarak ifade edilmistir.
% Kagaklar, ek oksijen, <100 mL tidal hacimler veya <3 L/dk dakikada ventilasyon bulunmasiyla dogruluk azalabilir.

30lIctim dogrulugu Evde Bakim Ventilatuar Destek Cihazlari igin EN 1SO 10651-6:2009 uyarinca nominal ResMed maskesi hava agikligi
akislarr kullanilarak dogrulanmistir (Sekil 101 ve Tablo 101).

Olgiim sistemi belirsizlikleri
ISO 80601-2-70:2015 uyarinca dreticinin test ekipmaninin 6lgtim belirsizligi soyledir:

Akis dlctimleri igin + 1,5 L/dk veya 6lglimiin +%2,7'si (hangisi btiykse)
Hacim olgtimleri igin (< 100 mL) +5 mL veya 6lgtimiin %6's1 (hangisi biyiikse)
Hacim dlgtimleri iin (> 100 mL) + 20 mL veya dlglimin %3't (hangisi bilytkse)
Statik basing 6lgtimleri igin +0,15 cm H:0 (hPa)

Dinamik basing 6lgtimleri igin +0,27 cm H:0 (hPa)

Zaman dlgiimleri igin +10ms

Not: ISO 80601-2-70:2015 Bu kilavuzda bu maddeler igin saglanan belirtilen dogruluklar ve test sonuglarina, yukaridaki
tablodan ilgili 6lctim belirsizligi zaten dahil edilmistir.

Basing dogrulugu

10 cm H20 (10 hPa) ile maksimum statik basing degisikligi suna goredir: 1ISO 80601-2-70:2015

Standart hortum <air_tube >hortum
Nemlendirme olmadan +0,5 cm Hz0 (0,5 hPa) +0,5 cm Hz0 (£ 0,5 hPa)
Nemlendirme ile +0,5cm H20 (+ 0,5 hPa) +0,5cm Hz0 (+ 0,5 hPa)

IS0 80601-2-70:2015 uyarinca maksimum dinamik basing degisikligi

Standart hortum ve Nemlendirme olmayan cihaz / Standart hortum ve Nemlendirme olan cihaz

Basing [cm H0 (hPa)] 10 nefes/dk 15 nefes/dk 20 nefes/dk
4 05705 05705 08/08
8 05705 05/05 08/08
12 05705 05/05 08/08
16 05705 05705 08/08
20 05705 05705 08/08
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SlimLine hortum ve  Nemlendirme olmayan cihaz /Nemlendirme ve SlimLine hortum olan cihaz

Basing [cm H20 (hPa)] 10 nefes/dk 15 nefes/dk 20 nefes/dk
4 05/05 05/05 08/08
8 05/05 05/05 08/08
12 05/05 05/05 08/08
16 05/05 05/05 08/08
20 05/05 05/05 08/08

Ayarl basinglarda akig (maksimum)
Asagidakiler ISO 80601-2-70:2015 uyarinca belirtilen hava tiiptintin ucunda 6lgtiimiistiir:

Basing AirSense 10 ve AirSense 10, AirSense 10 ve AirSense 10,
Standart Nemlendirme ve SlimLine Nemlendirme ve
Standart ClimateLineAir
cm H20 (hPa) L/dk L/dk L/dk L/dk
4 180 143 162 151
8 168 135 151 142
12 157 136 140 135
16 144 134 128 121
20 131 123 117 109
Akis direnci
Tablo, hava tlipiiniin akig direncini gdstermektedir:
Hava tiipii 20 cm Hz0 basing ile akis  Akis direnci (cm H20/L/dk)
degeri (L/dk) Boru dirsekli hava tiipii Sadece hava tiipii
Standart 30 0,006 0,005
15 0,005 0,004
SlimLine 30 0,008 0,007
15 0,006 0,006
ClimateLineAir 30 - 0,01
15 - 0,008
ClimateLineAir Oxy 30 - 0,004
15 - 0,002
Uyumluluk
Tablo, hava ttiptiniin ilgili uygunluk degerlerini géstermektedir:
Hava tiipii 60 cm H20 basing ile uyumludur (cm H20/L/dk)
Boru dirsekli hava tiipii Sadece hava tiipli
Standart 1,074 1,056
SlimLine 0,467 0,454
ClimateLineAir - 0,482
ClimateLineAir Oxy - 0,729
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Semboller
Su semboller Urlin veya ambalajda belirebilir.

@ Kullanmadan énce talimati okuyun. A Bir uyari veya dikkat edilecek noktaya isaret eder.

DI Kullanmadan 6nce talimati izleyin. d imalatct. E@ Avrupa Yetkili Temsilcisi. LOT  partj
kodu. lﬁ Katalog numarasi. @ Seri numarasi. @ Cihaz numarasi. (!)A(;Ik/ Kapall él Cihaz
agirhgi. IP22 gejirtilen yonlendirmeden 15 dereceye kadar egildiginde damlayan suya ve parmak
biyukligiinde nesnelere karsi korumall. — — — Dogrudan akim. BF tipi uygulanan kisim.

E Sinif Il ekipman. @ Nemlilik sinirlamasi. Jﬁ Sicaklik sinirlamasi. (Gi]:) Non iyonizan radyasyon.
@ Cin kirlilik kontroll logosu 1. @@ Cin kirlilik kontroll logosu 2. Rx DI‘Il‘y‘ Sadece receteyle
(ABD icinde federal yasa bu cihazin satisini doktor tarafindan veya onun siparisi ile yapilmasi tzere
sinirlar). _A_AM Azami su duzeyi. @ Sadece distile su kullanin. @ Calisma yUlksekligi.
I:.@’Ig: Atmosferik basing sinirlamasi. @ RTCA DO-160 bolim 21, kategori M ile uyumludur.

&I Uretim tarihi. 22% Alarm engelleme. @ ithalatcl. Tibbi cihaz.

Sembol s6zIGgu icin bkz. ResMed.com/symbols.
{
= Cevre bilgisi
Bu cihaz ayristinimamis belediye atigi olarak degil, ayri atiimalidir. Cihazinizi atmak icin bolgenizde
mevcut uygun toplama, tekrar kullanma ve geri donisttrme sistemlerini kullanmalisiniz. Bu toplama,

tekrar kullanma ve geri dondstirme sistemlerinin kullaniimasi tehlikeli maddelerin cevreye zarar
vermesini 6nlemek ve dogal kaynaklar Uzerinde baski olusmasini azaltmak Uzere tasarlanmistir.

Bu atma sistemleri hakkinda bilgiye gereksinimiz olursa Iutfen yerel atik idarenizle irtibat kurun.
Uzerinde carpi isareti olan ¢op tenekesi sembolii sizi bu atma sistemlerini kullanmaya davet eder.
ResMed cihazinizin toplanmasi ve atilmasi hakkinda bilgi gereksiniminiz varsa litfen ResMed ofisiniz
veya yerel distribGtortnuzle irtibat kurun veya www.resmed.com/environment adresine gidin.

Servis

AirSense 10 cihazinin, ResMed tarafindan saglanan talimat uyarinca calistirildiginda emniyetli ve
guvenilir sekilde calisacak bigcimde tasarlanmistir. ResMed, AirSense 10 cihazinin yipranmis olduguna
dair herhangi bir isaret veya cihazin galismasina dair bir endise varsa, yetkili bir ResMed Servis
Merkezi tarafindan kontrol edilmesini ve bakiminin yapilmasini tavsiye eder. Bunun disinda, genel
olarak UrUnlerin tasarim omru boyunca servis ve incelemenin gerekli olmamasi beklenir.
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Sinirli garanti

ResMed Pty Ltd (bundan bdyle "ResMed") ResMed cihazinizin satin aldiginiz tarihten itibaren asagida
belirtilen slre boyunca malzeme ve iscilik hatalarindan ari oldugunu garanti etmektedir.

Uriin Garanti siiresi

o Maske sistemleri (maske gergevesi, yastik, baslik ve hortumlar dahil}—tek 90 gin
kullanimlik cihazlar harig

o Aksesuarlar—tek kullanimlik cihazlar harig

o Esnek tipte parmak nabiz senstrleri

o Nemlendirici su hazneleri

o ResMed dahili ve harici batarya sistemleriyle kullanim igin bataryalar 6 ay
o Kilips tipte parmak nabiz sensorleri Tyl
o CPAP ve iki diizeyli cihaz veri modiilleri

o Oksimetreler ve CPAP ile iki diizeyli cihaz oksimetre adaptorleri

o Nemlendiriciler ve temizlenebilir nemlendirici su hazneleri

o Titrasyon kontrol cihazlari

o CPAP, iki diizeyli ve ventilasyon cihazlari (harici giic kaynag tiniteleri dahil) 2yl
e Batarya aksesuarlari

o Tasinabilir diyagnostik/tarama cihazlari

Bu garanti sadece ilk musteri icin gecerlidir. Devredilemez.

Garanti suresi boyunca Urln, normal kullanim kosullari altinda arizalanirsa, ResMed, tercih hakki
ResMed'e ait olacak sekilde arizali Grinl veya herhangi bir parcasini tamir edebilir veya degistirebilir.

isbu sinirll garanti sunlari kapsamamaktadir: a) yanlis kullanim, suistimal, driinde tadilat veya degisiklik
yapillmasindan kaynaklanan herhangi bir hasar; b) ResMed tarafindan acikga ilgili onarimlari yapmaya
yetkili oldugu belirtiimemis olan herhangi bir servis tarafindan gergeklestirilen onarimlar; c) sigara,
pipo, puro veya diger tltln Urlnlerinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kirlilik; d) ozon, aktif
oksijen veya baska gazlara maruz kalmaktan kaynaklanan hasarlar; e) elektronik cihaza su dokulmesi
veya icine su kagmasindan kaynaklanan herhangi bir hasar.

Garanti, Urindn ilk satin alinan bolgenin disina satilmasi veya yeniden satilmasi ile gegersiz hale gelir.
Avrupa Birligi (“AB") veya Avrupa Serbest Ticaret Birligi ("EFTA") sinirlari dahilinde satin alinan Grlnler
icin “bdlge” terimi AB ve EFTA anlamina gelir.

Arizali UrUnlere iliskin garanti talepleri, ilk musteri tarafindan satin alma noktasina bildiriimelidir.

isbu garanti, her tirli zimni ticari elverislilik veya belirli bir amaca uygunluk garantisi dahil olmak Uzere,
diger tum acik veya zimni garantilerin yerini almaktadir. Bazi bolgeler veya Ulkelerde, zimni garantinin
ne kadar sure ile gecerli oldugu konusunda herhangi bir kisitlamaya izin verilmediginden yukaridaki
sinirlama sizin i¢in gegerli olmayabilir.

ResMed, herhangi bir ResMed Urtndnin satilmasi, kurulmasi veya kullanilmasi sonucu ortaya cikan
iddia edilen arizi veya dolayl hasarlardan sorumlu olmayacaktir. Bazi bolgeler veya Ulkelerde, arizi veya
dolayli hasarlarin hari¢ tutulmasi veya sinirlanmasina izin verilmediginden yukaridaki sinirlama sizin igin
gecerli olmayabilir.
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isbu garanti size belirli yasal haklar vermekte olup, bolgeden bdlgeye degisiklik gdsteren baska haklara
da sahip olabilirsiniz. Garanti haklariniz ile ilgili daha ayrintili bilgi edinmek icin, yerel ResMed saticiniza
veya ResMed ofisine basvurunuz.

ResMed'in Sinirli Garantisine iliskin en glncel bilgiler icin ResMed.com adresini ziyaret edin.
Detayli bilgi

Cihazin kullanimiyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya ek bilgi gerekiyorsa bakim saglayicinizla irtibat
kurun.
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