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Desinfitseerimisjuhend	 Ainult kliiniliseks kasutamiseks

 HOIATUS

Järgige alati puhastamise ja desinfitseerimise juhiseid. Mõned puhastustooted võivad maski, selle osasid ning nende funktsioone kahjustada või jätta endast järele kahjulikke aurumisjääke. Selles juhendis loetletud protseduuridest 
kõrvalekaldumine, k.a. maksimaalse ettenähtud tsüklite arvu ületamine, võib negatiivselt mõjutada maski ning seetõttu ka ravi ohutust ja kvaliteeti.



Eesti	 2

See juhend kehtib AirFit™ F30i / AirFit F30i mittemagnetilise täisnäomaski korduvkasutamise kohta mitmele patsiendile unelaboris, kliinikus või haiglas. Kui olete maski ainukasutaja kodukeskkonnas, järgige 
kasutusjuhendi puhastusjuhiseid. Töötleja kohustus on tagada, et taastöötlemine viiakse läbi ettevõtte ResMed kinnitatud protseduuride kohaselt. Kõigi puhastus-, desinfitseerimis- ja loputusetappide jaoks on 
soovitatav joogivesi karedusega ≤150 mg/l.

Maski osa1

Puhastamine

Heakskiidetud 
tsüklite arv

Alconox  
(Õrnatoimeline aluseline anioonne detergent) 

neodisher Mediclean Forte 
(leeliseline, ensümaatiline detergent)

Termiline desinfitseerimine

30 minutit temperatuuril 75 °C;
10 minutit temperatuuril 80 °C;

1–10 minutit temperatuuril 90–93 °C;

Pesur-desinfitseerija 
A0: 3000 kuni 11 971 

5–10 minutit temperatuuril 90–93 °C;

Manuaalne ümbertöötlemine Automaatne pesur-desinfitseerija

•	 Pehmendus 30

•	 Raam / raami magnetklambrid 30

•	 Torupõlve korpus / torupõlve klamber / 
torupõlve rõngas 30

•	 Pearihm 30

•	 Pehmed mähised – – Ei ole ette nähtud mitmel 
patsiendil korduvalt 

kasutamiseks2
•	 AirFit F30i mittemagnetiline raam – –

•	 AirFit F30i mittemagnetiline pearihm – –

1 Ei pruugi olla kõigis piirkondades saadaval. Vaadake selle maski nõuetekohast kasutamist käsitlevate kõigi üksikasjadega tutvumiseks kasutusjuhendit. Saadaolevate asendusosade loendiga tutvumiseks vaadake veebilehel ResMed.com olevat tootejuhendit.
2 Kasutage iga patsiendi puhul uusi osi.
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A Torupõlve korpus

1 Torupõlve klamber

2 Torupõlve rõngas

B Raam

3 Raami konnektor

4 Raami magnetklamber

C Pehmendus

D Pearihm

Täiendav osadeks võtmine
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Termilise desinfitseerimise protseduur – manuaalne

1. Osadeks lahtivõtmine

1.	 Võtke mask osadeks, järgides kasutusjuhendi juhiseid.
2.	 Lisaks tehke järgmist.

•	 Tõmmake tugevalt torupõlve klamber torupõlve korpusest lahti. (Joonis a.)
•	 Tõmmake torupõlve rõngas raamist välja. (Joonis b.)
•	 Lükake tugevalt raami magnetklamber raami konnektorilt maha. Korrake toimingut ka teisel küljel. (Joonis c.)

3.	 Visake ära kõik muud maski osad, mis ei ole ette nähtud mitmel patsiendil korduvalt kasutamiseks.

2. Puhastamine

1.	 Valmistage pehmetoimelise leelise, anioonse pesuaine ja vee lahus vastavalt tootja juhistele. ResMed on kinnitanud järgmist.

•	 Alconox 1% kontsentratsioon (10 g/l) 30–55 °C
2.	 Leotage kõiki maski osi 5–10 minutit. Veenduge, et poleks õhumulle.
3.	 Hoidke osad lahuses, kuni  leotamisaeg on täis. Seejärel puhastage neid seest ja väljast pehmete harjastega pudeliharjaga (raami sisemus) või pehmete harjastega harjaga (kõik muud komponendid) järgmiselt. 

Pöörake erilist tähelepanu lõhedele ja õõnsustele.

•	 Torupõlve korpus 30 sekundit harjamist
•	 Torupõlve klamber / torupõlve rõngas / raami magnetklambrid 10 sekundit harjamist
•	 Pehmendus / raam / pearihm 1 minut harjamist

4.	 Loputage osi voolava vee all (≤60 °C) järgmiselt, lastes veel puutuda vahetult kokku kõikide pindadega.

•	 Pehmendus / raam / raami magnetklambrid / torupõlve korpus / 
torupõlve klamber / torupõlve rõngas 30–60 sekundit loputamist

•	 Pearihm 1 minut loputamist, samal ajal korduvalt pigistades

3. �Kontrollimine 
ja kuivatamine

1.	 Kontrollige ja vajaduse korral korrake kõiki toiminguid jaotises [2. Puhastamine], kuni osad on nähtavalt puhtad. Maski osa puhastusjuhiste eiramisega võib kaasneda ebapiisav desinfitseerimine.
2.	 Pigistage pearihma liigse vee eemaldamiseks.
3.	 Laske osadel õhu käes kuivada, vältides kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Kui kohe järgneb termiline desinfitseerimine, ei ole kuivatamine vajalik.

4. Desinfitseerimine

1.	 Leotage maski osi kuuma veega täidetud vannis, kasutades ühte järgmistest temperatuuri ja aja kombinatsioonidest:

•	 30 minutit temperatuuril 75 °C
•	 10 minutit temperatuuril 80 °C
•	 1–10 minutit temperatuuril 90–93 °C.

2.	 Pigistage pearihma liigse vee eemaldamiseks. 
3.	 Laske osadel õhu käes kuivada, vältides kokkupuudet otsese päikesevalgusega.

5. Ülevaatus Kontrollige maski kõiki osi visuaalselt. Juhul kui märkate maski osal ükskõik milliseid kvaliteedi halvenemise tunnuseid (lõhed, mõrad, rebendid jne), tuleb see osa ära visata ja uuega asendada. Esineda võib silikoonosade 
mõningast värvimuutust, mis on lubatav.

6. Uuesti kokkupanek

1.	 Vajutage torupõlve klamber torupõlve korpusele, kuni see klõpsab paigale.
2.	 Paigaldage torupõlve rõngas raami ülaossa.
3.	 Lükake tugevalt raami magnetklamber raami konnektorile. Korrake toimingut ka teisel küljel.
4.	 Pange mask uuesti kokku, järgides kasutusjuhendi juhiseid.

7. �Hoiustamine ja 
transportimine

Teavet hoiustamise ja transportimise kohta lugege kasutusjuhendist.
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Termilise desinfitseerimise protseduur – Automaatne pesur-desinfitseerija

1. Osadeks lahtivõtmine

1. Võtke mask osadeks, järgides kasutusjuhendi juhiseid.
2. Lisaks tehke järgmist.

•	 Tõmmake tugevalt torupõlve klamber torupõlve korpusest lahti. (Joonis a.)
•	 Tõmmake torupõlve rõngas raamist välja. (Joonis b.)
•	 Lükake tugevalt raami magnetklamber raami konnektorilt maha. Korrake toimingut ka teisel küljel. (Joonis c.)

3. Visake ära kõik muud maski osad, mis ei ole ette nähtud mitmel patsiendil korduvalt kasutamiseks.

2. Eelpesu
1.	 Loputage maski osi 5-liitrises loputusvannis külmas kraanivees 1 minut. Veenduge, et osadel poleks õhumulle.
2.	 Loputage iga osa külma voolava kraanivee all 30 sekundit. Veenduge, et sisepinnad saavad loputatud.

3. Pesur-desinfitseerija

1.	 Asetage osad ISO 15883 nõuetele vastavasse pesur-desinfitseerijasse. 
2.	 Seadistage pesur-desinfitseerija järgmiselt.

Paigutus Paigutage osad nii, et vesi saaks korralikult ära voolata.
Ühendused / tarvikud Puudub
Kemikaalid Puhastusvahend: 2–10 ml/l (0,2–1%) Neodisher Mediclean Forte 

Neutraliseerija: 1–2 ml/l (0,1–0,2%) Neodisher Z
Puhastamise/loputamise 
temperatuuri piirväärtused:

43 °C kuni 60 °C

Termiline desinfitseerimine 5–10 minutit temperatuuril 90–93 °C (A0: 3000 kuni 11 971)

4. �Kontrollimine 
ja kuivatamine

1.	 Kontrollige ja vajaduse korral korrake kõiki toiminguid jaotises [2. Pesur-desinfitseerija], kuni osad on nähtavalt puhtad. Maski osa puhastusjuhiste eiramisega võib kaasneda ebapiisav desinfitseerimine.
2.	 Pigistage pearihma liigse vee eemaldamiseks.
3.	 Laske osadel õhu käes kuivada, vältides kokkupuudet otsese päikesevalgusega.

5. Ülevaatus Kontrollige maski kõiki osi visuaalselt. Juhul kui märkate maski osal ükskõik milliseid kvaliteedi halvenemise tunnuseid (lõhed, mõrad, rebendid jne), tuleb see osa ära visata ja uuega asendada. Esineda võib 
silikoonosade mõningast värvimuutust, mis on lubatav.

6. Uuesti kokkupanek

1.	 Vajutage torupõlve klamber torupõlve korpusele, kuni see klõpsab paigale.
2.	 Paigaldage torupõlve rõngas raami ülaossa.
3.	 Lükake tugevalt raami magnetklamber raami konnektorile. Korrake toimingut ka teisel küljel.
4.	 Pange mask uuesti kokku, järgides kasutusjuhendi juhiseid.

7. �Hoiustamine ja 
transportimine

Teavet hoiustamise ja transportimise kohta lugege kasutusjuhendist. 

 ÜLDISED HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

• Järgige alati puhastamise ja desinfitseerimise juhiseid. Mõned puhastustooted võivad maski, selle osasid ning nende funktsioone kahjustada või jätta endast järele kahjulikke aurumisjääke.
Selles juhendis loetletud protseduuridest kõrvalekaldumine, k.a. maksimaalse ettenähtud tsüklite arvu ületamine, võib negatiivselt mõjutada maski ning seetõttu ka ravi ohutust ja kvaliteeti.

• Järgige pesuainete, desinfitseerimisvahendite ja -seadmete kasutamisel alati tootja juhiseid. Vastuolu ilmnemise korral on see juhend ülimuslik.

• Järgige alati ohutuid töövõtteid, k.a. sobivate isikukaitsevahendite kasutamist vastavalt vajadusele. Täpsemat teavet lugege tootja ohutusjuhistest.

• Maski osa puhastus- ja desinfitseerimisjuhiste eiramisega võib kaasneda ebapiisav desinfitseerimine.
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