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AirMini™ 
Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás és zavartűrés 
Az elektromos gyógyászati berendezések az elektromágneses összeférhetőség tekintetében speciális óvintézkedéseket igényelnek, és az ebben a 
dokumentumban megadott, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó információknak megfelelően kell azokat telepíteni és üzembe helyezni. 

Jelen nyilatkozat a következő ResMed készülékre vonatkozik: 

• AirMini™ 
 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás 
Ezt a készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy 
használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják. 

Kibocsátási vizsgálat Megfelelőség Elektromágneses környezet – útmutató 
CISPR 11 szerinti rádiófrekvencia-kibocsátás 1. csoport A készülék rádiófrekvenciás energiát kizárólag saját, belső működéséhez használ. 

Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátása igen alacsony, és valószínűtlen, hogy az 
bármilyen interferenciát okozna a közelében lévő elektromos berendezésekkel. 

CISPR 11 szerinti rádiófrekvencia-kibocsátás „B” osztály A készülék minden létesítményben használható, beleértve a lakókörnyezetet, 
valamint a lakossági célokat szolgáló épületeket ellátó, alacsony feszültségű, 
nyilvános hálózatra közvetlenül csatlakozó környezeteket is. 

Harmonikus kibocsátások  
IEC 61000-3-2 

„A” osztály  

Feszültségingadozások/feszültségrezgések IEC 61000-3-3 Megfelel  
 

 FIGYELEM 
• A készüléket nem szabad közvetlenül más berendezések mellé, alá vagy tetejére helyezve használni. Ha a készüléket szükséges más 

berendezések mellett, alatt vagy fölött elhelyezve használni, akkor a készüléket meg kell figyelni annak igazolására, hogy normálisan 
működik abban a konfigurációban, amelyben használni fogják. 

• A meghatározottaktól eltérő tartozékoknak az eszközzel együttes használata nem ajánlott. Ezek az eszköz kibocsátási szintjének 
emelkedését vagy zavartűrésének csökkenését okozhatják. 

 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavartűrés 
Ezt a készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy 
használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják. 

Zavartűrési vizsgálat Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutató 
Elektrosztatikus kisülés 
IEC 61000-4-2 

±8 kV érintéskor 
±15 kV levegőn keresztül 

A padlóburkolatnak fának, betonnak vagy kerámialapnak kell lennie. Ha a padlóburkolat műanyag, akkor 
a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak kell lennie. 

Gyors elektromos 
tranziens/lökés IEC 61000-4-4 

±2 kV  
±1 kV bemeneti/kimeneti vezetékek 
esetében 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen. 

Túlfeszültség  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differenciál módusú 
±2 kV közös módusú 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen. 

Feszültségesések, rövid 
kimaradások és 
feszültségváltozások a bemeneti 
hálózati feszültségben 
IEC 61000-4-11 

100 V 
240 V 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen. 
Ha a készülék használója a hálózati feszültség kimaradása esetén is igényli a készülék folyamatos 
működését, akkor szünetmentes tápegység használata javasolt. 

Hálózati frekvenciás (50/60 Hz) 
mágneses mező IEC 61000-4-8 

30 A/m A hálózati frekvenciás mágneses mező erőssége a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző 
szintnek feleljen meg. 

Vezetett rádiófrekvencia (RF) 
IEC 61000-4-6 

10 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 

Az AirMini megfelel az elektromágneses összeférhetőségre (EMC) vonatkozó összes érvényben lévő 
előírásnak az IEC60601-1-2:2014 szabvány szerint, otthoni, kereskedelmi és könnyűipari környezetekben. 
Hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket nem szabad a készülék bármelyik 
részétől (beleértve a kábeleket is) a javasolt 10 cm-es izolációs távolságnál közelebb használni. Az 
AirMini készüléket úgy tervezték, hogy megfeleljen az elektromágneses összeférhetőség (EMC) 
szabványainak. Ha azonban felmerül annak gyanúja, hogy a készülék teljesítményét (pl. a nyomást vagy 
az áramlást) valamilyen más berendezés befolyásolja, helyezze távolabb a készüléket a zavar lehetséges 
forrásától. 
Az AirMini megfelel az FCC szabályok 15. részében és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS 
szabványaiban foglaltaknak. A működtetés az alábbi két feltételhez kötött: Ez a készülék nem kelthet 
káros zavaró hatást, és a készüléknek el kell viselnie a készüléket érő összes zavaró hatást, beleértve az 
olyanokat is, amelyek nemkívánatos működést eredményezhetnek. 
FCC ID: QOQBT121, IC: 5123A-BGTBT121 
A készülék FCC szabályoknak és az Industry Canada szabványainak való megfeleléséről a 
www.resmed.com/downloads/devices weboldalon talál további információkat. 

Sugárzott rádiófrekvencia (RF) 
IEC 61000-4-3 

9 V/m - 85 V/m között, legfeljebb 
5,785 GHz frekvencián 
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Air10™ sorozat | Lumis™ sorozat | Stellar™ | Astral™ | RCM | RCMH 
Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás és zavartűrés 
Az elektromos gyógyászati berendezések az elektromágneses összeférhetőség tekintetében speciális óvintézkedéseket igényelnek, és az ebben a 
dokumentumban megadott, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó információknak megfelelően kell azokat telepíteni és üzembe helyezni. 

Jelen nyilatkozat a következő ResMed készülékekre vonatkozik: 

• Air10™ sorozat 

• Lumis™ sorozat 

• Stellar™ 

• Astral™  

• ResMed csatlakozó modul (RCM) 

• ResMed csatlakozó modul kórházaknak (RCMH) 
 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás 
Ezeket a készülékeket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy 
használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják. 

Kibocsátási vizsgálat Megfelelőség Elektromágneses környezet – útmutató 
CISPR 11 szerinti rádiófrekvencia-kibocsátás 1. csoport A készülék rádiófrekvenciás energiát kizárólag saját, belső működéséhez használ. 

Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátása igen alacsony, és valószínűtlen, hogy az 
bármilyen interferenciát okozna a közelében lévő elektromos berendezésekkel. 

CISPR 11 szerinti rádiófrekvencia-kibocsátás „B” osztály A készülék minden létesítményben használható, beleértve a lakókörnyezetet, 
valamint a lakossági célokat szolgáló épületeket ellátó, alacsony feszültségű, 
nyilvános hálózatra közvetlenül csatlakozó környezeteket is. 

Harmonikus kibocsátások  
IEC 61000-3-2 

„A” osztály  

Feszültségingadozások/feszültségrezgések IEC 61000-3-3 Megfelel  
 

 FIGYELEM 
• A készüléket nem szabad közvetlenül más berendezések mellé, alá vagy tetejére helyezve használni. Ha a készüléket szükséges más 

berendezések mellett, alatt vagy fölött elhelyezve használni, akkor a készüléket meg kell figyelni annak igazolására, hogy normálisan 
működik abban a konfigurációban, amelyben használni fogják. 

• A meghatározottaktól eltérő tartozékoknak (pl. kábelek, párásítók) az eszközzel történő együttes használata nem ajánlott. Ezek az eszköz 
kibocsátási szintjének emelkedését vagy zavartűrésének csökkenését okozhatják. 

 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavartűrés 
Ezeket a készülékeket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy 
használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják. 

Zavartűrési vizsgálat IEC60601-1-2 vizsgálati szint — a 
készüléket a megfelelőségi szintre 
tesztelik 

Elektromágneses környezet – útmutató 

Elektrosztatikus kisülés 
IEC 61000-4-2 

±8 kV érintéskor 
±15 kV levegőn keresztül 

A padlóburkolatnak fának, betonnak vagy kerámialapnak kell lennie. Ha a padlóburkolat műanyag, akkor 
a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak kell lennie. 

Gyors elektromos 
tranziens/lökés IEC 61000-4-4 

±2 kV hálózati kábel esetében 
±1 kV bemeneti/kimeneti vezetékek 
esetében 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen. 

Túlfeszültség  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differenciál módusú 
±2 kV közös módusú 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen. 

Feszültségesések, rövid 
kimaradások és 
feszültségváltozások a bemeneti 
hálózati feszültségben 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 ciklus 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° és 
315°-on 
0 % UT; 1 ciklus és 
70 % UT; 25/30 ciklusok. Egyfázisú: 0°-on 
0 % UT; 250/300 ciklus 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen. 
Ha a készülék használója a hálózati feszültség kimaradása esetén is igényli a készülék folyamatos 
működését, akkor szünetmentes tápegység használata javasolt. 

Hálózati frekvenciás (50/60 Hz) 
mágneses mező IEC 61000-4-8 

30 A/m A hálózati frekvenciás mágneses mező erőssége a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző 
szintnek feleljen meg. 

Vezetett rádiófrekvencia (RF) 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 
6 Vrms  
a 150 kHz és 80 MHz közötti ISM sávokon 

Hordozható és mobil rádiófrekvenciás készülékeket nem szabad a készülék bármelyik részéhez (beleértve 
a kábeleket is) az adó frekvenciájára alkalmazható egyenlettel számított, javasolt izolációs távolságnál 
közelebb használni. 
Javasolt izolációs távolság 
d = 0,6 √P 

ahol „P” az adónak a gyártó által megadott, névleges maximális kimeneti teljesítménye wattban (W), és 
„d” a javasolt izolációs távolság méterben (m). A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók elektromágneses 
helyszínfelmérésea során megállapított elektromágneses térerősségnek minden frekvenciatartományban 
kisebbnek kell lennie a megfelelőségi szintnél. A következő szimbólummal ellátott berendezések 

közelében interferencia léphet fel:  

Sugárzott rádiófrekvencia (RF) 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
(Szakmai egészségügyi ellátás) 
10 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz  
(Otthoni egészségügyi ellátás) 

a A helyhez kötött adók (például (mobil/vezeték nélküli) rádiótelefonok bázisállomásai, hordozható rádiók, amatőr rádióadók, AM és FM rádió-műsorszórás és televízió-műsorszórás) 
elektromágneses térerejét nem lehet elméleti úton pontosan előrejelezni. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók által létrehozott elektromágneses környezet becsléséhez célszerű 
elektromágneses helyszínfelmérést végezni. Ha a készülék használati helyén mért térerősség túllépi a vonatkozó fenti RF megfelelőségi határértéket, akkor ellenőrizni kell, hogy a 
készülék képes-e a normális működésre. Ha rendellenes működést észlel, akkor további intézkedésekre lehet szükség, például a készüléket más irányba kell állítani vagy át kell helyezni. 
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Megjegyzések: 

• Az Ut a hálózati váltóáramú feszültség értéke a mérőszint alkalmazása előtt. 

• Ezek az irányelvek nem minden esetben használhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek 
elnyelő és visszaverő hatása. 

 

Az elektromágneses zavarok lehetséges hatása (lélegeztetőgépek esetében) 
Az alábbi klinikai funkciók elvesztése vagy romlása az elektromágneses zavarok következtében a betegbiztonság veszélyeztetését eredményezheti: 

• A lélegeztetés szabályozásának pontossága 

• A légúti nyomás és térfogat ellenőrzésének pontossága 

• Kezelési riasztások. 

A romlás észlelését ez esetben az eszköz alábbi viselkedései mellett lehet megfigyelni: 

• Egyenetlen lélegeztetés 

• A megfigyelt paraméterek gyors ingadozása 

• A kezelési vagy technikai riasztások téves aktiválása (pl. rendszerhiba vagy akkumulátor kommunikációvesztési riasztások) 
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S9™ sorozat  
Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás és zavartűrés 
Az elektromos gyógyászati berendezések az elektromágneses összeférhetőség tekintetében speciális óvintézkedéseket igényelnek, és az ebben a 
dokumentumban megadott, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó információknak megfelelően kell azokat telepíteni és üzembe helyezni. 

Jelen nyilatkozat a következő ResMed készülékekre vonatkozik: 

• S9™ Series (H5i™ és ClimateLine™ eszközzel vagy anélkül) 
 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás 
Ezeket a készülékeket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy 
használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják. 

Kibocsátási vizsgálat Megfelelőség Elektromágneses környezet – útmutató 
CISPR 11 szerinti rádiófrekvencia-kibocsátás 1. csoport A készülék rádiófrekvenciás energiát kizárólag saját, belső működéséhez használ. 

Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátása igen alacsony, és valószínűtlen, hogy az 
bármilyen interferenciát okozna a közelében lévő elektromos berendezésekkel. 

CISPR 11 szerinti rádiófrekvencia-kibocsátás 

USB adapterrel vagy anélkül 
Oximeter adapterrel vagy anélkül 

„B” osztály A készülék minden létesítményben használható, beleértve a lakókörnyezetet, 
valamint a lakossági célokat szolgáló épületeket ellátó, alacsony feszültségű, 
nyilvános hálózatra közvetlenül csatlakozó környezeteket is. 

Harmonikus kibocsátások  
IEC 61000-3-2 

USB adapterrel vagy anélkül 
Oximeter adapterrel vagy anélkül 

„A” osztály  

Feszültségingadozások/feszültségrezgések IEC 61000-3-3 

USB adapterrel vagy anélkül 
Oximeter adapterrel vagy anélkül 

Megfelel  

 

 FIGYELEM 
• A készüléket nem szabad közvetlenül más berendezések mellé, alá vagy tetejére helyezve használni. Ha a készüléket szükséges más 

berendezések mellett, alatt vagy fölött elhelyezve használni, akkor a készüléket meg kell figyelni annak igazolására, hogy normálisan 
működik abban a konfigurációban, amelyben használni fogják. 

• A meghatározottaktól eltérő tartozékoknak az eszközzel együttes használata nem ajánlott. Ezek az eszköz kibocsátási szintjének 
emelkedését vagy zavartűrésének csökkenését okozhatják. 

 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavartűrés 
Ezt a készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy 
használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják. 

Zavartűrési vizsgálat IEC60601-1-2-es vizsgálati 
szint 

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutató 

Elektrosztatikus kisülés 
IEC 61000-4-2 

±6 kV érintéskor 
±8 kV levegőn keresztül 

±6 kV érintéskor 
±8 kV levegőn keresztül 

A padlóburkolatnak fának, betonnak vagy kerámialapnak kell lennie. Ha a 
padlóburkolat műanyag, akkor a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak kell 
lennie. 

Gyors elektromos 
tranziens/lökés 
IEC 61000-4-4 

±2 kV hálózati kábel esetében 
±1 kV bemeneti/kimeneti 
vezetékek esetében 

±2 kV 
Nem alkalmazható 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző 
minőségű legyen. 

Túlfeszültség  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differenciál módusú 
±2 kV közös módusú 

±1 kV differenciál módusú 
±2 kV közös módusú 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző 
minőségű legyen. 

Feszültségesések, rövid 
kimaradások és 
feszültségváltozások a 
bemeneti hálózati 
feszültségben 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% esés az Ut 
értékben) 0,5 ciklus időtartamára 
40% Ut (60% esés az Ut 
értékben) 5 ciklus időtartamára 
70% Ut (30% esés az Ut 
értékben) 25 ciklus időtartamára 
<5% Ut (>95% esés az Ut 
értékben) 5 másodpercig 

<12V (>95% esés 240V esetén) 
0,5 ciklus időtartamára 
96V (60% esés 240V esetén) 
5 ciklus időtartamára 
168V (30% esés 240V esetén) 
25 ciklus időtartamára 
<12V (>95% esés 240V esetén) 
5 másodpercig 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző 
minőségű legyen. 
Ha a készülék használója a hálózati feszültség kimaradása esetén is igényli a 
készülék folyamatos működését, akkor szünetmentes tápegység használata 
javasolt. 

Hálózati frekvenciás 
(50/60 Hz) mágneses 
mező IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m A hálózati frekvenciás mágneses mező erőssége a kereskedelmi vagy kórházi 
környezetre jellemző szintnek feleljen meg. 

Vezetett rádiófrekvencia 
(RF) 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 

3 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 

Hordozható és mobil rádiófrekvenciás készülékeket nem szabad a készülék 
bármelyik részéhez (beleértve a kábeleket is) az adó frekvenciájára alkalmazható 
egyenlettel számított, javasolt izolációs távolságnál közelebb használni. 
Javasolt izolációs távolság 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz – 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz – 2,5 GHz 

ahol „P” az adónak a gyártó által megadott, névleges maximális kimeneti 
teljesítménye wattban (W), és „d” a javasolt izolációs távolság méterben (m). A 
helyhez kötött rádiófrekvenciás adók elektromágneses helyszínfelmérésea során 
megállapított elektromágneses térerősségének minden frekvenciatartományban 
kisebbnek kell lennie a határértéknél. b A következő szimbólummal ellátott 

berendezések közelében interferencia léphet fel:  

Sugárzott rádiófrekvencia 
(RF) 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 

10 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 

a A helyhez kötött adók (például (mobil/vezeték nélküli) rádiótelefonok bázisállomásai, hordozható rádiók, amatőr rádióadók, AM és FM rádió-műsorszórás és televízió-műsorszórás) 
elektromágneses térerejét nem lehet elméleti úton pontosan előrejelezni. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók által létrehozott elektromágneses környezet becsléséhez célszerű 
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elektromágneses helyszínfelmérést végezni. Ha a készülék használati helyén mért térerősség túllépi a vonatkozó fenti RF megfelelőségi határértéket, akkor ellenőrizni kell, hogy a 
készülék képes-e a normális működésre. Ha rendellenes működést észlel, akkor további intézkedésekre lehet szükség, például a készüléket más irányba kell állítani vagy át kell helyezni. 
b A 150 kHz – 80 MHz frekvenciatartományban a térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie. 
Megjegyzések: 

• Az Ut a hálózati váltóáramú feszültség értéke a mérőszint alkalmazása előtt. 

• 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 

• Ezek az irányelvek nem minden esetben használhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek 
elnyelő és visszaverő hatása. 

 

A készülék, valamint a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések 
közötti ajánlott izolációs távolság 
Ezen készülékek használata olyan környezetben ajánlott, ahol a rádiófrekvenciás zavarsugárzás szabályozott. A készülék vásárlója vagy használója úgy 
előzheti meg az elektromágneses interferenciát, hogy betartja a készülék, valamint a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs 
berendezések (adók) közötti alábbi (a kommunikációs berendezések maximális kimeneti teljesítményének megfelelő) minimális távolságot. 

 
Az adó névleges maximális kimeneti 
teljesítménye (W) 

Izolációs távolság az adó frekvenciájának függvényében (m) 
150 kHz – 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz – 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz – 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,12 0,04 0,070 
0,1 0,37 0,11 0,22 
1 1,2 0,35 0,70 
10 3,7 1,1 2,2 
100 12 3,5 7,0 

 
Az olyan adók esetében, amelyek névleges maximális kimeneti teljesítménye nincs felsorolva fentebb, a „d” javasolt izolációs távolságot az adó 
frekvenciájára vonatkozó egyenlettel lehet méterben (m) kiszámítani, ahol „P” az adónak a gyártó által megadott névleges maximális kimeneti 
teljesítménye wattban (W). 

Megjegyzések: 

• 80 MHz-en és 800 MHz-en a nagyobb frekvenciatartományhoz tartozó izolációs távolság érvényes. 

• Ezek az irányelvek nem minden esetben használhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek 
elnyelő és visszaverő hatása. 
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S8™ & S8™ II sorozat | VPAP™ III sorozat 
Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás és zavartűrés 
Az elektromos gyógyászati berendezések az elektromágneses összeférhetőség tekintetében speciális óvintézkedéseket igényelnek, és az ebben a 
dokumentumban megadott, elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó információknak megfelelően kell azokat telepíteni és üzembe helyezni. 

Jelen nyilatkozat a következő ResMed készülékekre vonatkozik: 

• S8™ és S8 II sorozat 

• VPAP™ III sorozat 
 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses kibocsátás 
Ezeket a készülékeket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy 
használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják. 

Kibocsátási vizsgálat Megfelelőség Elektromágneses környezet – útmutató 
CISPR 11 szerinti rádiófrekvencia-kibocsátás 1. csoport A készülék rádiófrekvenciás energiát kizárólag saját, belső működéséhez használ. 

Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátása igen alacsony, és valószínűtlen, hogy az 
bármilyen interferenciát okozna a közelében lévő elektromos berendezésekkel. 

CISPR 11 szerinti rádiófrekvencia-kibocsátás 
soros adapterrel 
USB-adapterrel 

„B” osztály 
B* osztály 
„B” osztály 

A készülék minden létesítményben használható, beleértve a lakókörnyezetet, 
valamint a lakossági célokat szolgáló épületeket ellátó, alacsony feszültségű, 
nyilvános hálózatra közvetlenül csatlakozó környezeteket is. 

Harmonikus kibocsátások  
IEC 61000-3-2 

„A” osztály  

Feszültségingadozások/feszültségrezgések IEC 61000-3-3 Megfelel  
 

* B osztály minden rendszerkonfigurációhoz, kivéve, ha a számítógépet egy soros adapteren keresztül csatlakoztatják a készülékhez, mely esetben a rendszer az A osztálynak felel meg.  
(Csak az S8 II sorozatnál) B osztály minden rendszerkonfigurációhoz, kivéve, ha a DCL-12 adapterről táplált, egy oximéterrel ellátott ResLink csatlakozik az S8 II sorozatú készülékhez, 
mely esetben a rendszer az A osztálynak felel meg. 
Az A osztály minden létesítményben használható, kivéve a lakókörnyezetet, valamint a lakossági célokat szolgáló épületeket ellátó, alacsony feszültségű hálózatra közvetlenül 
csatlakozó környezeteket.  
 

 FIGYELEM 
• A készüléket nem szabad közvetlenül más berendezések mellé, alá vagy tetejére helyezve használni. Ha a készüléket szükséges más 

berendezések mellett, alatt vagy fölött elhelyezve használni, akkor a készüléket meg kell figyelni annak igazolására, hogy normálisan 
működik abban a konfigurációban, amelyben használni fogják. 

• A meghatározottaktól eltérő tartozékoknak (pl. kábelek, párásítók) az eszközzel történő együttes használata nem ajánlott. Ezek az eszköz 
kibocsátási szintjének emelkedését vagy zavartűrésének csökkenését okozhatják. 

 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses zavartűrés 
Ezt a készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy 
használójának kell gondoskodnia arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják. 

Zavartűrési vizsgálat IEC60601-1-2-es vizsgálati 
szint 

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – útmutató 

Elektrosztatikus kisülés 
IEC 61000-4-2 

±6 kV érintéskor 
±8 kV levegőn keresztül 

±6 kV érintéskor 
±8 kV levegőn keresztül 

A padlóburkolatnak fának, betonnak vagy kerámialapnak kell lennie. Ha a 
padlóburkolat műanyag, akkor a relatív páratartalomnak legalább 30%-nak kell 
lennie. 

Gyors elektromos 
tranziens/lökés 
IEC 61000-4-4 

±2 kV hálózati kábel esetében 
±1 kV bemeneti/kimeneti 
vezetékek esetében 

±2 kV 
Nem alkalmazható 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző 
minőségű legyen. 

Túlfeszültség  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differenciál módusú 
±2 kV közös módusú 

±1 kV differenciál módusú 
±2 kV közös módusú 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző 
minőségű legyen. 

Feszültségesések, rövid 
kimaradások és 
feszültségváltozások a 
bemeneti hálózati 
feszültségben 
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (>95% esés az Ut 
értékben) 0,5 ciklus időtartamára 
40% Ut (60% esés az Ut 
értékben) 5 ciklus időtartamára 
70% Ut (30% esés az Ut 
értékben) 25 ciklus időtartamára 
<5% Ut (>95% esés az Ut 
értékben) 5 másodpercig 

< 12V (>95% esés 240V esetén) 0,5 
ciklus időtartamára 
96V (60% esés 240V esetén) 5 
ciklus időtartamára 
168V (30% esés 240V esetén) 25 
ciklus időtartamára 
<12V (>95% esés 240V esetén) 5 
másodpercig 

A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző 
minőségű legyen. 
Ha a készülék használója a hálózati feszültség kimaradása esetén is igényli a 
készülék folyamatos működését, akkor szünetmentes tápegység használata 
javasolt. 

Hálózati frekvenciás 
(50/60 Hz) mágneses 
mező IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m A hálózati frekvenciás mágneses mező erőssége a kereskedelmi vagy kórházi 
környezetre jellemző szintnek feleljen meg. 

Vezetett rádiófrekvencia 
(RF) 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 

10 Vrms 
150 kHz – 80 MHz 

Hordozható és mobil rádiófrekvenciás készülékeket nem szabad a készülék 
bármelyik részéhez (beleértve a kábeleket is) az adó frekvenciájára alkalmazható 
egyenlettel számított, javasolt izolációs távolságnál közelebb használni. 
Javasolt izolációs távolság 
d = 1,17 √P 
d = 0,35 √P 80 MHz – 800 MHz 
d = 0,70 √P 800 MHz – 2,5 GHz 

ahol „P” az adónak a gyártó által megadott, névleges maximális kimeneti 
teljesítménye wattban (W), és „d” a javasolt izolációs távolság méterben (m). A 
helyhez kötött rádiófrekvenciás adók elektromágneses helyszínfelmérésea során 
megállapított elektromágneses térerősségének minden frekvenciatartományban 
kisebbnek kell lennie a határértéknél. b A következő szimbólummal ellátott 

berendezések közelében interferencia léphet fel:  

Sugárzott rádiófrekvencia 
(RF) 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 

10 V/m 
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a A helyhez kötött adók (például (mobil/vezeték nélküli) rádiótelefonok bázisállomásai, hordozható rádiók, amatőr rádióadók, AM és FM rádió-műsorszórás és televízió-műsorszórás) 
elektromágneses térerejét nem lehet elméleti úton pontosan előrejelezni. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók által létrehozott elektromágneses környezet becsléséhez célszerű 
elektromágneses helyszínfelmérést végezni. Ha a készülék használati helyén mért térerősség túllépi a vonatkozó fenti RF megfelelőségi határértéket, akkor ellenőrizni kell, hogy a 
készülék képes-e a normális működésre. Ha rendellenes működést észlel, akkor további intézkedésekre lehet szükség, például a készüléket más irányba kell állítani vagy át kell helyezni. 
b A 150 kHz – 80 MHz frekvenciatartományban a térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie. 
Megjegyzések: 

• Az Ut a hálózati váltóáramú feszültség értéke a mérőszint alkalmazása előtt. 

• 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 

• Ezek az irányelvek nem minden esetben használhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek 
elnyelő és visszaverő hatása. 

 

A készülék, valamint a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések 
közötti ajánlott izolációs távolság 
Ezen készülékek használata olyan környezetben ajánlott, ahol a rádiófrekvenciás zavarsugárzás szabályozott. A készülék vásárlója vagy használója úgy 
előzheti meg az elektromágneses interferenciát, hogy betartja a készülék, valamint a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs 
berendezések (adók) közötti alábbi (a kommunikációs berendezések maximális kimeneti teljesítményének megfelelő) minimális távolságot. 

 
Az adó névleges maximális kimeneti 
teljesítménye (W) 

Izolációs távolság az adó frekvenciájának függvényében (m) 
150 kHz – 80 MHz 
d = 1,17 √P 

80 MHz – 800 MHz 
d = 0,35 √P 

800 MHz – 2,5 GHz 
d = 0,7 √P 

0,01 0,17 0,04 0,07 
0,1 0,37 0,11 0,22 
1 1,17 0,35 0,7 
10 3,69 1,11 2,21 
100 11,70 3,50 7,0 

 
Az olyan adók esetében, amelyek névleges maximális kimeneti teljesítménye nincs felsorolva fentebb, a „d” javasolt izolációs távolságot az adó 
frekvenciájára vonatkozó egyenlettel lehet méterben (m) kiszámítani, ahol „P” az adónak a gyártó által megadott névleges maximális kimeneti 
teljesítménye wattban (W). 

Megjegyzések: 

• 80 MHz-en és 800 MHz-en a nagyobb frekvenciatartományhoz tartozó izolációs távolság érvényes. 

• Ezek az irányelvek nem minden esetben használhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek 
elnyelő és visszaverő hatása. 
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