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Руководство по дезинфекции	 Только для клинического применения

Данное руководство предназначено для многократного использования ротоносовых масок AirFit N30i и AirFit P30i несколькими пациентами в сомнологической лаборатории, клинике или больнице. При использовании маски 
одним пациентом в домашних условиях см. инструкции по очистке в руководстве пользователя. Лицо, осуществляющее обработку, несет ответственность за выполнение повторной обработки в соответствии с процедурами, 
утвержденными компанией ResMed.

Компонент маски1

Очистка

Утвержденное количество циклов

Слабощелочное, анионное моющее средство,  
например, Alconox

neodisher MediClean forte

Тепловая дезинфекция

Вручную Моюще-дезинфицирующее устройство (WD)

•	 Уплотнитель AirFit N30i 30

•	 Уплотнитель AirFit P30i – 30

•	 Порт сброса воздуха со многими отверстиями 30

•	 Порт сброса воздуха QuietAir™ – – –

•	 Корпус (с рукавами) – 30

•	 Корпус (SLM)2 30

•	 Основная часть патрубка / защелка патрубка / кольцо патрубка 30

•	 Головное крепление 30

1 В некоторых регионах данная маска может быть недоступна. Для получения полной информации о надлежащем использовании данных масок см. конкретное руководство пользователя. Полный перечень запасных частей для каждой системы маски доступен на сайте ResMed.com в руководстве по устройству.
2 Корпус маски для сомнологической лаборатории (SLM) не содержит гильз.
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A Основная часть патрубка

B Кольцо патрубка 

C Защелка патрубка

D Головное крепление

E Корпус (SLM)

F Уплотнитель AirFit N30i 

G Уплотнитель AirFit P30i 

1 Порт сброса воздуха

2 Порт сброса воздуха QuietAir

3 Порт сброса воздуха со многими отверстиями

4 Рукава
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Процедура тепловой дезинфекции — вручную
1. Разборка 1.	 Разберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя. 

2.	 Дополнительно:
	• Сильно оттяните защелку патрубка от его основной части.
	• Извлеките кольцо патрубка из корпуса.
	• Снимите порт сброса воздуха, осторожно вытащив уплотнитель и выдвинув порт.

2. Очистка 1.	 Приготовьте раствор из слабощелочного анионного моющего средства и воды1 в соответствии с инструкциями производителя. Компания ResMed утвердила следующее средство:

•	 Alconox Концентрация — 1 % Температура — 30–55 °C

2.	 Погрузите компоненты маски в раствор на 5–10 минут. Убедитесь, что при погружении нет пузырьков воздуха.
3.	 После погружения оставьте компоненты в растворе и очистите их внутреннюю и внешнюю поверхность с помощью щетки с мягкой щетиной, как указано ниже. Уделите особое внимание очистке зазоров и полостей.

•	 Прослойка AirFit N30i / прослойка AirFit P30i / основная часть патрубка Очистка щеткой в течение 30 секунд

•	 Защелка патрубка / кольцо патрубка / порт сброса воздуха с несколькими 
отверстиями

Очистка щеткой в течение 10 секунд

•	 Корпус (SLM) / головное крепление Очистка щеткой в течение 1 минуты2

4.	 Ополосните компоненты, как описано ниже, под проточной водой1 (≤60 °C), подставляя все поверхности непосредственно под струю.

•	 Прослойка AirFit N30i / прослойка AirFit P30i / корпус (SLM) / основная часть 
патрубка / защелка патрубка / кольцо патрубка / порт сброса воздуха с 
несколькими отверстиями

Ополаскивание в течение 30–60 секунд

•	 Головное крепление Ополаскивание в течение 1 минуты с несколькими отжимами

3. Осмотр/Сушка 1.	 Осмотрите устройство и при необходимости повторите мойку до визуального подтверждения чистоты.3
2.	 Отожмите головное крепление, чтобы удалить избыток воды.
3.	 Дайте компонентам высохнуть на открытом воздухе, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей.4

4. Дезинфекция 1.	 Погрузите компоненты маски в емкость с горячей водой1, используя одну из следующих комбинаций температуры и времени:
	• 75°C в течение 30 минут ИЛИ
	• 80°C в течение 10 минут ИЛИ
	• 90–93 °C в течение 1–10 минут

2.	 Отожмите головное крепление, чтобы удалить избыток воды.
3.	 Дайте компонентам высохнуть на открытом воздухе, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей.

5. Осмотр Осмотрите каждый компонент маски. При наличии любых видимых следов повреждений на компоненте (трещин, царапин, разрывов и т. д.) поврежденный компонент необходимо утилизировать и заменить новым. Возможно небольшое изменение цвета 
силиконовых компонентов, что является допустимым.

6. Повторная сборка 1.	 Вставьте защелку патрубка в его основную часть до щелчка.
2.	 Вставьте кольцо патрубка в верхнюю часть корпуса.
3.	 Совместите выступ уплотнителя с выемкой порта сброса воздуха, чтобы вставить порт в уплотнитель.
4.	 Соберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.

7. Упаковка и хранение Подробную информацию о хранении см. в руководстве пользователя.

1 Для выполнения очистки, ополаскивания и дезинфекции используйте питьевую воду. Если местным законодательством предусмотрены требования к качеству воды для утилизации и вторичной переработки медицинских устройств, такие требования должны соблюдаться.  
2 Для очистки внутренней поверхности корпуса необходимо использовать щетку для трубок/бутылок с мягкой щетиной (диаметр ≥2 см).
3 Плохая очистка маски не в соответствии с инструкциями может привести к неполной дезинфекции.
4 При выполнении дезинфекции сразу же после очистки сушка не требуется.
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Процедура тепловой дезинфекции — WD
1. Разборка 1.	 Разберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя. 

2.	 Дополнительно:
	• Сильно оттяните защелку патрубка от его основной части.
	• Извлеките кольцо патрубка из корпуса.
	• Снимите порт сброса воздуха, осторожно вытащив уплотнитель и выдвинув порт.

2. WD1 1.	 Погрузите компоненты маски в промывочную емкость объемом 5 литров с холодной водопроводной водой1 на 1 минуту. Убедитесь, что при погружении на компонентах нет пузырьков воздуха.
2.	 Ополосните компоненты под холодной проточной водопроводной водой1 в течение 30 секунд.
3.	 Поместите компоненты в моечно-дезинфицирующее устройство, соответствующее серии стандартов ISO 15883.
4.	 Настройте моечно-дезинфицирующее устройство, как указано ниже: 

Фаза/Этап
Время рециркуляции  

(в минутах)
Температура  

(°C)
Моющее средство

Предварительная мойка 4 Холодная -

Мойка 10 43–60 2–10 мл/л (0,2–1 %) neodisher MediClean forte 

Нейтрализация 6 43–60 1–2 мл/л (0,1–0,2 %) neodisher Z

Окончательное 
ополаскивание

3 43–60 -

Тепловая дезинфекция 5–10 90–93 -

3. Осмотр/Сушка 1.	 Осмотрите устройство и при необходимости повторите очистку [2. WD] до визуального подтверждения чистоты.2

2.	 Отожмите головное крепление, чтобы удалить избыток воды.
3.	 Дайте компонентам высохнуть на открытом воздухе, не подвергая их воздействию прямых солнечных лучей.

4. Осмотр Осмотрите каждый компонент маски. При наличии любых видимых следов повреждений на компонентах маски (трещин, царапин, разрывов и т. д.) поврежденные компоненты необходимо утилизировать и заменить новыми. Возможно небольшое изменение цвета 
силиконовых компонентов, что является допустимым.

5. Повторная сборка 1.	 Вставьте защелку патрубка в его основную часть до щелчка.
2.	 Вставьте кольцо патрубка в верхнюю часть корпуса.
3.	 Совместите выступ уплотнителя с выемкой порта сброса воздуха, чтобы вставить порт в уплотнитель.
4.	 Соберите маску согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.

6. Упаковка и хранение Подробную информацию о хранении см. в руководстве пользователя.

1 Для выполнения мойки, ополаскивания и дезинфекции используйте питьевую воду. Если местным законодательством предусмотрены требования к качеству воды для утилизации и вторичной переработки медицинских устройств, такие требования должны соблюдаться.
2 Плохая очистка маски не в соответствии с инструкциями может привести к неполной дезинфекции.
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Информацию о других представительствах ResMed по всему миру см. на сайте ResMed.com. AirFit и QuietAir являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками группы компаний ResMed. Alconox является торговой маркой компании 
Alconox Inc. neodisher - торговая марка компании Chemische Fabrik Dr. Weigert. Информацию о патентах и другой интеллектуальной собственности см. на сайте ResMed.com/ip.  © 2021 ResMed.  608561/2  2021-03
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 ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
	• Всегда следуйте инструкциям по очистке и дезинфекции. Некоторые чистящие средства могут повредить маски и ее части, нарушить их функционирование или оставить вредные остаточные испарения. 

Любые отклонения от описанных в настоящем руководстве процедур, включая превышение заданного максимального количества циклов, может негативно сказаться на маске и, следовательно, 
безопасности или качестве терапии. 

	• Компоненты маски не следует подвергать автоклавированию или стерилизации окисью этилена.

	• При использовании моющих/дезинфицирующих средств или оборудования всегда следуйте инструкциям производителя. При обнаружении противоречий данное руководство имеет приоритет.

	• Всегда соблюдайте правила безопасной эксплуатации, включая использование при необходимости надлежащих средств индивидуальной защиты (СИЗ). Более подробную информацию см. в инструкции производителя, 
посвященной безопасности.


