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Pokyny pro dezinfikování	 Pouze pro klinické použití

Tato příručka je určena pro opakované používání celoobličejové masky/nosní masky nebo systému nosních polštářků společnosti ResMed (dále jen „maska“) více pacienty ve spánkové laboratoři, zdravotnickém 
zařízení nebo v nemocnici. Pokud masku používáte doma jako jediný pacient, řiďte se pokyny pro čištění uvedenými v uživatelské příručce. Osoba provádějící obnovu prostředku je zodpovědná za dodržení 
validovaných postupů společnosti ResMed.

Maska1
Před použitím u dalšího pacienta 

nahraďte novými součástmi

Čištění

Validovaný počet cyklů

Mírně zásaditý, aniontový čisticí 
prostředek (např. Alconox)

neodisher MediClean forte

Tepelná dezinfekce
Ruční Myčka a dezinfikátor (MD)

Celoobličejové masky

Ultra Mirage Membrána ventilu
15

Ultra Mirage NV −
Mirage Liberty Kloubové upevnění a vstupní trubice

20

Mirage Quattro −
Quattro FX2 −
Quattro FX NV −
Quattro Air2 −
Quattro Air NV −
AirFit F102 −

Nosní masky

Ultra Mirage NV Nasal −
15

Ultra Mirage II −
Mirage Activa LT −

20
Mirage Micro −
Mirage FX2 −
Swift FX Nano2 −
AirFit N102 −

Systémy nosních 
polštářků

Mirage Swift II Krátká trubice 15

Swift LT2 −

20Swift FX2 / Swift FX Bella2 −

AirFit P102 Spojka náhlavní soupravy

1 �Tento výrobek nemusí být dostupný ve všech regionech. Úplné informace o správném používání těchto masek najdete v příslušné uživatelské příručce. Seznam náhradních součástí, které jsou pro jednotlivé typy masek k dispozici, naleznete na internetových stránkách ResMed.com 
v části Product Guide.

2 Zahrnuje všechny barevné varianty (např. For Her) a polštářek pro systém AirFit P10 for AirMini.
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Postup pro tepelnou dezinfekci – ruční dezinfekce
1. Rozebrání masky Masku rozeberte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce.1

2. Čištění

1.	Podle pokynů výrobce připravte vodný roztok2 mírně zásaditého, aniontového čisticího prostředku. Společnost ResMed schválila použití následujícího přípravku:
•	 Alconox 1% roztok (10 g/l) Teplota 30–55 °C

2.	Namočte všechny součásti masky na 5 až 10 minut. Zkontrolujte, zda v součástech nezůstávají zachyceny vzduchové bubliny.
3.	Po uplynutí doby stanovené na namočení ponechejte součásti v roztoku a každou součást zevnitř i zvnějšku čistěte po dobu jedné minuty měkkým kartáčkem. Zvláštní pozornost věnujte úzkým 

spárám a dutinám.
4.	Následujícím způsobem opláchněte součásti pod tekoucí vodou2 o teplotě 20–60 °C. Dbejte přitom na to, aby se voda dostala do kontaktu se všemi povrchy:

•	 Všechny součásti (vyjma náhlavní soupravy) oplachujte 30–60 sekund
•	 Náhlavní souprava oplachujte 1 minutu a opakovaně promačkávejte

3. Kontrola a sušení
1.	Proveďte kontrolu a v případě potřeby opakujte všechny kroky uvedené v části [2. Čištění], dokud nebudou součásti na pohled čisté.3

2.	Z náhlavní soupravy vymačkejte přebytečnou vodu.
3.	Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.4

4. Dezinfekce

1.	Součásti masky namočte do lázně s horkou vodou2 a dodržujte následující kombinace teplot a času.
•	 70 °C po dobu 100 minut, NEBO
•	 75 °C po dobu 30 minut, NEBO
•	 80 °C po dobu 10 minut, NEBO
•	 90–93 °C po dobu 1 až 10 minut

2.	Z náhlavní soupravy vymačkejte přebytečnou vodu.
3.	Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

5. Kontrola Proveďte vizuální kontrolu všech součástí masky. Pokud u některé ze součástí zjistíte jakékoli viditelné poškození (praskliny, oděrky, trhliny atd.), danou součást dále nepoužívejte a nahraďte ji 
součástí novou. U součástí vyrobených ze silikonu může dojít k mírnému vyblednutí, které není na závadu.

6. Opětovné sestavení masky Masku znovu sestavte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

7. Skladování a přeprava Podrobné informace o skladování a přepravě naleznete v uživatelské příručce.
1 U masek Swift FX, Swift FX Nano, AirFit P10 a AirFit N10 odpojte kloubové upevnění od krátké trubice.
2 K čištění, oplachování a dezinfekci používejte vždy pitnou vodu. Pokud místní předpisy stanoví požadavky na jakost vody používané k obnově zdravotnických prostředků, je třeba tyto požadavky splnit.
3 Nebude-li součást masky očištěna uvedeným způsobem, může to vést k její nedostatečné dezinfekci.
4 Pokud bezprostředně po tomto kroku následuje tepelná dezinfekce, není sušení nutné.
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Postupy pro tepelnou dezinfekci – automatická myčka a dezinfikátor
1. Rozebrání masky Masku rozeberte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce.1 

2. Myčka a dezinfikátor

1.	Součásti namočte na 1 minutu do 5 litrů studené vody z kohoutku2 sloužící jako oplachovací lázeň. Zkontrolujte, zda na součástech nezůstávají přichyceny vzduchové bubliny.
2.	Každou součást oplachujte po dobu 30 sekund pod studenou tekoucí vodou2. Dbejte na to, aby byly opláchnuty i vnitřní povrchy.
3.	Součásti vložte do myčky a dezinfikátoru splňujících normu řady ISO 15883.3 Jednotlivé díly by měly být orientovány tak, aby z nich mohla dobře odtékat voda.
4.	Nastavte myčku a dezinfikátor následovně: 

Fáze/etapa Doba recirkulace  
(v minutách)

Teplota (°C) Čisticí prostředek

Předmytí 4 Studená -

Mytí 10 43–60 2–10 ml/l (0,2–1%) neodisher MediClean forte 

Neutralizace 6 43–60 1–2 ml/l (0,1–0,2%) neodisher Z

Závěrečný oplach 3 43–60 -

Tepelná dezinfekce 5–10 90–93 -

3. Kontrola a sušení
1.	Proveďte kontrolu a v případě potřeby opakujte všechny kroky uvedené v části [2. Myčka a dezinfikátor], dokud nebudou součásti na pohled čisté.4

2.	Z náhlavní soupravy vymačkejte přebytečnou vodu.
3.	Součásti nechte oschnout na místě mimo dosah přímého slunečního záření.

4. Kontrola Proveďte vizuální kontrolu všech součástí masky. Pokud u některé ze součástí zjistíte jakékoli viditelné poškození (praskliny, oděrky, trhliny atd.), danou součást dále nepoužívejte a nahraďte ji 
součástí novou. U součástí vyrobených ze silikonu může dojít k mírnému vyblednutí, které není na závadu.

5. Opětovné sestavení masky Masku znovu sestavte dle pokynů uvedených v uživatelské příručce.

6. Skladování a přeprava Podrobné informace o skladování a přepravě naleznete v uživatelské příručce.
1 U masek Swift FX, Swift FX Nano, AirFit P10 a AirFit N10 odpojte kloubové upevnění od krátké trubice.
2 K mytí, oplachování a dezinfekci používejte vždy pitnou vodu. Pokud místní předpisy stanovují požadavky na jakost vody používané k obnově zdravotnických prostředků, je třeba tyto požadavky splnit.
3 U součástí s krátkou trubicí, např. tělo masky AirFit P10, je třeba v myčce a dezinfikátoru použít tác/koš vybavený ostřikovacími/oplachovacími tryskami, aby se zajistilo proudění vody trubicí masky.
4 Nebude-li součást masky očištěna uvedeným způsobem, může to vést k její nedostatečné dezinfekci.
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 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ
•	 Vždy dodržujte pokyny k čištění a dezinfekci. Některé čisticí prostředky mohou poškodit masku a její součásti, a snížit tak jejich funkčnost, nebo mohou zanechávat škodlivé zbytkové výpary. 

Jakékoli odchylky od postupů uvedených v této příručce, včetně překročení stanoveného počtu maximálních cyklů, mohou mít nepříznivý vliv na masku a následně na bezpečnost nebo 
kvalitu léčby.

•	 Součásti masky by se neměly sterilizovat v autoklávu ani pomocí etylenoxidu.
•	 Při použití čisticích a dezinfekčních prostředků nebo vybavení vždy dodržujte pokyny výrobce. V případě jakéhokoli rozporu se přednostně řiďte pokyny uvedenými v této příručce.
•	 Vždy dodržujte bezpečné pracovní postupy včetně použití vhodných osobních ochranných prostředků. Podrobnější informace naleznete v bezpečnostních pokynech výrobce.


