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Desinfitseerimisjuhend	 Ainult kliiniliseks kasutamiseks

See juhend on mõeldud ResMedi täisnäomaski, ninamaski või ninapatjade süsteemi („maski“) korduskasutamiseks unelaboris, kliinikus või haiglas. Kui olete maski ainukasutaja kodukeskkonnas, järgige 
kasutusjuhendi puhastusjuhiseid. Töötleja kohustus on tagada, et taastöötlemine toimuks ettevõtte ResMedi kinnitatud protseduuride kohaselt.

Mask1
Kasutage iga patsiendi puhul uusi 

osi

Puhastamine

Valideeritud tsüklite arv

Õrn aluseline anioonne 
pesuvahend (nt Alconox)

neodisher MediClean Forte

Termiline desinfitseerimine

Käsitsi Pesur-desinfektor (WD)

Täisnäomask

Ultra Mirage Membraanklapp
15

Ultra Mirage NV −
Mirage Liberty Pöördosa ja sisselaskevoolik

20

Mirage Quattro −
Quattro FX2 −
Quattro FX NV −
Quattro Air2 −
Quattro Air NV −
AirFit F102 −

Ninamask

Ultra Mirage NV ninamask −
15

Ultra Mirage II −
Mirage Activa LT −

20
Mirage Micro −
Mirage FX2 −
Swift FX Nano2 −
AirFit N102 −

Ninapatjade süsteem

Mirage Swift II Lühike voolik 15

Swift LT2 −

20Swift FX2 / Swift FX Bella2 −

AirFit P102 Pearihma pannal

1 See mask ei pruugi olla kõigis piirkondades saadaval. Vaadake nende maskide nõuetekohase kasutamise kõiki üksikasju kasutusjuhendist. Iga maskisüsteemi saadavalolevate asendusosade loendiga tutvumiseks vaadake veebilehel ResMed.com olevat tootejuhendit.
2 Sisaldab kõiki värvivariante (nt maski versioon For Her ja AirFit P10 for AirMini padi).
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Termilise desinfitseerimise protseduur – manuaalne
1. Osadeks lahtivõtmine Võtke mask osadeks lahti, järgides kasutusjuhendi juhiseid1.

2. Puhastamine

1.	Valmistage pehmetoimelise leelise, anioonse pesuaine ja vee lahus2 tootja juhiste kohaselt. ResMed on kinnitanud järgmist.
•	 Alconox 1% kontsentratsioon (10 g/l) 30–55 °C temperatuur

2.	Leotage kõiki maski osi 5–10 minutit. Veenduge, et poleks õhumulle.
3.	Kui leotamisaeg on täis, jätke osad lahusesse ning puhastage neid ühe minuti jooksul seest ja väljast pehme harjaga. Pöörake erilist tähelepanu lõhedele ja õõnsustele.
4.	Loputage osi voolava vee all2 20–60 °C juures, lastes veel puutuda vahetult kokku kõikide pindadega.

•	 Kõik komponendid (välja arvatud pearihm) 30–60 sekundit loputamist
•	 Pearihm Üks minut loputamist, samal ajal korduvalt pigistades

3. Kontrollimine ja kuivatamine
1.	Kontrollige ja vajaduse korral korrake kõiki toiminguid jaotises [2. Puhastamine], kuni on nähtavalt puhas.3

2.	Liigse vee eemaldamiseks pigistage pearihma.
3.	Laske osadel õhu käes kuivada, vältides kokkupuudet otsese päikesevalgusega.4

4. Desinfitseerimine

1.	Leotage maski osi kuuma veega2 täidetud vannis, kasutades ühte järgmistest temperatuuri ja aja kombinatsioonidest.
•	 70 °C 100 minutit VÕI
•	 75 °C 30 minutit VÕI
•	 80 °C 10 minutit VÕI
•	 1–10 minutit temperatuuril 90–93 °C

2.	Liigse vee eemaldamiseks pigistage pearihma.
3.	Laske osadel õhu käes kuivada, vältides kokkupuudet otsese päikesevalgusega.

5. Ülevaatus Kontrollige maski kõiki osi visuaalselt. Juhul kui märkate maski osal ükskõik milliseid kvaliteedi halvenemise tunnuseid (lõhed, mõrad, rebendid jne), tuleb see osa ära visata ja uuega 
asendada. Esineda võib silikoonosade mõningast värvimuutust, mis on lubatav.

6. Uuesti kokkupanek Pange mask uuesti kokku, järgides kasutusjuhendi juhiseid.

7. Hoiustamine ja transportimine Teavet hoiustamise ja transportimise kohta lugege kasutusjuhendist.
1 Võtke süsteemi Swift FX, Swift FX Nano, AirFit P10 ja AirFit N10 lühikese vooliku pöördosa lahti.
2 Kasutage kõikide puhastamis-, loputamis- ja desinfitseerimistoimingute jaoks joogivett. Kui kohalikud eeskirjad seavad meditsiiniseadmete töötlemiseks veekvaliteedi nõuded, peavad need nõuded olema täidetud.
3 Maski osa puhastusjuhiste eiramisega võib kaasneda ebapiisav desinfitseerimine.
4 Kui kohe järgneb termiline desinfitseerimine, ei ole kuivatamine vajalik.
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Termilise desinfitseerimise protseduur – pesur-desinfitseerija
1. Osadeks lahtivõtmine Võtke mask osadeks lahti, järgides kasutusjuhendi juhiseid.1 

2. Pesur-desinfitseerija

1.	Loputage maski osi 5-liitrises loputusvannis külmas kraanivees2 1 minut. Veenduge, et osadel poleks õhumulle.
2.	Loputage iga osa külma voolava kraanivee all2 30 sekundit. Veenduge, et sisepinnad saaksid loputatud.
3.	Asetage osad ISO 15883 nõuetele vastavasse pesur-desinfitseerijasse3. Paigutage osad nii, et vesi saaks korralikult ära voolata.
4.	Seadistage pesur-desinfitseerija järgmiselt. 

Faas/etapp Ringlusaeg (minutit) Temperatuur (°C) Pesuaine

Eelpesu 4 Külm -

Pesu 10 43–60 2–10 ml/l (0,2–1%) neodisher MediClean Forte 

Neutraliseerimine 6 43–60 1–2 ml/l (0,1–0,2%) neodisher Z

Lõplik loputamine 3 43–60 -

Termiline desinfitseerimine 5–10 90–93 -

3. Kontrollimine ja kuivatamine
1.	Kontrollige ja vajaduse korral korrake kõiki toiminguid jaotises [2. Pesur-desinfitseerija], kuni osad on nähtavalt puhtad.4

2.	Liigse vee eemaldamiseks pigistage pearihma.
3.	Laske osadel õhu käes kuivada, vältides kokkupuudet otsese päikesevalgusega.

4. Ülevaatus Kontrollige maski kõiki osi visuaalselt. Juhul kui märkate maski osal ükskõik milliseid kvaliteedi halvenemise tunnuseid (lõhed, mõrad, rebendid jne), tuleb see osa ära visata ja uuega 
asendada. Esineda võib silikoonosade mõningast värvimuutust, mis on lubatav.

5. Uuesti kokkupanek Pange mask uuesti kokku, järgides kasutusjuhendi juhiseid.

6. Hoiustamine ja transportimine Teavet hoiustamise ja transportimise kohta lugege kasutusjuhendist.
1 Võtke süsteemi Swift FX, Swift FX Nano, AirFit P10 ja AirFit N10 lühikese vooliku pöördosa lahti.
2 Kasutage kõikide puhastus-, loputus- ja desinfitseerimistoimingute jaoks joogivett. Kui kohalike eeskirjadega on sätestatud meditsiiniseadmete taastöötlemiseks vee kvaliteedinõuded, tuleb neid nõudeid järgida.
3 Lühikese vooliku/voolikutega, näiteks AirFit P10 raam, komponentide jaoks on vaja pesur-desinfitseerija koormakandurit/riiulit, mis sisaldab pihustit/pihustusotsakuid, hõlbustamaks vee voolamist läbi maski voolikute.
4 Maski osa puhastusjuhiste eiramisega võib kaasneda ebapiisav desinfitseerimine.
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 ÜLDISED HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

•	 Järgige alati puhastamise ja desinfitseerimise juhiseid. Mõned puhastustooted võivad maski, selle osasid ja nende funktsioone kahjustada või jätta endast järele kahjulikke aurumisjääke. 
Selles juhendis loetletud protseduuridest kõrvalekaldumine, k.a maksimaalse ettenähtud tsüklite arvu ületamine, võib negatiivselt mõjutada maski ning seetõttu ka ravi ohutust ja kvaliteeti.

•	 Maski osi ei tohi panna autoklaavi ega steriliseerida etüleenoksiidiga.

•	 Järgige pesuainete, desinfitseerimisvahendite ja -seadmete kasutamisel alati tootja juhiseid. Vastuolu ilmnemise korral on see juhend ülimuslik.

•	 Järgige alati ohutuid töövõtteid, k.a. sobivate isikukaitsevahendite kasutamist olenevalt vajadusest. Täpsemat teavet lugege tootja ohutusjuhistest.


